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CONTRATQ No. SSCDMX-DGAF-005-2024

CONTRATO ADMINISTRATIVO ABIERTO PARA EL SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO
DE LA CIUDAD DE MEXICO, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA MTRA. EMMA LUZ LOPEZ JUAREZ, EN SU CARACTER DE DIRECTORA
GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL GCDMX*, ASISTIDA POR EL LIC. SERGIO
MENESES HERNANDEZ, DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS, EL DR. VICTOR FERNANDO GONZALEZ
ROMERO, DIRECTOR GENERAL DE PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS Y URGENCIAS, COMO EL “AREA REQUIRENTE Y ADMINISTRADORA
DEL CONTRATO”, EL Q.F.B. HECTOR SALGADO SCHOELLY, DIRECTOR DE MEDICAMENTQS, TECNOLOGIA E INSUMOS, COMO EL “AREA
TECNICA” Y POR LA OTRA, LA PERSONA MORAL, HI-TEC MEDICAL, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR SU APODERADA ESPECIAL, LA C.
DAHENNE ITZEL ORTEGA ARGOTT, A QUIEN PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARA COMO "EL PROVEEDOR" Y

CUANDO ACTUEN DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA "LAS PARTES", DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES
Y CLAUSULAS;

DECLARACIONES
I “EL GCDMX”, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE, DECLARA QUE:

.1.- LA CIUDAD DE MEXICO ES UNA ENTIDAD FEDERATIVA INTEGRANTE DE LA FEDERACION, SEDE DE LOS PODERES DE LA UNION Y
CAPITAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CON PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIO, CUYO GOBIERNQ ESTA A
CARGO, ENTRE OTROS, DEL EJECUTIVO LOCAL, TITULAR QUE SE AUXILIA DE ORGANOS CENTRALES, DESCONCENTRADOS Y
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS. LOS CUALES INTEGRAN LA ADMINISTRACION PUBLICA DE LA CIUDAD DE MEXICO, DE
CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LOS ARTICULOS 43, 44 Y 122 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS; ARTICULOS 1°, 32 APARTADO C NUMERAL 1,2Y 33, DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LA CIUDAD DE MEXICO: 3,9V 12
DE LA LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DE LA CIUDAD DE MEXICO Y 13 DEL REGLAMENTO
INTERIOR DEL PODER EJECUTIVQO Y DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DE LA CIUDAD DE MEXICO.

1.2.- LA SECRETARIA DE SALUD ES UNA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA CENTRALIZADA DE LA CIUDAD DE
MEXICO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 33 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LA CIUDAD DE MEXICO;
2,3, 11 FRACCION I'Y 16 FRACCION XV DE LA LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DE LA CIUDAD
DE MEXICOY 1,2,3Y 7 FRACCION XV DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DE LA
CIUDAD DE MEXICO.

1.3.- LAMTRA.EMMA LUZ LOPEZ JUAREZ EN SU CARACTER DE DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS EN LA SECRETARIA
DE SALUD DE LA CIUDAD DE MEXICO, ACREDITA SU PERSONALIDAD JURIDICA EN TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO DE FECHA 16 DE
AGOSTO DEL 2021, SIGNADO POR LA DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO EN SU CARACTER DE JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE
MEXICO, MANIFESTANDQ QUE CUENTA CON FACULTADES AMPLIAS, SUFICIENTES Y CON LA ATRIBUCION PARA CELEBRAR EL
PRESENTE CONTRATO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 129 FRACCIONES |, VIII, IX, X, XIV Y XVI DEL
REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DE LA CIUDAD DE MEXICO, PUBLICADO EN LA
GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO EL 02 DE ENERO DE 2018. AS{ COMO EN LO DISPUESTO EN EL PUNTO PRIMERO DEL
“ACUERDO POR EL QUE SE DELEGA EN LOS DIRECTORES GENERALES DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL Y EN EL
TITULAR DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION EN DICHA DEPENDENCIA, LAS FACULTADES QUE SE INDICAN",
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL ENTONCES DISTRITO FEDERAL EL DiA 18 DE AGOSTO DE 2006.

l.4.- LA DIRECCION GENERAL DE PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS Y URGENCIAS, “AREA REQUIRENTE Y ADMINISTRADORA DEL
CONTRATO”, REQUIERE PARA CUMPLIR DEBIDAMENTE CON SUS FINES Y OBJETIVOS EL SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA,
MISMO QUE SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE IDENTIFICADO CONFORME A LA REQUISICION NUMERO 019/2024.

I.5.-  QUE LA CONTRATACION SE EFECTUO A TRAVES DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA DERIVADO DEL CASO 06/2024,
APROBADO EN LA VIGESIMA CUARTA SESION EXTRAORDINARIA DEL SUBCOMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y
PRESTACION DE SERVICIOS, CELEBRADA EL 27 DE DICIEMBRE DE 2023, NOTIFICADO MEDIANTE EL OFICIO DE ADJUDICACION
NUMERO SSCDMX/DGAF/DRMAS/SRM/JUDCCM/REQ.019/540/2023, DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2023, PARA EL SERVICIO
INTEGRAL DE HEMODINAMIA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 27 INCISO C), 28, 52, 54 FRACCION 1l, ANTEPENULTIMO PARRAFO Y 63 DE LA LEY DE
ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, ARTICULO 2 FRACCION XII, 29 ¥ 30 FRACCION VIl DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL.
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CONTRATO No. SSCDMX-DGAF-005-2024

1.6~  ENTERMINOS DELARTICULO 28 DE LA LEY DEADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, AL MOMENTO DE LA CELEBRACION DEL PRESENTE
INSTRUMENTO JURIDICO SE CUENTA CON LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA PARTIDA No. 3993 “SUBROGACIONES” CONFORME
AL OFICIO NUMERQ SSCDMX/DGAF/1968/2023, DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2023, EMITIDO POR LA DIRECCION DE FINANZAS EN LA
SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MEXICO.

I.7.- ENELPROCEDIMIENTO DE ADJUDICCION DIRECTA PARA LLEVAR A CABO EL SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA, OBJETO DEL
PRESENTE INSTRUMENTO, AS[ COMO EN LA FORMALIZACION DEL PRESENTE CONTRATO, NO MEDIO NINGUNA FORMA DE
DISCRIMINACION, SEA POR ACCION U OMISION, POR RAZONES DE ORIGEN ETNICO O NACIONAL, GENERO, EDAD, DISCAPACIDAD,
CONDICION SOCIAL, CONDICIONES DE SALUD, RELIGION, OPINIONES, PREFERENCIA O IDENTIDAD SEXUAL O DE GENERO, ESTADO
CIVIL, APARIENCIA EXTERIOR O CUALQUIER OTRA ANALOGA, CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 5 DE LA LEY PARA
PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACION DE LA CIUDAD DE MEXICO DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2011 Y SU ULTIMA REFORMA
PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO EL 15 DE JUNIO DE 2022 Y EL NUMERAL 5.1.2 DE LA CIRCULAR UNO
2019, “NORMATIVIDAD EN MATERIA DE ADMINISTRACION DE RECURSOS” VIGENTE, PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD
DE MEXICO EL 02 DE AGOSTO DE 2019 Y ELACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA LA MISMA DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2022.

1.8.- PARA PREVENIR EL CONFLICTO DE INTERESES, EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA, MENCIONADO EN EL PARRAFO
ANTERIOR, PARAEL SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA, PREVIO A LA FORMALIZACION DEL PRESENTE CONTRATO, SE EFECTUG
UNA CONSULTA DE LA QUE SE DESPRENDE QUE NO MEDIO CONFLICTO DE INTERESES

1.9.- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE LE ASIGNO A “EL PROVEEDOR" EN VIRTUD DE QUE OFRECIO LAS MEJORES CONDICIONES
TECNICAS, ECONOMICAS Y MATERIALES PARA EL SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA SOLICITADO, EN CUMPLIMIENTQ CON LO
DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 27 INCISO C), 28,52, 54
FRACCION Il, ANTEPENULTIMO PARRAFO Y 63 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, ARTICULO 2 FRACCION Xl
29'Y 30 FRACCION VIl DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL.

1.10.- SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LA
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, BAJO LA CLAVE DE IDENTIFICACION GDF971205-4NA.

1.11.- EL DOMICILIO DE SU REPRESENTADO PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, SE UBICA EN AVENIDA INSURGENTES NORTE
NO. 423, CONJUNTO URBANO NONOALCO-TLATELOLCO, ALCALDIA CUAUHTEMOC, C.P. 06200, CIUDAD DE MEXICO.
674:1

Il.- “EL PROVEEDOR”, A TRAVES DE SU APODERADA ESPECIAL, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARA QUE:

ES UNA PERSONA MORAL LEGALMENTE CONSTITUIDA CONFORME A LAS LEYES MEXICANAS, COMO LO ACREDITA CON LA ESCRITURA
PUBLICA NUMERQ 38,075, DE FECHA 04 DE MARZO DE 2002, OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO ALFREDO MIGUEL MORAN
MOGUEL, NOTARIO PUBLICO NUMERO 47 DEL ENTONCES DISTRITO FEDERAL, HOY CIUDAD DE MEXICO, INSCRITA EN EL REGISTRO
PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO EN EL FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO NUMERO 287,014, EL DA 08 DE ABRIL DE 2002.

I.2.- LA C. DAHENNE ITZEL ORTEGA ARGOTT, EN SU CARACTER DE APODERADA ESPECIAL DE LA SOCIEDAD, SE IDENTIFICA CON
CREDENCIAL PARAVOTAR EXPEDIDA A SU FAVOR PORELINSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CON NUMERO IDMEX1374037656, QUIEN
ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE INSTRUMENTO EN TERMINOS DE LA ESCRITURA
PUBLICA NUMERO 19,084, DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2013, OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO MANUEL VILLAGORDOA MESA,
NOTARIO PUBLICO NUMERO 228, DEL ENTONCES DISTRITO FEDERAL, HOY CIUDAD DE MEXICO; MISMAS QUE, BAJO PROTESTA DE
DECIR VERDAD MANIFIESTA QUE, NO LE HAN SIDO REVOCADAS, MODIFICADAS O LIMITADAS EN FORMA ALGUNA Y SURTEN PLENOS
EFECTOS A LA FECHA DE CELEBRACION DEL PRESENTE }NSTRUMENTO JUR[poIco.

I1.3.- CONFORME A LA CLAUSULA ESTATUTARIA, DONDE RIGE SU ACTUACION TIENE POR OBJETO: ENTRE OTROS: B) COMPRA, VENTA,
IMPORTACION, EXPORTACION, FABRICACION Y EN GENERAL LA COMERCIALIZACION DE TODO TIPO DE PRODUCTOS DE USO
HOSPITALARIO, AS[ COMO LA EXPLOTACION, REPRESENTACION Y COMERCIALIZACION DE MARCAS NACIONALES Y EXTRANJERAS DE
DICHOS ARTICULOS; C) LA COMPRA, VENTA, CONSIGNACION, FABRICACION, DISENO, MAQUILA, PERMUTA, ARRENDAMIENTO,
SERVICIO Y MANTENIMIENTO, IMPORTACION, EXPORTACION, DISTRIBUCION Y COMERCIO EN GENERAL DE TODO BIEN MUEBLE
SUSCEPTIBLE DE APROPIACION Y COMERCIALIZACION.

I1.4.-  PARATODOS LOS EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO REFIERE COMO DOMICILIO FISCAL, AS{ COMO PARA OfR Y RECIBIR
TODO TIPO DE NOTIFICACIONES, EL UBICADO EN: CALLE PUENTE DE PIEDRA NUMERO 65, COLONIA TORIELLO GUERRA, ALCALDIA
TLALPAN, C.P. 14050, CIUDAD DE MExiCO, TELEFONO [l :orrec eLecTRONICO: Itzelortega@hitecmedical. mx.
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CONTRATO No. SSCDMX-DGAF-005-2024

CUENTA CON LA EXPERIENCIA PROFESIONAL, PERSONAL CAPACITADO, ASi COMO CON CAPACIDAD TECNICA, MATERIAL,
FINANCIERA Y LEGAL SUFICIENTE, QUE LE PERMITE OBLIGARSE Y CUMPLIR TODOS LOS REQUERIMIENTOS QUE SE DERIVEN DEL
PRESENTE INSTRUMENTO CONTRACTUAL.

ES UNA PERSONA MORAL QUE PARA CUMPLIR CON SUS ACTIVIDADES FISCALES SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO FEDERAL
DE CONTRIBUYENTES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO BAJO
LA CLAVE DE IDENTIFICACION HME020304BP8,

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE HA CUMPLIDO EN DEBIDA FORMA CON LAS OBLIGACIONES FISCALES A SU CARGO, DE
CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 58 DE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y
EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MEXICO: QUE SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN SU DECLARACION DE IMPUESTOS,
DERECHOS, APROVECHAMIENTOS Y PRODUCTOS REFERIDOS EN EL CODIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MEXICO Y EL NUMERAL 5.7.4
DE LA CIRCULAR UNO 2019, VIGENTE, “NORMATIVIDAD EN MATERIA DE ADMINISTRACION DE RECURSOS"; Y QUE HA PRESENTADQ
LAS CONSTANCIAS CORRESPONDIENTES.

SU REPRESENTADA, CUENTA CON CONSTANCIA VIGENTE DE REGISTRO EN EL PADRON DE PROVEEDORES DE LA ADMINISTRACION
PUBLICA DE LA CIUDAD DE MEXICO.

MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE ELLA, LOS SOCIOS DE SU REPRESENTADA; DIRECTIVOS, ACCIONISTAS, LOS
MIEMBROS DE LA ADMINISTRACION DE LA MISMA, COMISARIOS, SUS APODERADOS Y REPRESENTANTES LEGALES Y DEMAS
PERSONAL DE SUS PROCESOQS DE VENTAS, COMERCIALIZACION, RELACIONES PUBLICAS O SIMILARES, NO TIENEN O VAN A TENER
EN EL SIGUIENTE ANG O HAN TENIDO EN EL ULTIMO ANO, RELACION PERSONAL, PROFESIONAL, LABORAL, FAMILIAR O DE
NEGOCIOS; ASI COMO LOS CONYUGES DE TODOS ELLOS NO TIENEN LAZOS DE CONSANGUINIDAD NI DE AFINIDAD HASTA EL CUARTO
GRADO, CON PERSONA ALGUNA QUE LABORE EN LA ADMINISTRACION PUBLICA DE LA CIUDAD DE MEXICO, Y ENTRE CUYAS
FUNCIONES SE ENCUENTRA LA DE PARTICIPAR EN ACTIVIDADES RELATIVAS A LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS Y/Q VENTA DE QUE
SON MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO.

ASIMISMO DECLARA QUE ELLA, LAS PERSONAS Y FUNCIONARIOS DE SU REPRESENTADA ANTES MENCIONADOS NO SE ENCUENTRAN
EN LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECEN LOS ARTICULOS 49, FRACCION XV, DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADM INISTRATIVAS DE
LA CIUDAD DE MEXICO Y 38 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, POR LO QUE NO SE ENCUENTRAN EN LOS
SUPUESTOS DE IMPEDIMENTO LEGALES CORRESPONDIENTES, NI INHABILITADOS O SANCIONADOS POR LA SECRETARIA DE LA
CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, POR LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
FEDERAL O AUTORIDADES COMPETENTES DE LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS O MUNICIPIOS PARA CELEBRARO
AUTORIZAR LA FORMALIZACION DEL PRESENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO.

POR LO TANTO, ACEPTA EXPRESAMENTE QUE EN CASO DE QUE RESULTE FALSA LA MANIFESTACION ANTES MENCIONADA, O QUE
DURANTE LA VIGENCIA DE ESTE CONTRATO ADMINISTRATIVO SE INCURRA EN TALES SUPUESTOS Y EN CONSECUENCIA SE
CONTRAVENGAN LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, EL PRESENTE INSTRUMENTO
JURIDICO SERA NULO DE PLENO DERECHO, PREVIA DETERMINACION DE AUTORIDAD JUDICIAL O ADMINISTRATIVA EN FUNCIONES
JURISDICCIONALES, DE CONFORMIDAD CON EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 13 DE LA CITADA LEY.

N
“EL PROVEEDOR” SE COMPROMETE A REALIZAR EL SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA, CUMPLIENDO CON LAS | 1

OBLIGACIONES Y TERMINOS SENALADOS EN ESTE INSTRUMENTO JURIDICO Y EN SUS ANEXOS, DE LOS CUALES CONOCE \V

PLENAMENTE SU CONTENIDO., :(;
CONQCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE SE ESTABLECEN EN: 1]‘ }’

LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, SU REGLAMENTO, AS[ COMO LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA
EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO; Y

EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS: 1 (ANEXO TECNICO SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA} Y 2 (COSTOS); LOS CUALES FORMAN
PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE INSTRUMENTO Y QUE CONTIENEN LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE LA PRESTACION DEL
SERVICIO, OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.
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CONTRATO No. SSCDMX-DGAF-005-2024
lll.- DECLARAN “LAS PARTES” QUE:

lL1.- A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO SE HA TENIDO A LA VISTA LA DOCUMENTACION QUE SE SENALA EN LAS
DECLARACIONES QUE ANTECEDEN.

lll.2,- SE RECONOCE MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD JURIDICA CON QUE SE OSTENTAN Y CON LA QUE ACUDEN A LA CELEBRACION DEL
PRESENTE INSTRUMENTO Y CUENTAN CON PLENA CAPACIDAD LEGAL, TECNICA Y ECONOMICA PARA CONTRATAR.

IIl.3.- EL PRESENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO SE REGULA POR LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, SU
REGLAMENTO Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES Y MANIFIESTAN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO EXISTE DOLO,
LESION NI MALA FE, Y QUE LO CELEBRAN DE ACUERD®Q CON SU LIBRE VOLUNTAD.

LEIDAS QUE FUERON, LAS ANTERIORES DECLARACIONES POR “LAS PARTES”, LAS RATIFICAN Y EXPRESAN SU CONSENTIMIENTO PARA
OBLIGARSE EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE LAS CLAUSULAS DEL PRESENTE INSTRUMENTO, LAS CUALES NO SON NEGOCIABLES, AS|
COMO TODOS LOS DOCUMENTOS QUE EMANEN DE ESTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTAY EN LO NO PREVISTO SE ESTARAN
A LO DISPUESTO EN LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN SU REGLAMENTO, EN LA NORMATIVIDAD QUE PARA
REGULAR ESTE TIPO DE ACTOS Y CONTRATOS EMANE DE AUTORIDAD COMPETENTE, ASf COMO EN LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS EN
LA DECLARACION (11.12) DE ESTE INSTRUMENTO.

EXPUESTO LO ANTERIOR “LAS PARTES" SUJETAN SU COMPROMISO A LAS FORMAS Y TERMINOS QUE ESTABLECEN LAS SIGUIENTES:
CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO

EL PRESENTE CONTRATO TIENE POR OBJETO QUE “EL PROVEEDOR, REALICE A FAVOR DE “EL GCDMX”, EL SERVICIO INTEGRAL DE
HEMODINAMIA, CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTIPULADAS EN LOS ANEXOS: 1 (ANEXO TECNICO SERVICIO INTEGRAL DE
HEMODINAMIA) Y 2 (COSTOS); LOS CUALES FORMAN PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO.

SEGUNDA., - VIGENCIA DEL CONTRATO

“LAS PARTES” ACUERDAN QUE EL PLAZO PARA LA REALIZACION DEL SERVICIO Y LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO SERA DEL 01 DE
ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024, 0 HASTA AGOTAR EL MONTO MAXIMO ADJUDICADO,

TERCERA. - MONTO .-::'/

“LAS PARTES” ESTABLECEN QUE “EL GCDMX” PAGARA A “EL PROVEEDOR" POR EL SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA, OBJETO
DEL PRESENTE CONTRATO, UN MONTO MINIMO DE $1,375,000.00 (UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) ¥
UN MONTO MAXIMO DE $13,750,000.00 (TRECE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESQOS 00/100 M.N.), AMBOS IMPORTES
INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

“EL PROVEEDOR” ACEPTA QUE, UNICAMENTE SE LE PAGARAN AQUELLOS SERVICIOS QUE SEAN RECIBIDOS, SIEMPRE Y CUANDO NO SE
REBASE ELMONTO DEL PRESENTE CONTRATO. PARAEL CASO QUE, “EL PROVEEDOR” REBASE EL MONTO PACTADO, SERA BAJO SU PROPIA
RESPONSABILIDAD Y EXIME A “EL GCDMX” DE LA OBLIGACION DE PAGAR EL IMPORTE EXCEDIDO.

ELPRESENTE CONTRATO QUE SE CELEBRA ES ABIERTO Y A PRECIO FIJO, DE ACUERDO CON LOS PRECIOS UNITARIOS ESTABLECIDOS EN EL
ANEXO 2 (COSTOS), Y NO PODRAN SER MODIFICADOS DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE “EL PROVEEDOR”
NO PODRAEXIGIR PAGO ADICIONALALGUNQ, PUES INCLUYEN MANO DE OBRA, COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS Y DEMAS QUE SE GENEREN
POR LA PRESTACION DEL SERVICIO.

CUARTA. - PAGO.

“LAS PARTES” CONVIENEN QUE LOS PAGOS QUE SE GENEREN CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, SE EFECTUARAN MEDIANTE
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, CONFORME A LOS SERVICIOS PRESTADOS, EN MONEDA NACIONALA MAS TARDAR A LOS 20 (VEINTE) DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DEL REGISTRO DE AS CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS (CLC) EN EL SISTEMA SAP-GRP,
CONFORME ALARTICULO 54 DE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES PRESTACIONES Y EJERCICJO DE RECURSOS
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DE LA CIUDAD DE MEXICO, PREVIO REGISTRO POR PARTE DE “EL PROVEEDOR” ANTE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE
LA CIUDAD DE MEXICO, EN EL “CATALOGO DE CUENTAS BANCARIAS DE PROVEEDORES DE LA CDMX". LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE QUE
EL TIEMPO EN QUE SE CUBRAN LOS REQUISITOS, NO SERA CONTABILIZADO PARA EFECTOS DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA HACER

EFECTIVO EL PAGO, DICHO REGISTRO DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LAS 72 HORAS HABILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL PRESENTE
INSTRUMENTO.

EL PAGO DE LOS SERVICIOS QUEDARA CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE AL PAGO QUE “EL PROVEEDOR” DEBA EFECTUAR POR
CONCEPTQ DE PENAS CONVENCIONALES

QUINTA., - FACTURACION.

LA FACTURA QUE EMITA “EL PROVEEDOR” DEBERA PRESENTARSE PARA SU PAGO A MES VENCIDO DENTRO DE LOS PRIMEROS 5 DIAS
HABILES DE CADA MESY CUMPLIR CON LOS REQUISITOS FISCALES NECESARIOS DE CONFORMIDAD CON LA LEY APLICABLE EN EL MOMENTO
DE HACER EL PAGO, ADEMAS DE CONTAR CON EL SOPORTE DOCUMENTAL CORRESPONDIENTE DE ESE PERIODO; QUE ACREDITE QUE LOS
SERVICIOS FUERON DEBIDAMENTE REALIZADOS; VALIDADA CON SELLO, NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LA
VERIFICACION Y ACEPTACION A ENTERA SATISFACCION DE LOS MISMOS.

LA FACTURA SENALADA EN EL PARRAFO ANTERIOR DEBERA CONTENER LOS SIGUIENTES DATOS FISCALES: A NOMBRE DEL GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA DE SALUD, CON DOMICILIO EN AV, FRAY SERVANDO TERESA DE MIER, NUMERO 77, COLONIA CENTRO,
ALCALDIA CUAUHTEMOC, CODIGO POSTAL 06000, CIUDAD DE MEXICO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES GDF9712054NA, ADEMAS
DE SENALAR EL NUMERO DE CONTRATO, LA DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS Y EN SU CASO LAS RETENCIONES DE IMPUESTQS QUE EN
TERMINOS DE LEY CORRESPONDAN.

PARA EL TRAMITE DE PAGO, “EL PROVEEDOR?” SE OBLIGA A ENTREGAR LAS FACTURAS ACOMPANADAS DE LA DOCUMENTACION SOPORTE,
EN LA VENTANILLA UNICA DE LA DIRECCION DE FINANZAS EN LA SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MEXICO JUNTO CON IMPRESION
DE LA VERIFICACION DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL (CFDI), EN DIAS HABILES EN UN HORARIO DE 9:00 A 14:00 HORAS, Y ENVIAR SUS
FACTURAS EN FORMATO PDF Y XML AL CORREQ ELECTRONICO ventanilla.sedesadrf@gmail.com.

EN CASO DE QUE LOS RECIBOS Y/O FACTURAS PRESENTEN ERRORES Y/O INCONSISTENCIAS, SERAN DEVUELTAS A "EL PROVEEDOR" PARA
SU CORRECCION, SIENDO RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE ESTE, ELATRASO EN EL PAGO CORRESPONDIENTE. “EL PROVEEDOR” ACEPTA
QUE, NO SE EFECTUARA EL PAGO DE CUALQUIER FACTURA QUE EMITA, HASTA EN TANTO, NO SE ENCUENTRE INSCRITO EN EL “CATALOGO
DE CUENTAS BANCARIAS DE PROVEEDORES DE LA CDMX".

SEXTA. - ANTICIPOS.

“EL GCDMX?” NO OTORGARA NINGUN ANTICIPO PARA EL CUMPLIMIENTQ DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

SEPTIMA. - PAGOS EN EXCESO.

EN CASO DE QUE “EL PROVEEDOR” RECIBA PAGOS EN EXCESO, SE OBLIGA A REINTEGRAR A “EL GCDMX” EL MONTO TOTAL DEL IMPORTE
APLICADO EN DICHO PAGO EN EXCESO, EN UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE 72 (SETENTA Y DOS) HORAS POSTERIORES A LA FECHA DEL
DEPOSITO REGISTRADO POR LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MEXICO.

LOS INTERESES SE CALCULARAN POR DIAS NATURALES DESDE LA FECHA DEL PAGO EN EXCESO HASTA LA FECHA EN LA QUE SE REALICE LA
DEVOLUCION A “EL GCDMX?”, ASIMISMO, “EL PROVEEDOR?” SE OBLIGA A PAGAR LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LA
TASA ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 64, PARRAFOS TERCERO Y CUARTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y EL
ARTICULO 3 DE LA LEY DE INGRESOS DE LA CIUDAD DE MEXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.

OCTAVA. - LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO.

“EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A REALIZAR EL SERVICIO, OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, FISICA Y DOCUMENTALMENTE, EN LAS
UNIDADES HOSPITALARIAS DE ACUERDO A LOS PERIODOS, HORARIOS, CONDICIONES Y EN SU CASO NORMAS GENERALES O ESPECIFICAS,
CONFORME A LO SENALADO EN LOS ANEXQS: 1 (ANEXO TECNICO SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA) Y 2 (COSTOS); LOS CUALES
FORMAN PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE INSTRUMENTO Y CONTIENEN LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.
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. CONTRATO No. SSCDMX-DGAF-005-2024

*  SE REALIZARA EL SERVICIO EN LA UNIDAD DE HEMODINAMIA DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DR, BELISARIO DOMINGUEZ,
UBICADO EN: AV. TLAHUAC NUMERO 4866, ESQ. ZACATLAN DE LAS MANZANAS, COLONIA SAN LORENZO TEZONCO, ALCALDIA
IZTAPALAPA, C.P. 09790, CIUDAD DE MEXICO Y SERA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024 O HASTA AGOTAR EL MONTO
MAXIMO,

“EL PROVEEDOR” ACEPTA QUE “EL GCDMX"”, DE ACUERDO ASU NECESIDADES, PODRA CAMBIAR EL LUGAR DE PRESTACION DE SERVICIOS,
AOTROS DOMICILIOS UBICADOS DENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO, SIN CARGO ALGUNO PARA ESTA, PREVIA NOTIFICACION POR PARTE DE
LA DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS.

LOS SERVICIOS QUE “EL PROVEEDOR” REALICE SIN PREVIA AUTORIZACION DEL “AREA REQUIRENTE Y ADMINISTRADORA DEL
CONTRATO”, SERAN SIN COSTO PARA “EL GCDMX”.

NOVENA. - SUPERVISION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO (“AREA REQUIRENTE YADMINISTRADORA DEL CONTRATO”)

LOS SERVICIOS QUE PROPORCIONE “EL PROVEEDOR”, SERAN SUPERVISADOS POR “EL GCDMX” A TRAVES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD
HOSPITALARIA, PERTENECIENTE AL “AREA REQUIRENTE Y ADMINISTRADORA DEL CONTRATO", CON EL OBJETO DE VERIFICAR EL
CONTROL, INSPECCION Y AVANCES DEL SERVICIO, OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, QUIEN ADEMAS ADMINISTRARA EL CUMPLIMIENTO
DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURIDICO. SI EL “AREA REQUIRENTE Y ADMINISTRADORA DEL CONTRATO”, LLEGARE A DETERMINAR
ALGUNA IRREGULARIDAD POR PARTE DE “EL PROVEEDOR”, EN CUANTO AL SERVICIO O CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
' CONTRAIDAS EN ESTE INSTRUMENTO, DICHA IRREGULARIDAD SE LE NOTIFICARA POR ESCRITO A FIN DE QUE PROCEDA A REPARARLAS Y/0

CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACION DE PENAS CONVENCIONALES QUE LE
RESULTEN APLICABLES.

EL EJERCICIO DE ESTE DERECHO, NO LIBERA A “EL PROVEEDOR” DE LA RESPONSABILIDAD DE SUPERVISAR EL MISMO LA EJECUCION DEL
SERVICIO, EN CONSECUENCIA, LA OBLIGACION DE RESPONDER POR EL SERVICIO MAL EJECUTADO O DEFICIENCIAS, SUBSISTE EN TODO
MOMENTO PARA “EL PROVEEDORY,

DECIMA. -IMPUESTOS Y DERECHOS,

TODOS LOS IMPUESTOS, DERECHOS Y DEMAS GRAVAMENES, QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA PRESENTE CONTRATACION, SERAN
CUBIERTOS POR “EL PROVEEDOR?”,

“EL GCDMX” UNICAMENTE PAGARA A “EL PROVEEDOR” EL IMPORTE CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN CAS
QUE APLIQUE, CON FUNDAMENTO EN EL ART/CULO 71 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL,

-

DECIMA PRIMERA. - PRORROGA. /

NO SE OTORGARAN PRORROGAS SALVO LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 42 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN
RELACION CON EL NUMERAL 5.10 DE LA “CIRCULAR UNO 2019, “NORMATIVIDAD EN MATERIA DE ADMINISTRACION DE RECURSOS”.

“EL GCDMX” POR CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O POR CAUSAS ATRIBUIBLES AL MISMO, PODRA MODIFICAR EL CONTRATO A EFECTO
DE PRORROGAR LA FECHA O PLAZO PARA LA REALIZACION DE LOS SERVICIOS, PARA LO CUAL SE FORMALIZARA EL CONVENIO
MODIFICATORIO RESPECTIVO, NO PROCEDIENDO LA APLICACION DE PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO. TRATANDOSE DE CAUSAS
IMPUTABLES A “EL GCDMX?”, NO SE REQUERIRA DE LA SOLICITUD DE “EL PROVEEDOR".

EN EL CASO DE QUE “EL PROVEEDOR”, REQUIERA UNA PRORROGA POR LAS CAUSAS DESCRITAS EN EL PARRAFO ANTERIOR, DEBERA
SOLICITARLO POR ESCRITO DIRIGIDO AL “AREA REQUIRENTE Y ADMINISTRADORA DEL CONTRATO”, QUIEN DEBERA INFORMAR LA
PROCEDENCIA A LA DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS, CON ANTICIPACION A LA FECHA DE
VENCIMIENTO EN EL PLAZO DE LA REALIZACION DE LOS SERVICIOS O VIGENCIA DEL CONTRATO, INDICADO EN EL PRESENTE INSTRUMENTO,

EN CASO DE QUE “EL PROVEEDOR” NO OBTENGA LA PRORROGA SOLICITADA, POR SER CAUSA IMPUTABLE A ESTE EL ATRASO EN LA
REALIZACION DE SERVICIOS, SE HARA ACREEDOR A LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES CORRESPONDIENTES.
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CONTRATO No. SSCDMX-DGAF-005-2024

DECIMA SEGUNDA. -GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.

DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 73 FRACCION 111 Y 75 BIS FRACCION VI DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL,
EN RELACION CON EL ARTICULO 360 DEL CODIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, AS/ COMO CON LAS REGLAS DE CARACTER GENERAL
POR LAS QUE SE DETERMINAN LOS TIPOS DE GARANTIA QUE DEBEN CONSTITUIRSE Y RECIBIR LAS DEPENDENCIAS, ORGANOS
DESCONCENTRADOS, DELEGACIONES Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADAS EL 31 DE MAYQ
DE 2011 EN LA ENTONCES GACETA OFICIAL DISTRITO FEDERAL (HOY CIUDAD DE MEXICQ), “EL PROVEEDOR” GARANTIZA POR UN IMPORTE
EQUIVALENTE AL 15% DEL MONTO TOTAL MAXIMO DEL CONTRATO, SIN CONSIDERAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, A FAVOR DE LA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MEXICO, EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES,
MEDIANTE POLIZA DE FIANZA EXPEDIDA POR INSTITUCION AFIANZADORA DEBIDAMENTE AUTORIZADA. LA CUAL PERMANECERA VIGENTE
HASTA 1 (UN) ANO A PARTIR DE LA PRESTACION DEL SERVICIO A ENTERA SATISFACCION DE LA SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE

MEXICO Y HASTA EL TOTAL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DE ESTE CONTRATO, MISMA QUE SE HARA
EFECTIVA EN CASO DE INCUMPLIMIENTO.

LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEBERA SER EXPEDIDA CON FECHA DE LA FIRMA DEL INSTRUMENTO JURIDICO EN CUESTION Y DEBERA
ENTREGARSE EN LA JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONTRATOS EN LA SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MEXICO,
DENTRO DE UN PLAZO DE 15 (QUINCE) DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DE ESTE INSTRUMENTO; LA FALTA DE ENTREGA DE
POLIZA DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DENTRO DE PLAZO REFERIDO SERA CAUSAL DE RESCISION DEL MISMO.

“EL GCDMX” MANTENDRA EN SU PODER LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y ESTA SERA DEVUELTA, PREVIA SOLICITUD POR
ESCRITO POR PARTE DE “EL PROVEEDOR” ADJUDICADO A LA “DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y
SERVICIOS”, UNA VEZ CUMPLIDAS LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES A ENTERA SATISFACCION DE “EL GCDMX™.

LA POLIZA DE FIANZA, GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

EN EL SUPUESTO DE QUE EL MONTO O PLAZO ORIGINALMENTE PACTADO EN EL CONTRATQ SE MODIFIQUE, “EL PROVEEDOR™ SE OBLIGA
AMANTENER LA POLIZA DE FIANZA EN EL PORCENTAJE MENCIONADO EN EL PRIMER PARRAFQ DE ESTA CLAUSULA O AMPLIAR SU VIGENCIA
POR EL PLAZO DE LA PRORROGA CONCEDIDA.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO AL CONTRATO POR PARTE DE “EL PROVEEDOR?”, ESTA POLIZA DE FIANZA PERMANECERA VIGENTE HASTA
LA CONCLUSION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO Y NO PODRA SER CANCELADA SINO HASTA QUE LA PRESTACION HAYA QUEDADO
CUBIERTA A ENTERA SATISFACCION DEL “AREA REQUIRENTE Y ADMINISTRADORA DEL CONTRATO” Y HAYAN QUEDADO CUBIERTOS LOS
VICIOS OCULTOS.

PARA EL PROCEDIMIENTO DE CANCELACION DE LA POLIZA DE FIANZA, SE DEBERA EFECTUAR LO SIGUIENTE:

A) PARA SER CANCELADA LA POLIZA DE FIANZA SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD POR ESCRITO DE “EL
GCDMX™,

B} LA INSTITUCION AFIANZADORA SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN LOS
ARTICULOS 279'Y 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS VIGENTE. LA POLIZA DE FIANZA SE CANCELARA
CUANDO “EL PROVEEDOR” HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL CONTRATO. "

C) LA POLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO UNICAMENTE PODRA SER CANCELADA, DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 120 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES,
PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MEXICO, PERMANECIENDO VIGENTE DURANTE LA

SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION
DEFINITIVA DE AUTORIDAD COMPETENTE.

LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO SERA LIBERADA A SOLICITUD POR ESCRITO DE “EL PROVEEDOR”, UNAVEZ QUE SE HAYAN
CONCLUIDO LOS SERVICIOS A SATISFACCION DEL “AREA REQUIRENTE Y ADMINISTRADORA DEL CONTRATO” Y PREVIO PAGQ DE LAS
PENAS CONVENCIONALES QUE HUBIEREN RESULTADO APLICABLES, EN SU CASO. S| “EL PROVEEDOR” NO SOLICITA LA DEVOLUCION DE
LA GARANTIAEN ELPLAZO DE UN ANO CALENDARIO CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DEL ULTIMO PAGO, “EL GCDMX” QUEDARA LIBERADO-
DE TODA RESPONSABILIDAD DERIVADA DEL RESGUARDOQ DE LA MISMA.
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CONTRATO No. SSCDMX-DGAF-005-2024
DECIMATERCERA.- APLICACION DE LA GARANTIA DE CU MPLIMIENTO.
“LAS PARTES” CONVIENEN QUE “EL GCDMX”, HARA EFECTIVA LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO:

A) DESPUES DE AGOTADAS LAS PENAS CONVENCIONALES APLICABLES POR INCUMPLIMIENTO EN LA PRESTACION DE LOS
SERVICIOS;

B) CUANDO LOS DOCUMENTOS QUE DEMUESTREN LA RENOVACION DE LAS GARANTIAS, DERIVADAS DE LAS MODIFICACIONES A
LOS CONTRATOS NO SE ENTREGUEN EN LA FECHA ESTABLECIDA;

C) CUANDO SE RESCINDA EL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL PROVEEDOR”;
D) CUANDO NO SE CUMPLA CON LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE CONTRATO.

DECIMA CUARTA. - RESPONSABILIDAD CIVIL

“EL PROVEEDOR” PRESENTA POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL, CON COBERTURA AMPLIA, EXPEDIDA POR INSTITUCION DEBIDAMENTE
AUTORIZADA, LA CUAL GARANTIZA EL 100% (CIEN POR CIENTO) DEL MONTO MAXIMO DEL CONTRATO ANTES DE I.V.A,, MISMA QUE AMPARA
DANOS A TERCEROS QUE PUEDAN OCASIONARSE DURANTE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS, INCLUYENDO DAROS Y PERJUICIOS
CAUSADOS EN EL PATRIMONIO DE “EL GCDMX”, PACIENTES O PERSONAL, AS| COMO A LAS PERSONAS CONSIDERADAS COMO TERCEROS
¥/O A BIENES DE ESTOS COMO CONSECUENCIA DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS ENCOMENDADOS.

DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, AS/ COMO POR EL PLAZO DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS, “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A
MANTENER VIGENTE LA POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL,

ADEMAS DE LO SENALADO EN LOS PARRAFOS ANTERIORES, “EL PROVEEDOR”, SE OBLIGA A LA CORRECTA EJECUCION DE LOS SERVICIOS
CONTRATADOS SOLICITADOS, CON APEGO Y COMPLETA OBSERVANCIA A LAS NORMAS DE PROTECCION CIVIL E HIGIENE, A LA
IMPLEMENTACION DE MEDIDAS PROPIAS DE LOS SERVICIOS A PRESTAR, AS| COMO LAS QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES.

DECIMA QUINTA. - DANOS Y PERJUICIOS.

“EL PROVEEDOR” SERA RESPONSABLE DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE SE CAUSEN A “EL GCDMX”, DURANTE LA PRESTACION DEL
SERVICIO, OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, AS/ COMO CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA EN LOS TERMINOS DEL
MISMQ,

DECIMA SEXTA. - PENAS CONVENCIONALES,

A
“LAS PARTES” CONVIENEN QUE “EL GCDMX* APLICARA LAS SIGUIENTES PENAS CONVENCIONALES: /
g ST : : RESPONSABLE DE REPORTAR EL PORCENTAJE A
CONCEP AD DE MEDI el S bten S il :
SELTQ HNIPAIDEMERIDA _ INCUMPLIMIENTO _ APLICAR
POR CADA DIA NATURAL DE
ATRASO A PARTIR DE QUE SE
EXCEDA EL PLAZO D{E:! LOS SWDELMoNTG
PUESTA EN OPERACION DE LOS VEINTE DIAS NATURALES | “EFE PE SERVICIO DE HEMODINAMIA, | FACTURADO EL MES
EQUIPOS MEDICOS SOLICITADOS PARA CONTADOS A PARTIR DE LA SUBDIRECTOR MEDICO Y/O QUE SE DEBIA
LA PRESTACION DEL SERVICIO. EMTSION DELFALLO F;ARMA DIRECTOR DE UNIDAD MEDICA. PONER EN MARCHA
PUESTA EN OPERACION DE LOS EQUIPDS.
LOS EQUIPOS.
5% DEL MONTO
POR CADA DIA NATURAL DE
ENTREGA DE CLAVES Y USUARIOS DE | ATRASO A PARTIR DE QUE SE | “EFE DE SERVICIO DE HEMODINAMIA, | FACTURADO EL MES
SUBDIRECTOR MEDICO Y/O QUE SE DEBIA
SOFTWARE DE GESTION. EXCEDA EL JLAZODE20 DIRECTOR DE UNIDAD MEDICA ENTREGAR CLAVES Y
VEINTE) DIAS'CONTADOS '
" ( ) ARG A USUARIOS,
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CONTRATO No. SSCDMX-DGAF-005-2024

: RESPONSABLE DE REPORTAR EL PORCENTAJEA
CONCEPTO UNIDAD DE MEDIDA e APLiCAR
PARTIR DE LA EMISION DEL
FALLO.
POR CADA DIA NATURAL DE
ATRASO A PARTIR DE QUE SE 2 ;gﬁg;;;gogﬁﬁ
OPERACIGN DE SOFTWARE EXCEDA EL PLAZO DE 30 JEFE DE SERVICIO DE HEMODINAMIA, OUE SE DEBIA
COMPLETAMENTE EONCIGIAL. (TREINTA) DiAS CONTADOS A SUBDIRECTOR MEDICO Y/O SBHEREN
PARTIR DE LA EMISION DEL DIRECTOR DE UNIDAD MEDICA. BEER B
FALLO, PARA LA PUESTAEN Ayt
OPERACION DEL SOFTWARE. ;
POR CADA DA NATURAL DE
DOTACION DE INSUMOS DESCRITO EN | ATRASOA PARTIR DE QUE SE JEFE DE SERVICIO DE HEMODINAMIA, EE5DEL MGITRLGE
EL ANEXO 1.5 FICHA TECNICA DE ERGED EL PLAZO BE JDIAD SUBDIRECTOR MEDICO Y/O LaBHALMDERUE
INSUMOS. M TURRLES ANTER DE LA DIRECTOR DE UNIDAD MEDICA. REREBIERTR
| PUESTAEN MARCHA DE LOS ENTREGAR.
| EQUIPOS.
POR CADA DIA NATURAL DE
PRIMERA DOTACION DEBIENESDE | 16 2 pARTIR DE QUE SE 5% DEL MONTO DE
CONSUMO BASICOS QUE 7 JEFE DE SERVICIO DE HEMODINAMIA,
- EXCEDA EL PLAZO DE 3 DIAS : LOS INSUMOS QUE
CORRESPONDAN AL CONSUMO NATURALES AITES DE LA SUBDIRECTOR MEDICO Y/O SRR
ESTIMAL;(;EELI(SLEJEJE%ESAHABILES OPERACION DE LOS EQUIPOS DIRECTOR DE UNIDAD MEDICA. EeREEAD
: MEDICOS.
POR CADA DIA NATURAL DE
ATRASO A PART ESE 5% DEL MONTO
" ExgEASA EL PLALIS gi %J pia (AR PERRICIS D HalQRINARLS, FACTURADQ DEL
CAPACITACION USUARIO INICIAL 5 SUBDIRECTOR MEDICO Y/O
HABILES PREVIOS AL INICIO BIRECTOR DEUNIDAL MEDICA MES QUE SE DEBIA
DE LA PUESTA EN MARCHA ) DAR CAPACITACION.
DEL SERVICIO.
INCUMPLIMIENTO DE LOS BIENES DE
CONSUMO QUE DEBERAN ESTAR POR CADA DIA NATURAL DE e i~
DISPONIBLES, Y ENTREGARSE AL ATRASO A PARTIR DE QUE SE | JEFE DE SERVICIO DE HEMODINAMIA, (58 BIENES BE
MOMENTO DE LA CIRUGIA, NUEVOS Y EN EXCEDA EL PLAZO DE 30 SUBDIRECTOR MEDICO Y/O CORSUNO O
OPTIMAS CONDICIONES PARASU USO, | (TREINTA) MINUTOS ANTES DIRECTOR DE UNIDAD MEDICA. ENTRECABOS
DE ACUERDO CON EL TIPO DE DE CADA PROCEDIMIENTO. '
PROCEDIMIENTO.
CUANDO NO SE LLEVE A CABO EL 59 DEL MONTO

¥
S/

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DELOS | POR CADA DIA NATURAL DE | JEFE DE SERVICIO DE HEMODINAMIA, | FACTURADQ EL MES
EQUIPOS MEDICOS DE HEMODINAMIA | ATRASO EN EL SERVICIO AL SUBDIRECTOR MEDICO Y/O QUE SE DEBIA DAR
DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE CALENDARIO DE ENTREGA DIRECTOR DE UNIDAD MEDICA. MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO. PREVENTIVO
5% DEL MONTO
i AE:Q:}&ﬂg@giﬁ:ﬁ;ﬁgﬁ& os | PORCADA DIANATURALDE | JEFE DE SERVICIO DE HEMODINAMIA, | FACTURADO EL MES
EQUIPOS MEDICOS DE HEMODINAMIA, ATRASO CONFORME A LO SUBDIRECTOR MEDICO Y/0 QUE SE DEBIA DAR
CON EL QUE SE PRESTA SERVICIO. ESTIPULADO. DIRECTOR DE UNIDAD MEDICA. MANTENIMIENTO
CORRECTIVO.
CUANDO NO SE ENTREGUE EL EQUIPO 5% DEL MONTO
POR SUSTITUCION CURNGONOSE. | oop opna fwnremning | JRrE BESERVICS BE HEMOBINARITL, | AT URABOELMES
EPECTLE EL MANTENIMIENTD ATRASO CONFORME A LO SUBDIRECTOR MEDICO Y/O QUEROSE
CORRECTIVQO DE LOS EQUIPOS MEDICOS ESTIPULADO TS UN’IDAD MEBICA ENTREGUE EL
DE HEMODINAMIA, EN EL TIEMPQ ' : EQUIPO
ESTABLECIDO. SUSTITUIDO.
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CONCEPTO : . UNIDAD DE MEDIDA RESPONSABLE DE REPORTAREL PORCENTAJEA

INCUMPLIMIENTO |- - APLICAR

CUANDO NO SE LLEVE A CABO LA
SUSTITUCION DEL BIEN DE CONSUMo | POR CADADIEZ MINUTOS DE | JEFE DE SERVICIO DE HEMODINAMIA | 5% DEL MONTO DE

siscouonomiconsiicoe | UG | smonetar | Losnsiios
FALLA DURANTE UN PROCEDIMIENTO. ' ’ '

CUANDO NO SE ENTREGUE LA
DOCUMENTACION TECNICA COMO SON: | POR CADA DIA NATURAL DE B DEL MGRTE
(CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, ATRASO A PARTIR DE QUE SE | JEFE DE SERVICIO DE HEMODINAMIA

FORMATO DE ENTREGA, RECEPCION, EXCEDA EL PLAZO DE 30 SUBDIRECTOR MEDICO Y/O RACTLIRATE EL[MES
APERTURA E INSTALACION (TREINTA) DIAS CONTADOS A DIRECTOR DE UNIDAD MEDICA, QE!E?:E%???A
CRONOGRAMA DE CAPACITACION, CV, PARTIR DE LA EMISION DEL PERSONAL DE DMTI. DOCUMENTACION
CERTIFICADOS, LISTA DE PERSONAL, FALLO. '
ETC) A LA DMTI,

POR CADA DIA NATURAL DE | JEFE DE SERVICIO DE HEMODINAMIA,

CUANDO NO ENTREGUE LAS ORDENES 5% EL MONTO DE

DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RETRASO A EN LA FECHA SUBDIRECTORMEDICO /0 LOS INSUMOS NO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO PROGRAMADA Y/O DIRECTOR DE UNIDAD MEDICA, CANJEADOS
: REPORTADA LA FALLA. PERSONAL DE DMTI. '
aQ,
CUANDO NO REALICE ELCANJEDE | POR CADA DIANATURAL DE | 2E7E DE SERVICIO DE HEMODINAMIA, | - 5% EL MONTO DE
INSUMOS DE HEMODINAMIA RETRASO EN EL CANJE SUBDIRECTOR MEDICO V/0 LOSINSUMOS NO
: ‘ DIRECTOR DE UNIDAD MEDICA. CANJEADOS.

“LAS PARTES” ACUERDAN QUE, LA DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS SERA LA RESPONSABLE DEL
CALCULO DE LAS PENAS CONVENCIONALES, PREVIA NOTIFICACION DE INCUMPLIMIENTO QUE REALICE EL “AREA REQUIRENTE Y
ADMINISTRADORA DEL CONTRATO”; ASIMISMO, PROCEDERA INMEDIATAMENTE A NOTIFICAR POR ESCRITO A “EL PROVEEDOR” LA
APLICACION DE LA PENA O LAS PENAS CONVENCIONALES.

INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACION DE LAS SANCIONES QUE HAYAN SIDO ACORDADAS, “EL GCDMX” EXIGIRA, EN LOS CASOS EN
QUE AS[ PROCEDA, LA REPARACION DE DAROS Y PERJUICIOS OCASIONADOS, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 58 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL.

EL MONTO DE LAS PENAS EN NINGUN CASO DEBERA REBASAR EL MONTO TOTAL DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO
Y AL LLEGAR A SU LIMITE DEBERA INICIARSE LA RESCISION DEL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 57 Y 58 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITQ FEDERAL, SIN PERJUICIO DEL DERECHO QUE TIENE “EL GCDMX" DE OPTA
ENTRE EXIGIR LA REPARACION DE DAROS Y PERJUICIOS OCASIONADOS O EL CUMPLIMIENTO FORZOSO DEL CONTRATO O RESCINDI
QUEDANDO A SALVO LOS DERECHOS QUE LE OTORGUE LA LEY FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR,

DICHA PENALIZACION SE DESCONTARA A “EL PROVEEDOR” DEL IMPORTE FACTURADQ QUE CORRESPONDA A LA OPERACION ESPECIFICA
DE QUE SE TRATE ANTES DE SU PAGO DEFINITIVO Y SE LIQUIDARA SOLO LA DIFERENCIA QUE RESULTE.

“EL GCDMX” POR NINGUN MOTIVO AUTORIZARA CONDONACION DE SANCIONES POR ATRASO EN LA REALIZACION DE LOS SERVICIOS,
CUANDO LAS CAUSAS SEAN IMPUTABLES A “EL PROVEEDOR?”.

DECIMA SEPTIMA, - GARANTIA CONTRA DEFECTOS O VICIOS OCULTOS.
EL PERIODO DE LA GARANTIA DE LOS SERVICIOS SERA DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

“EL PROVEEDOR” SE COMPROMETE A SUBSANAR O SUSTITUIR LOS BIEN ES, LOTES Y/O SERVICIOS QUE PRESENTEN DEFECTQS O VICIOS
OCULTOS, DENTRO DE LOS PERIODOS PREVISTOS EN LOS ANEXOS DEL CONTRATO, A PETICION QUE LE REALICE “EL GCDMX"”, CON OTROS
DE IGUAL CALIDAD, Y CARACTERISTICAS ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, CONFORME A LAS FORMALIDADES E
INDICACIONES (LUGAR DE RECOLECCION Y ENTREGA) QUE “ENGCDMX” LE SENALE, ACEPTANDO QUE, DE NO SUBSANAR LOS DEFECTOS,
VICIOS OCULTOS O MALA CALIDAD, SE HARA ACREEDOR APLICACION DE LA PENA CONVENCIONAL Y DICHA GARANTIA DEBERA

SMHJN&MMC GBJ Q
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PERMANECER VIGENTE DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y HASTA POR EL NUMERO DE DIAS, DE ACUERDO A LA GARANTIA SENALADA
EN LOS ANEXOS.

“EL PROVEEDOR” ACEPTA QUE LOS BIENES Y/O SERVICIOS ESTAN GARANTIZADOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION, VICIO OCULTOS
O DEFICIENCIAS EN LA CALIDAD QUE IMPIDAN SU USO O CONSUMOQ.

CUANDO EXISTA UN DEFECTO O DEFICIENCIA DE LA CALIDAD, LA UNIDAD HOSPITALARIA, MEDICA O ADMINISTRATIVA, SEGUN SEA EL CASO,
DEBERA REPORTAR, MEDIANTE OFICIO Y ANEXANDO EL REPORTE DE DESVIO DE LA CALIDAD CON DATOS COMPLETOS A LA DIRECCION DE
MEDICAMENTOS, TECNOLOGIA E INSUMOS CON COPIA A LA DIRECCION GENERAL DE PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS Y
URGENCIAS. LA mRECCIéu DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGIA E INSUMOS REALIZARA LA EVALUACION TECNICA Y EN SU CASO EMITIRA
UN DICTAMEN QUE SE TURNARA A LA DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS A EFECTOS DE QUEESTA
INDIQUE A “EL PROVEEDOR” LAS MEDIDAS QUE SE DETERMINEN,

EN CASQ DE QUE SE PRESENTEN DEFICIENCIAS EN LA CALIDAD, “EL PROVEEDOR” SE COMPROMETE A SUBSANAR O SUSTITUIR LOS
SERVICIOS QUE PRESENTEN DEFECTOS O VICIOS OCULTOS, A PETICION QUE REALICE “EL GCDMX”, LA CUAL PODRA SER POR ESCRITO Y/O
CORREO ELECTRONICO, DURANTE ¥ POSTERIORMENTE A LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO, POR OTROS DE IGUAL CALIDAD Y
CARACTERISTICAS ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO, CONFORME A LAS FORMALIDADES E INDICACIONES (LUGAR DE
RECOLECCION Y ENTREGA) QUE “EL GCDMX” LE SENALE, ACEPTANDO QUE DE NO SUBSANAR LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O MALA
CALIDAD, SE HARA ACREEDOR A LA APLICACION DE PENA CONVENCIONAL.

DECIMA OCTAVA. - CESION A TERCEROS.

LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO NO PODRAN CEDERSE EN FORMA PARCIAL O TOTAL A FAVOR
DE CUALQUIER OTRA PERSONA FISICA O MORAL, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO, EN CUYO CASO, DEBERA CONTAR CON LA
CONFORMIDAD PREVIA Y POR ESCRITO DE “EL GCDMX” EN TERMINOS DEL ARTICULO 61 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO
FEDERAL, Y EN CASO DE HACERLO SERA CONSIDERADO CAUSA DE RESCISION,

DECIMA NOVENA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO.

“EL GCDMX” PODRA ACORDAR EL INCREMENTO Y/O DISMINUCION DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS MEDIANTE MODIFICACION AL
CONTRATO VIGENTE, SIEMPRE Y CUANDO SEA CONFORME AL PRECIO ORIGINAL Y DEMAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS,

SEANIGUALES A LOS INICIALMENTE PACTADOS, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN ELARTICULO 65 DE LA LEY DE ADQUISICIONES
PARA EL DISTRITO FEDERAL.

CUALQUIER MODIFICACION O VARIACION DE LOS TERMINOS Y CONDICIONES PACTADOS EN EL PRESENTE CONTRATO DEBERAN
ESTIPULARSE POR ESCRITO, DEBIENDO SUSCRIBIRLO “LAS PARTES” QUE SIGNARON ESTE INSTRUMENTO JURIDICO O AQUELLAS QUE LAS
SUSTITUYAN EN EL CARGO O FUNCIONES, ACREDITANDOSE ESTOS CON LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE, DE CONFORMIDAD CON
LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 65 Y 67 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL.

CUANDO SE EFECTUEN MODIFICACIONES AL CONTRATO POR INCREMENTO DE SERVICIOS, “EL PROVEEDOR”, DEBERA PRESENTAR EN EL
MOMENTO DE LA FORMALIZACION DEL CONVENIO MODIFICATORIO LA ACTUALIZACION A LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
ASI COMO, LA POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL, DE SER EL CASO, MISMAS QUE INCLUYAN LAS NUEVAS OBLIGACIONES. ?

\

NO PROCEDERAN MODIFICACIONES AL CONTRATO QUE IMPLIQUEN INCREMENTO DE PRECIOS, OTORGAMIENTO DE ANTICIPOS, PAGOS
PROGRESIVOS, ESPECIFICACIONES Y EN GENERAL, CUALQUIER CAMBIO QUE IMPLIQUE OTORGAR CONDICIONES MAS VENTAJOSAS A FAVOR
DE “EL PROVEEDOR”, COMPARADAS CON LAS ESTABLECIDAS ORIGINALMENTE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN ELARTICULO
68 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, EXCEPTO LAS QUE SE REFIERAN A IGUALES O MEJORES CONDICIONES DE
CALIDAD PARA “EL GCDMX” Y EL PRECIO SEA IGUAL AL ORIGINALMENTE PACTADO.

VIGESIMA. - RESCISION

“EL GCDMX” PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL PREVIA, POR EL
INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER OBLIGACION ESTIPULADA EN EL MISMO POR PARTE DE “EL PROVEEDOR”, MISMA QUE SERA NOTIFICADA
EN FORMA PERSONAL A ESTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 42 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL EN
RELACION CON LOS ARTICULOS 63 Y 64 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISIGIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL.

SMH/NMM/ACBIGB.
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“EL GCDMX” RESCINDIRA EL CONTRATO POR CUALQUIERA DE LAS CAUSAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN, MISMAS QUE SE
MENCIONAN EN FORMA ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA:

A) CUANDO “EL PROVEEDOR" NO CUMPLA CON EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO;

B) INCURRA EN CUALQUIERA DE LOS SUPUESTOS CONTENIDOS EN EL ARTICULO 39 Y 39 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA
EL DISTRITO FEDERAL O EN EL ARTICULO 49 FRACCION XV DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD
DE MEXICO;

C) “EL GCDMX" DETECTE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES DE “EL PROVEEDOR”, TALES COMO EL PAGO
OPORTUNO DE LOS IMPUESTOS Y DERECHOS LOCALES.

D) SEADECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL;

E) “ELPROVEEDOR” SUBCONTRATE, CEDA O TRASPASE EN FORMA TOTAL O PARCIAL LOS DERECHOS DERIVADOS DEL PRESENTE
CONTRATO, CON EXCEPCION DEL DERECHO DE COBRO, MISMO QUE TENDRA QUE SER AUTORIZADO PREVIAMENTE,
ATENDIENDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 61 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL;

F) POR NO PRESENTAR LA(S) GARANTIA(S) SOLICITADA(S) EN EL PRESENTE CONTRATO (DE CUMPLIMIENTO Y/O POLIZA DE
RESPONSABILIDAD CIVIL) EN CASO DE QUE APLIQUE.

G) CUANDO LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES LLEGA A REPRESENTAR EL MISMO PORCENTAJE DE LA GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO.

H) SI SE LE ATRIBUYE LA INVASION DE ALGUN REGISTRO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL ¥/O PATENTE CON MOTIVO DEL PRESENTE
CONTRATO.

I} POR DIVULGAR INFORMACION DE LOS EXPEDIENTES A LOS CUALES TENGA ACCESO, PARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS DEL
PRESENTE CONTRATO.

J)  YEN GENERAL CUALQUIER OTRA CAUSA IMPUTABLE A “EL PROVEEDOR” QUE LESIONE LOS INTERESES DE “EL GCDMX™.

“EL GCDMX” PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO O BIEN DECLARAR LA RESCISION ADMINISTRATIVA
DEL MISMO; Y SI SE DA ESTE ULTIMO SUPUESTO, LA RESCISION SE INICIARA DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DIAS HABILES SIGUIENTES A AQUEL
EN QUE SE HUBIERE AGOTADO EL PLAZO PARA HACER EFECTIVAS LAS PENAS CONVENCIONALES, EN EL IMPORTE FACTURADO CUANDO SE
APLIQUE Y EN SU CASO SE EXIGIRA LA REPARACION DE DANOS Y PERJUICIOS OCASIONADQS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACION DE
LAS SANCIONES QUE HAYAN SIDO PACTADAS.

“EL PROVEEDOR” SERA RESPONSABLE DE LOS VICIOS OCULTOS, ASI COMO DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR SU INCUMPLIMIENTO
SEAN CAUSADOS A “EL GCDMX".

VIGESIMA PRIMERA. ~SUSPENSION TEMPORAL. /,/

“LAS PARTES” CONVIENEN QUE “EL GCDMX™ EN CUALQUIER MOMENTO PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE EL
PRESENTE CONTRATO, CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL, CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, SIN QUEELLO IMPLIQUE
SU TERMINACION DEFINITIVA Y SERA SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA “EL GCDMX”, SI ESTE FUERA EL CASO, COMUNICARA A “EL
PROVEEDOR” LAS RAZONES QUE DIERON ORIGEN A DICHA TERMINACION, SIN APLICACION DE PENA O SANCION ALGUNA.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES, UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS
CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION,

SINO FUERA POSIBLE SUPERAR LAS CIRCUNSTANCIAS QUE PROYOCARON LA INTERRUPCION EN LA CONTINUIDAD DE LA EJECUCION DEL
CONTRATO, SE PROCEDERA A LA TERMINACION ANTICIPADA DELIMISMO.

-
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VIGESIMA SEGUNDA. - TERMINACION ANTICIPADA.

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 69 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO
FEDERAL, “EL GCDMX” PODRA DECRETAR LA TERMINACION ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO, SIN AGOTAR EL PLAZQ PARA LA APLICACION
DE LAS PENAS CONVENCIONALES, PREVIA OPINION DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO POR
CAUSAS DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS Y QUE DE NO PROCEDERSE A LA TERMINACION DEL MISMO SE PUDIERA ALTERAR LA SEGURIDAD E
INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS O EL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MEXICO, O SE AFECTE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS
PUBLICOS, SIN NECESIDAD DE LA APLICACION DE PENAS CONVENCIONALES, EN LOS CASOS EN QUE EXISTAN CIRCUNSTANCIAS QUE
CAUSEN AFECTACIONES A LOS INTERESES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO.

DE IGUAL FORMA, EN EL SUPUESTO DE QUE DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO “EL GCDMX” ACREDITE QUE “EL
PROVEEDOR” NO CUMPLE CON SUS OBLIGACIONES FISCALES, “EL GCDMX” TERMINARA ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO,

INDEPENDIENTEMENTE DE LA ACCION QUE LE CORRESPONDA EJERCER A LAS AUTORIDADES FISCALES DE LA CIUDAD DE MEXICO POR
DICHO CONCEPTO.

EN CASO QUE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES DETECTE
VIOLACIONES A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, PODRA INSTRUIR A “EL GCDMX” QUE
PROCEDA A DECLARAR LA SUSPENSION TEMPORAL O LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

EN CASO DE TERMINACION ANTICIPADA, SUSPENSION TEMPORAL O DEFINITIVA DEL CONTRATO, YA SEA POR MUTUO CONSENTIMIENTO,
CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, SERA SIN RESPONSABILIDAD PARA “EL GCDMX”, Sl ESTE FUERA EL CASO, COMUNICARA A “EL
PROVEEDOR” LAS RAZONES QUE DIERON ORIGEN A DICHA TERMINACION, PARA LO CUAL BASTARA UNA NOTIFICACION POR ESCRITO CON
15 (QUINCE) DIAS NATURALES DE ANTICIPACION, SIN APLICACION DE PENA O SANCION ALGUNA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO
EN ELARTICULO 56, FRACCION XIV, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL.

VIGESIMA TERCERA. -RESPONSABILIDAD LABORAL.

“EL PROVEEDOR” SE CONSTITUYE COMO UNICO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE UTILICE PARA LA PRESTACION DE SERVICIO
Y SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO
Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA “EL GCDMX”, POR
LO QUE SE OBLIGA A RESPONDER PQR LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTEN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “EL
GCDMX” CON RELACION A LOS TERMINOS Y EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO; POR LO QUE ESTE DESLINDA A “EL GCDMX” DE TODA
RESPONSABILIDAD LABORAL, CIVIL, PENAL O DE CUALQUIER OTRA NDOLE, RECONOCIENDO EXPRESAMENTE Y PARA TODOS LOS EFECTOS
LEGALES QUE EN NINGUN CASO SE PODRA CONSIDERAR A “EL GCDMX” COMO PATRON SOLIDARIO O SUSTITUTO DE NINGUNA DE LAS
OBLIGACIONES OBRERQ PATRONALES Y RESPONSABILIDADES QUE “EL PROVEEDOR” TENGA CON RESPECTO A SUS TRABAJADORES.

EN EL SUPUESTO DE QUE NO OBSTANTE LO SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR, “EL GCDMX” SE VEA OBLIGADO A CUBRIR ALGUNA
CANTIDAD CON MOTIVO DE CUALQUIER RECLAMACION QUE PUDIERA TENER EN SU CONTRA A CAUSA DE ALGUNA DECISION DE AUTORIDAD )
COMPETENTE, “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A RESTITUIR DE INMEDIATO A “EL GCDMX” LA CANTIDAD EROGADA O BIEN LO AUTORIZA | |

|

DESDE ESTE MOMENTO A DESCONTAR EL MONTO DE LA MISMA DEL PAGO DE LA CANTIDAD QUE EN CONCEPTC DE LA CONTRAPRESTACION |/
POR LA PRESTACION DEL SERVICIO SE OBLIGA A CUBRIR EN TERMINOS DE LA CLAUSULA TERCERA DEL PRESENTE CONTRATO.

[}
1 b
VIGESIMA CUARTA. - CONFIDENCIALIDAD, ii }/
“EL PROVEEDOR” SE ABSTENDRA DE DIFUNDIR, PROCESAR O UTILIZAR CUALQUIER INFORMACION PROTEGIDA POR LA LEY DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y RENDICION DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MEXICO, LEY DE PROTECCION DE

DATOS PERSONALES EN POSESION DE SUJETOS OBLIGADOS DE LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER OTRA NORMATIVIDAD APLICABLE EN
LA MATERIA.

|
“LAS PARTES” CONVIENEN QUE, LA INFORMACION QUE LLEGUE A CONOCIMIENTO DE CUALQUIERA DE ELLAS EN EL DESARROLLO DE M)
PRESENTE CONTRATO Y QUE SE REFIERA A LA OTRA O A LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLO, NO PODRA SER DIVULGADA O REVELAD.
NINGUNA PERSONA FISICA O MORAL, NI UTILIZADA EN NINGUNA FORMA, POR NINGUN MEDIOQ, YA EN PROVECHO PROPIO O DE TERCERCS,
POR QUIEN RECIBE LA INFORMACION. ESTA OBLIGACION SE HARA EXTENSIVA A LOS SUBORDINADOS DE “LAS PARTES”, A CUYO!
CONOCIMIENTO LLEGUE LA INFORMACION REFERIDA. EN ESTE SENTIDO, QUEDA TOTALMENTE PROHIBIDO A “LAS PARTES”, REPRODUCIR, ‘\
COPIAR, DIVULGAR, EXHIBIR O REALIZAR CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD RELACIONADA CON DATOS PERSONALES, DOCUMENTACION O
INFORMACION EN CUESTION PARA FINES DISTINTQOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PRESENTE CONTRATO.
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VIGESIMA QUINTA, - PROPIEDAD INTELECTUAL.

“EL PROVEEDOR” NO PODRA UTILIZAR PARA FINES COMERCIALES, PUBLICITARIOS O DE CUALQUIER OTRA [NDOLE, EL NOMBRE O
LOGOTIPO DE “EL GCDMX™.

“EL PROVEEDOR” SERA EL UNICO RESPONSABLE EN EL CASO DE QUE SE INFRINJAN PATENTES, MARCAS, CERTIFICADOS DE INVENCION Y
TODO LO RELACIONADO CON LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL O DERECHOS DE AUTOR, QUE SURJAN CON MOTIVO DE LA
REALIZACION DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, DESLINDANDO DE TODA RESPONSABILIDAD A “EL GCDMX”,

VIGESIMA SEXTA. - COMPROMISO CON EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS.

“LAS PARTES” SE OBLIGAN A CUMPLIR CON LAS NORMAS Y PRINCIPIOS VIGENTES A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL EN MATERIA DE
DERECHOS HUMANOS. i

EN ESTE SENTIDO “LAS PARTES”, ASUMEN EL ESFUERZO DE CONTRIBUIR A LA PROTECCION Y EFECTIVIDAD DE LOS DERECHOS DE LAS
MUJERES Y DERECHOS HUMANOS EN GENERAL; LA INTEGRIDAD PERSONAL, LA DIGNIDAD HUMANA, LA LEGALIDAD, LOS DERECHOS DE LOS
NINOS Y DE LAS NINIAS, DE LAS Y LOS JOVENES, PERSONAS ADULTAS MAYORES, CON DISCAPACIDAD, LOS DERECHOS SEXUALES Y
REPRODUCTIVOS, AS| COMO A PRESERVAR LOS DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES, CULTURALES Y AMBIENTALES.

VIGESIMA SEPTIMA. - PROTECCION DE DATOS PERSONALES.

“LAS PARTES” SE OBLIGAN A CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE DATOS PERSONALES, CON LA FINALIDAD DE
GARANTIZAR LA PRIVACIDAD Y EL DERECHO A LA AUTODETERMINACION INFORMATIVA DE LAS PERSONAS. AL EFECTO, “LAS PARTES”
ADOPTARAN LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE CARACTER ADMINISTRATIVO, DE DESARROLLO Y APLICACIONES, LOGICAS, FISICAS, DE
CIFRADO, TECNICAS, DE COMUNICACIONES ¥ REDES, TENDIENTES A DAR LA DEBIDA PROTECCION A LOS DATOS PERSONALES.

VIGESIMA OCTAVA. - INTEGRIDAD DEL CONTRATO.

“LAS PARTES” RECONOCEN COMO PARTE INTEGRAL DE ESTE CONTRATO, LOS ANEXOS ESTABLECIDOS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO
JURIDICO.

VIGESIMA NOVENA - LEGISLACION.

“LAS PARTES” SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE A LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO, ASI COMO A LOS TERMINOS,
LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLEZCAN LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, EL

REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y SUPLETORIAMENTE EL CODIGO DE PROCEDIMIENTQS CIVILES
PARAEL DISTRITO FEDERAL.

-,

TRIGESIMA., - JURISDICCION. -

“LAS PARTES” CONVIENEN QUE PARA DIRIMIR LAS CONTROVERSIAS QUE SE SUSCITEN CON MOTIVO DE LA INTERPRETACION Y
CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES DEL FUERO COMUN UBICADOS EN LA CIUDAD

DE MEXICO, RENUNCIANDO A CUALQUIER FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU NACIONALIDAD O DOMICILIO
PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

TRIGESIMA PRIMERA. - DOMICILIOS

CUALQUIER CAMBIO EN LOS DOMICILIOS, DEBERA NOTIFICARSELE A LA OTRA PARTE, CON 5 (CINCO) DIAS NATURALES DE ANTICIPACION,
EN TANTO “LAS PARTES” NO CUMPLAN CON DICHA NOTIFICACION, TODAS LAS DILIGENCIAS, AVISOS Y EMPLAZAMIENTOS REALIZADOS EN
LOS DOMICILIOS SENALADOS, SE ENTENDERAN DEBIDAMENTE PRACTJCADOS.

A
SMH/MMMWAC GBJ\.\

Avenida lnsiNednles Norte No. 423, Conjunto Urbann %“'"— CIUDAD INNOVAIL A
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CONTRATO No. SSCDMX-DGAF-005-2024

LEIDO Y ANALIZADO EL CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL DEL PRESENTE CONTRATO POR “LAS PARTES”, L
EJEMPLARES FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE, EN LA CIUDAD DE MEXICO, EL DIA VEINTINUEVE DE DIC
LOS QUE EN EL INTERVIENEN COMO CONSTANCIA PE SU ACEPTACION.

CRIBEN EN 4 (CUATROQ)
ERE DXOS MIL VEINTITRES

PQR “EL GCDMX” POIyiL PROVEEDOR” Ill

SECRETARIA DE SALUD

“AREA DE ASIST|

_ LIC. SERGIS MENESES HERNANDEZ
ECTOR DE REC#S0S MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y
“\\ SERVICIOS

N
REQUIRENTEY ADMINISTRAI?O’%A DEL CONTRATO”
e

i 4\

Ry ‘f-.
)
DR. VICTOR FERNANDO GONZALEZ ROMERD

DIRECTOR GENERAL DE PRESTACION DE SERVICIOS MEDIEOS Y
~ URGENCIAS | v

" 1

“AREA TECNICA”
{ <\
V4

Q.F’E. HECTOR SALGADO SCHOELLY
DIRECTOR DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGIA E INSUMOS

4

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL CONTRATO AL RUBRO CITADO, PARA EL SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE
MEXICO, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MEXICO Y POR LA OTRA LA PERSONA MORAL HI-TEC MEDICAL, S.A. DEC.V.

LOVADORA
ECHODS

Nonoalco-Tidtelolco, Alcaldia Cuauhtémoc, C.P. 05900, Pagina 15 de 15
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ANEXO 1.1
ANEXO 1.2
ANEXO 1.3
ANEXO 1.4
ANEXO 1.5
ANEXO 1.6
ANEXO 1.7
ANEXO 1.8
ANEXO 1.9
ANEXO 1.10
ANEXO 19
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SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA
NDICE DE ANEXO TECNICO

CONDICIONES DEL SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA.,

RELACION DE PROCEDIMIENTOS.

RELACION DE EQUIPQS MEDICOS Y SOFTWARE DE GESTION ADMINISTRATIVA.
FICHAS TECNICAS DE EQUIPO MEDICO Y SOFTWARE DE GESTION.

FICHAS TECNICAS DE INSUMOS.

FORMATO PARA CAPACITACION.

CONSTANCIA DE VISITAS A LA UNIDAD MEDICA.

ENTREGA Y EVALUACION DE MUESTRAS.

FORMATO DE ENTREGA, RECEPCION, APERTURA E INSTALACION.
SEGUIMIENTO A REPORTE DE INSUMOS PARA LA SALUD.

PRESENTACION DE LA PROPUESTA TECNICA DEL SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA




SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MEXICQ
SUBSECRETARIA OF PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS E INSUMOS
DIiRECCION DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGIA E INSUMOS

o
Ma GOBIERNO DE LA
w CIUDAD DE MEXICO

o

ANEXO TECNICO 1
“SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIAY

SUBDIRECTION DE TECKOLOGIA £ INSUMOS L

UNIDAD DE GOBIERNO: SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MEXICO

AREA REQUIRENTE: DIRECCION GENERAL DE PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS Y | FOLIC DMTI: 094-2023

URGENCIAS
fNDICE DE ANEXO TECNICO
ANEXO 1.1 CONDICIONES DEL SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA.
ANEXO 1.2 RELACION DE PROCEDIMIENTOS
ANEXO 1.3 RELACION DE EQUIPOS MEDICOS Y SOFTWARE DE GESTION ADMINISTRATIVA
ANEXO 1.4 FICHAS TECNICAS DE EQUIPO MEDICO Y SOFTWARE DE GESTION ADMINISTRATIVA
ANEX0 1.5 FICHAS TECNICAS DE INSUMOS
ANEXO 1.6 ENTREGA Y EVALUACION DE MUESTRAS
ANEXO 1.7 CONSTANCIA DE VISITA A LA UNIDAD MEDICA
ANEXQ 1.8 FORMATO PARA CAPACITACION
ANEXO 1.9 FORMATO DE ENTREGA, RECEPCION, APERTURA E INSTALACION
ANEXO 1.10 SEGUIMIENTQ A REPORTE DE INSUMOS PARA LA SALUD
ANEXO 19 FORMATQ DE LA PROPUESTA TECNICA DEL SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA
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1.

DESCRIPCION DEL SERVICIO

EL SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA CONSIDERARA LOS INSUMOS, EQUIPOS MEDICOS Y SOFTWARE DE GESTION
ADMINISTRATIVA DESCRITOS EN LOS ANEXOS: ANEXO 1.2 RELACION DE PROCEDIMIENTOS, ANEXO 1.3 RELACION DE
EQUIPOS MEDICOS Y SOFTWARE DE GESTION ADMINISTRATIVA, ANEXO 1.4 FICHAS TECNICAS DE EQUIPO MEDICO Y
SOFTWARE DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ANEXO 1.5 FICHAS TECNICAS DE INSUMOS.

EL HOSPITAL CEDERA UN ESPACIO PARA QUE EL OFERENTE LO UTILICE COMO ALMACEN DE LOS INSUMOS ¥ GARANTICE EL
ABASTO OPORTUNO DE TODOS LOS INSUMOS OBJETO DEL ESTE PROCEDIMIENTO.

EN LOSANEXOS, ANEXO 1,2 RELACION DE PROCEDIMIENTOS YANEXO 1.3 RELACION DE EQUIPOS MEDICOS Y SOFTWARE
DE GESTION ADMINISTRATIVA SE ENLISTAN LAS CANTIDADES TOTALES DE PROCEDIMIENTOS, AS{ COMO LA CANTIDAD DE
LOS EQUIPOS MEDICOS Y SOFTWARE DE GESTION ADMINISTRATIVA NECESARIOS PARAEL FUNCIONAMIENTO DEL “SERVICIO
INTEGRAL DE HEMODINAMIA” A CONTRATAR. EL OFERENTE DEBERA PROPORCIONAR TODO LO NECESARIO PARA
GARANTIZAR LOS PROCEDIMIENTOS DESCRITOS EN EL ANEXO 1.2 RELACION DE PROCEDIMIENTOS.

EL OFERENTE GARANTIZARA QUE LOS INSUMOS UTILIZADQS CORRESPONDAN A LO SOLICITADO, MISMOS QUE DEBERAN
ENTREGARSE DE CONFORMIDAD A LAS NORMAS VIGENTES, EN CASO DE QUE DE DICHO MATERIAL NO SE ENCUENTRE EN
CONDICIONES PARA SU OPTIMA UTILIZACION SERA MOTIVO DE CANJE POR EL OFERENTE SIN COSTO PARA SEDESA.

EL OFERENTE SOLO PODRA OFERTAR UNA PROPUESTA TECNICA POR FICHA TECNICA, GARANTIZARA LAS
COMPATIBILIDADES DE LAS REFACCIONES, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES CON EL EQUIPO E INSUMOS EN PRESTAMO
PERMANENTE UTILIZADOS DURANTE LOS PROCEDIMIENTOS OBJETO DE ESTE PROCEDIMIENTO.

EL OFERENTE DEBERA PROPORCIONAR TODO LO NECESARIO PARA GARANTIZAR LOS PROCEDIMIENTOS DE DIAGNOSTICOY

TRATAMIENTO TERAPEUTICO INTEGRAL DE CADA PACIENTE QUE LO REQUIERA EN LA SALA DE PROCEDIMIENTOS DE LA
UNIDAD MEDICA,

EL PAGO DEL SERVICIO SE REALIZARA POR INSUMO UTILIZADO

EQUIPOS EN PRESTAMO PERMANENTE

LOS EQUIPOS QUE SE PROPONGAN DEBERAN SER FUNCIONALMENTE NUEVOS CON TECNOLOGIA DE VANGUARDIA. EL
OFERENTE SE COMPROMETE A LA INSTALACION DE EQUIPOS CON ANTIGUEDAD NO MAYOR A TRES AROS PRESENTANDO

EL CERTIFICADO DE ORIGEN EN EL QUE SE SENALE LA FECHA DE FABRICACION DEL EQUIPO EN LA PROPUESTA
TECNICA.

NO SE ACEPTARAN PROPUESTAS DE EQUIPOS RECONSTRUIDOS, NI CORRESPONDIENTES A SALDQS O REMANENTES QUE
OSTENTEN LAS LEYENDAS “ONLY EXPORT” NI “ONLY INVESTIGATION”, DESCONTINUADOS, POR DESCONTINUARSE, O QUE

NO SE AUTORICE SU USO EN EL PAIS DE ORIGEN, QUE HAYAN SIDO MOTIVO DE ALERTAS MEDICAS O DE SANCIONES PCR
PARTE DE LAS AUTQRIDADES MEXICANAS O DE CUALQUIER OTRO PAIS.

ALTERMINO DE LAVIGENCIA DEL CONTRATO, ELOFERENTE SE OBLIGAARETIRAR LOS EQUIPOS QUE SON DE SU PROPIEDAD,

SIN DANAR LAS INSTALACIONES DE LA SEDESA, EN UN PLAZO NO MAYOR A TREINTA DIAS HABILES, PREVIO RECEPCION DE " .;-:'

OFICIO EMITIDO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.
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SILOS EQUIPOS MEDICOS UTILIZAN CONSUMIBLES ESTOS DEBERAN SER CONSIDERADOS EN LA PROPUESTA ECONOMICA Y
ENTREGARLOS DE ACUERDO CON SU USO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

PERIODO PARALA PRESTACION DEL SERVICIO

LA PRESTACION DEL SERVICIO SE LLEVARA ACABO A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2024 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2024

LUGARES Y CONDICIONES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO

LA PRESTACION DEL SERVICIO SE REALIZARA EN LA UNIDAD DE HEMODINAMIA DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE LA
CIUDAD DE MEXICO “DR. BELISARIO DOMINGUEZ".

GARANTIAS DEL SERVICIO INTEGRAL

EN CASO DE QUE, DURANTE LA PRESTACION DEL SERVICIO, EL PERSONAL A CARGO DEL OFERENTE LLEGARE A INCURRIR EN
RESPONSABILIDAD POR DOLO, ERROR, NEGLIGENCIA Y/O IMPERICIA, EL OFERENTE DEBERA RESPONDER Y RESARCIR LOS
DANOS Y PERJUICIOS CAUSADOS A LA SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MEXICO O A TERCEROS, Y EN ESTE ULTIMO
CASO DEBIENDO EXIMIR A ESTA SECRETARIA, DE CUALQUIER RECLAMACION POR TAL CONCEPTO.

EL PERIODO DE GARANTIA DEL SERVICIO SERA DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

LA CARTA GARANTIA DEL SERVICIO INTEGRAL DEBERA INTEGRAR EN LA PROPUESTA TENICA POR ESCRITO EN PAPEL
MEMBRETADO DEL OFERENTE, EL NO INCLUIRLA, SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION.

EL OFERENTE ADJUDICADO, DEBERA ENTREGAR LA CARTA GARANTIA EN ORIGINAL EN LA DIRECCION DE MEDICAMENTOS,
TECNOLOGIA E INSUMOS, VEINTE DIAS POSTERIOR A LA FECHA DEL FALLO.

MUESTRAS

EL OFERENTE DEBERA PRESENTAR MUESTRAS FiSICAS UTILES, NO CADUCAS DE LOS RENGLONES SENALADOS A
CONTINUACION, EN UN HORARIO DE 10:00 A 12:00 HRS. EN TORRE INSIGNIA PISO 21, EN LA SUBDIRECCION DE TECNOLOGIA
E INSUMOS, EL DIA DESIGNADO EN EL PROCESO DE ADQUSICION.

DEBERA, LLEVAR IMPRESO EL ANEXO 1.6 ENTREGA Y EVALUACION DE MUESTRAS, EN ORIGINAL Y COPIA EL CUAL SE
FIRMARA DE ACUSE Y SE SELLARA POR LA DIRECCION DE MEDICAM ENTOS, TECNOLOGIA E INSUMOS. ESTE DOCUMENTO

DEBERA SER PRESENTADO EN ORIGINAL JUNTO CON LA PROPUESTA TECNICA, DE NO INTEGRARLO SERA MOTIVO DE |

DESCALIFICACION

LAS MUESTRAS SON DE CARACTER DEVOLUTIVO, SE EVALUARAN EN EL MOMENTO REGRESANDOSE A LOS OFERENTES. POR
LO QUE DEBERA ASISTIR EL ESPECIALISTA DE PRODUCTO.

LAS MUESTRAS DEBERAN ESTAR DEBIDAMENTE ETIQUETADAS PARA SU IDENTIFICACION, INDICANDO NOMBRE DEL
QFERENTE, MARCA. MODELO Y/O CATALOGO, NUMERQ DE SERIE (CUANDO APLIQUE] ¥ LUGAR DE PROCEDENCIA DEL
INSUMOS

.‘!.r
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PARA LA PRESENTACION DEL SOFTWARE DE GESTION DE ADMINISTRACION, EL OFERENTE DEBERA TRAER DE MANERA
OBLIGATORIA EL HARDWARE, SOFTWARE, LINEA CON DATOS, Y PROYECTOR. LA FALTA DE CUALQUIERA DE ESTOS SERA
MOTIVO DE DESCALIFICACION POR LA NO PRESENTACION DEL SOFTWARE.

EVALUACION DE MUESTRAS

UNIDAD
NO, DESCRIPCION DE CANTIDAD
MEDIDA

INTRODUCTORES LARGOS DE 23 A 90 CM. DE DIVERSOS TIPOS Y
1 MATERIALES. PARA USQ RADIAL O FEMORAL 90 CM LA QUE SE PIEZA 1
PEDIRA

CATETER DE SOPORTE COMPATIBLE CON SISTEMA 0.035”. 0.018 Y
2 0.014". LONG DE TRABAJO DE 90 Y 150CM. TRES MARCAS PIEZA 1
RADIOPACAS DISTALES DE PLATINO CADA 5CM |
MICRO CATETERES DE DIVERSOS TAMANOS Y FORMAS VARIADAS 150 |
e PIEZA 1
EQUIPO RECUPERADOR INTRAVASCULAR DE ASA, CONSTA DE
CATETER TIPO SNARE O CANASTILLAY GUIAMETALICA CON PUNTA
EN ASA LONGITUD TOTAL DEL SISTEMA 120 CM CALIBRE DEL
CATETER 4 FRY LA PUNTA EN ASA DE 10MM ESTERILY DESECHABLE
CATETER BALON PARA INTERVENCION PERIFERICA, DIVERSOS
TAMANOS DE DIAMETRO Y LONGITUDES

OCLUSOR PARA EL CIERRE DE LA COMUNICACION INTER AURICULAR
CON DOBLE DISCO DE MALLA DE ALAMBRE DE NITINOL CON
SISTEMA DE LIBERACION TIPO FORCEPS Y PARCHES INTERNOS DE
POLIESTER. MEDIDA DE 26MM NOMINAL CON CAMISA LIBERADORA

DE 12 FREINTRODUCTOR 12 FR (OCLUSOR PARA CIERRE
PERCUTANEO DE CIA)

7 SOFTWARE DE GESTION ADMINISTRATIVA SOFTWARE
8 MUESTRAS DE ETIQUETAS UNA DE CADA UNA, CON DATOS REALES PIEZA 1 i

PIEZA 1

PIEZA 1

PIEZA 1

[

- ELREGISTRO DE LOS OFERENTES SERA LLEVADO EN EL PISO 21, DE LA TORRE INSIGNIA EN UN HORARIO DE 10:00 A
12:00 HRS, DESPUES DEL HORARIO ESTABLECIDO NO SE PERMITIRA EL REGISTRO Y POR ENDE NO PODRAN ENTREGAR
MUESTRAS.

+ EL PERSONAL DE LA SUBDIRECCION DE TECNOLOGIA E INSUMOS ASIGNADO AL REGISTRO, DARA ACCESO EN EL
ORDEN EN QUE SE HAYAN REGISTRADO, EL-ACCESO SERA DE UN OFERENTE A LA VEZ.

6. VISITAS ALAS INSTALACIONES DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS

LOS OFERENTES DEBERAN ACUDIR DE MANERA OBLIGATORIAA LA UNIDAD HOSPITALARIA MENCIONADAEN EL NUMERAL 3 L i

LUGARES Y CONDICIONES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO, EN EL DIA Y HORARIO ESTIPULADO EN ESTE |. 1
~ PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION, CON EL OBJETO DE REALIZAR INSPECCION VISUALY EVALUAR LAS CONDICIONESDELAS | o~
i\ AREAS DONDE SE INSTALARAN LOS EQUIPOS, AST COMO EL ESPACIO ASIGNADO PARA LA GUARDA DE LOS INSUMOS.

' - i S, HEMODINAMIA Seeyeg s tas
&5 Rarts 443, Colonia Hongal fo Rty et i
mee. TR GAI00, Clunad de Manicn. P

T BIRFIUIRO et 13T




— = PARALAPRESENTACIGN PROPUESTA TECNICA ELECTR@N!CA, PDF Y EXCEL EDITABLE:

SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MEXICO

SUBSECRETARIA DE PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS E INSUMOS
o GOB'ERNO DE LA DIRECCION DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGIA E INSUMOS
V’ CIUDAD DE MEXICO SUBDIRECCION DE TECNOLOGIA E INSUMOS 2023
(“‘V”\':"x‘f;a

UNIDAD DE GOBIERNO: SECRETARIA DE SALUD DE LACIUDAD DEMEXICO |  PARTIDA PRESUPUESTAL: 3993
ANEXO TECNICO | FOLIO DMTI: 094-23

DEBERA LLEVAR IMPRESO EL DIA DE LA VISITA, EL ANEXO 1.7 CONSTANCIA DE VISITA A LA UNIDAD MEDICA, AL TERMINO,
SE DEBERA SOLICITAR LA FIRMAY SELLO DEL HOSPITAL EN EL ANEXO 1.7. EL CUAL SE DEBE ADJUNTAR EN ORIGINAL EN LA
PROPUESTA TECNICA, EN CASO DE NO INTEGRARLO, SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION.

PREVIO A LA REALIZACION DE LA VISITA, LOS OFERENTES DERERAN SOLICITAR CON AL MENOS 24 HORAS ANTES DE LA
VISITA, EL ACCESO A LA UNIDAD HOSPITALARIA. MEDIANTE UN ESCRITO DIRIGIDO A LA DIRECCION GENERAL DE
PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS ¥ URGENCIAS, EN DONDE SE NOTIFIQUE EL NOMBRE Y APELLIDOS DE LA PERSONA '
QUE EFECTUARA LA VISITA. EL ESCRITO SE ENTREGARA, EN LA TORRE INSIGNIA, PISO 18

LA DIRECCION GENERAL DE PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS Y URGENCIAS, LE HARA ENTREGA DE LOS OFICIOS DE
ACCESO A LA(S) UNIDAD (ES), DEBIENDO PRESENTARLO, EL DiA DE LAVISITA EN LA UNIDAD HOSPITALARIA PARA SU ACCESO,
EN CASO DE NO PRESENTARLO, NO SE PERMITIRA LA ENTRADA, DANDOSE POR NO VALIDA LA VISITA. EL PERSONAL
ADSCRITO AL OFERENTE DEBERA CUMPLIR CON LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD DE LA UNIDAD HOSPITALARIA.

7. PROPUESTATECNICA

LA PROPUESTA TECNICA SERA MIXTA; IMPRESA Y ELECTRONICA ENTREGANDOSE EN FORMATO PDF, EXCEL
EDITABLE E IMPRESA:

. EL OFERENTE DEBERA PRESENTAR EL ANEXO 13 FORMATO DE LA PROPUESTA TECNICA DEL SERVICIO INTEGRAL DE
HEMODINAMIA, AS| COMO LOS ANEXOS: ANEXO 1.4 FICHAS TECNICAS DE EQUIPOS MEDICOS Y SOFTWARE DE GESTION
ADMINISTRATIVA, Y ANEXO 1.5 FICHAS TECNICAS DE INSUMOS. EN FORMATO ELECTRONICO EXCEL EDITABLE, PDF E
IMPRESO EN PAPEL MEMBRETADO DEL OFERENTE Y FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL, EL NO PRESENTARLOS SERA
MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE SU PROPUESTA.

SE VERIFICARA QUE LA INFORMACION CONTENIDA EN EL ANEXO 19 FORMATO DE LA PROPUESTA TECNICA DEL SERVICIO
INTEGRAL DE HEMODINAMIA, ANEXO 1.4 FICHAS TECNICAS DE EQUIPOS MEDICOS Y SOFTWARE DE GESTION

ADMINISTRATIVA, Y ANEXO 1.5 FICHAS TECNICAS DE INSUMOS. SEA LA MISMA EN LOS TRES FORMATOS EXCEL, PDFE |
IMPRESO '

ELANEXO 19 FORMATO DE LA PROPUESTA TECNICA DEL SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA DEBERA REQUISITARSE
CONFORME A SU INSTRUCTIVO DE LLENADO Y EN CUMPLIMIENTO CON LOS ANEXOS: ANEXO 1.4 FICHAS TECNICAS DE
EQUIPOS MEDICOS Y SOFTWARE DE GESTION ADMINISTRATIVA, Y ANEXO 1.5 FICHAS TECNICAS DE INSUMOS.

EL OFERENTE DEBERA PRESENTAR EN UNA USB SOLAMENTE LA PROPUESTA TECNICA ELECTRONICA HIPERVINCULANDO EL
ANEXO 192 FORMATO DE LA PROPUESTA TECNICA DEL SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA, EL ANEXO 1.4 FICHAS

TECNICAS DE EQUIPOS MEDICOS Y SOFTWARE DE GESTION ADMINISTRATIVA, Y EL ANEXO 1.5 FICHAS TECNICAS DE
INSUMOS. EN FORMATO EXCEL EDITABLE Y PDF.

PARA EL ANEXO 1% “FORMATO PARA LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA TECNICA” EN EL APARTADO Il

DOCUMENTACION LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS, DEBERAN ESTAR HIPERVINCULADOS EN EL DOCUMENTO EN EXCEL
EDITABLE

PARA LAS FICHAS TECNICAS: i

o=

PARA LOS ANEXOS: ANEXO 1.4 Y ANEXO 1.5 CADA PUNTO DE LA DESCRIPCION DEL BIEN DEBE ESTAR REFERENCIADAEN | <
LOS CATALOGOS, MANUALES, FOLLETOS, MANUAL DE USUARIQ, INSTALACION Y/O SERVICIO U OTRA INFORMACION QUE SE
PRESENTE COMO SUSTENTO DE LA DESCRIPCION DEL BIEN OFERTADO, CUALQUIER PUNTO NO REFERENCIADO SE
I\ CONTARA COMO CARACTERISTICA NO CUMPLIDA Y SE DESECHARA LA PROPUESTA. SE DEBERA CONSIDERAR LO
ESTABLECIDO EN LA(S) JUNTA (S) DE ACLARACIONES. |
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TODOS LOS DOCUMENTOS QUE RESPALDEN LO SOLICITADO EN LAS CARACTERISTICAS TECNICAS EN ELECTRONICO BEBEN
ESTAR COMPLETOS, SER ORIGINALES Y EMITIDOS PCR EL FABRICANTE.

LOS DOCUMENTOS COMO SON LOS REGISTROS SANITARIOS, PRORROGAS, COMPROBANTE DE PAGO DE DERECHOS, CARTA
DE NO REQUERIMIENTO DE REGISTRO SANITARIO O COPIA DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, CERTIFICADOS, CARTA

DE APOYO, DEBERAN ESTAR HIPERVINCULADQOS Y REFERENCIADOS EN LOS ANEXOS, ANEXO 1.4 FICHAS TECNICAS DE
EQUIPOS MEDICOS Y SOFTWARE DE GESTION ADMINISTRATIVA, Y ANEXO 1.5 FICHAS TECNICAS DE INSUMOS.

NOTA: LA SECRETARIA NO SE HACE RESPONSABLE Si: LA USB TIENE VIRUS, NO SE PUEDEN ABRIR LOS ARCHIVOS, ESTA
VACIA, CONTIENE INFORMACION INCOMPLETA.

s  PARALAPRESENTACION PROPUESTA TECNICA IMPRESA:
PROPUESTA TECNICA IMPRESA:
SE ENTREGARA IMPRESO EL ANEXO 19 “FORMATO PARA LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA TECNICA” ¥ SIGNADO

AUTOGRAFAMENTRE POR SU REPRESENTANTE LEGAL, SE DEBERAN ADJUNTAR LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS EN EL

ANEXO 19 EN COPIA SIMPLE U ORIGINALES SEGUN APLIQUE, FIRMADOS AUTOGRAFAMENTE POR EL REPRESENTANTE LEGAL
FICHAS TECNICAS IMPRESAS:

LOS ANEXO 1.4 FICHAS TECNICAS DE EQUIPOS MEDICOS Y SOFTWARE DE GESTION ADMINISTRATIVA, Y ANEXO 1.5
FICHAS TECNICAS DE INSUMOS. DERERAN IMPRIMIRSE DE LA PROPUESTA ELECTRONICA EN FORMATO PDF Y SIGNARSE
AUTOGRAFAMENTE POR SU REPRESENTANTE LEGAL.

SOLO SE IMPRIMIRAN LAS HOJAS REFRENCIADAS DE LOS CATALOGOS, MANUALES, FOLLETQOS, MANUAL DE USUARIO,
INSTALACION Y/O SERVICIO U OTRA INFORMACION QUE SE PRESENTE COMO SUSTENTOQ DE LA DESCRIPCION DEL BIEN
SOLICITADA, CUALQUIER PUNTO NO REFERENCIADO SE CONTARA COMO CARACTERISTICANO CUMPLIDA Y SE DESECHARA LA
PROPUESTA. SE DEBERA CONSIDERAR LO ESTABLECIDO EN LA(S) JUNTA (S) DE ACLARACIONES.

ELANEXO 1.4 FICHAS TECNICAS DE EQUIPOS MEDICOS Y SOFTWARE DE GESTION ADMINISTRATIVA, YANEXO 1.5 FICHAS
TECNICAS DE INSUMOS. DEBERAN SER LOS MISMOS DOCUMENTOS QUE SE HIPERVINCULARON EN EL APARTADC “i
CARACTERISTICAS TECNICAS SOLICITADAS Y OFERTADAS DE LOS BIENES: CARACTERISTICAS OFERTADAS”. EL NO
PRESENTARLOS SERA MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE SU PROPUESTA.,

SE PRESENTARAN COPIA SIMPLE DE LOS REGISTROS SANITARIOS, PRORROGAS, COMPROBANTE DE PAGO DE DERECHOS,
CARTA DE NO REQUERIMIENTO DE REGISTRO SANITARIO O COPIA DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, CERTIFICADOS,
LA CARTA DE APOYO SE INTEGRA EN ORIGINAL, ASI COMO LOS DICUMENTOS DE SOPORTE SOLICITADOS EN EL PUNTO 7.4
CARTA DE APQYO DE FABRICANTE SEGUN LE APLIQUE.

DOCUMENTACION TECNICA

NORMAS

ENTREGAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA QUE SE COMPROMETE, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADC
AL CUMPLIMIENTO DE LAS SIGUIENTES NORMAS:

s REGLAMENTO DE INSUMOS PARA LA SALUD.
s NORMA QFICIAL MEXICANA NOM-137-§SA1-2008, ETIQUETADO DE DISPOSITIVOS MEDICOS.
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NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-045-SSA2-2005, PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, PREVENCION Y CONTROL
DE LAS INFECCIONES NOSOCOMIALES.

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-040.SSA2, EN MATERIA DE INFORMACION EN SALUD.

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-240-SSA1-2012, INSTALACION Y OPERACION DE LA TECNOVIGILANCIA.

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-229-SSA1-2002, SALUD AMBIENTAL, REQUISITOS TECNICOS PARA LAS
INSTALACIONES, RESPONSABILIDADES SANITARIAS, ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LOS EQUIPOS Y
PROTECCION RADIOLOGICA EN ESTABLECIMIENTOS DE DIAGNOSTICO MEDICO CON RAYOS X.

9. CERTIFICACIONES

REGISTRO SANITARIO

REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR LA COFEPRIS, ANVERSO Y REVERSO. CONFORME A LOS ARTICULDS
376 DE LALEY GENERAL DE SALUD, Y 190-BIS 6 DEL REGLAMENTO DE INSUMOS PARA LA SALUD.

REGISTRO SANITARIO VENCIDO EN CASO DE QUE EL REGISTRO SANITARIO NO SE ENCUENTRE DENTRO DEL
PERIODO DE VIGENCIA DE 5 AROS, O SE ENCUENTRE DENTRO DE LOS 150 DIAS NATURALES PREVIOS A SU

VENCIMIENTO, DEBERA PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACION, EN CASO DE NO PRESENTAR LA
INFORMACION COMPLETA, SE DESECHARA LA PROPUESTA:

.1, COPIASIMPLE DEL REGISTRO SANITARIO SOMETIDO A PRORROGA.

1.2, COMPROBANTE DE PAGO DE DERECHOS.

I1.3. COPIA SIMPLE DEL FORMATO DE SOLICITUD DEL REGISTRQ SANITARIO SOMETIDO A PRORROGA
EXPEDIDO POR LA COFEPRIS

ll.4. CARTA EN HOJA MEMBRETADA Y FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL TITULAR DEL REGISTRO
SANITARIO EN DONDE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTE QUE EL TRAMITE DE PRORROGA
DEL REGISTRO SANITARIO, DEL CUAL PRESENTA COPIA, FUE SOMETIDO EN TIEMPO Y FORMA, Y QUE EL
ACUSE DE RECIBO PRESENTADO CORRESPONDE AL PRODUCTO SOMETIDO AL TRAMITE DE PRORROGA.

NOTA: LOS REGISTROS SANITARIOS DE LOS INSUMOS DEBERAN PERMANECER VIGENTE DURANTE EL CONTRATO.

CUANDO LOS INSUMOS NO REQUIERAN REGISTRO SANITARIO DEBERAN PRESENTAR CARTA DE NO
REQUERIMIENTO EMITIDO POR LA COFEPRIS O PRESENTAR COPIA DE LA PUBLICACION DEL DIARIO OFICIAL DE LA
FEDERACION DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2014 DONDE SE PUBLICO EL ACUERDO. EL CUAL DEBERA
CORRESPONDER JUSTA, EXACTAY CABALMENTE A LA DESCRIPCION DEL BIEN OFERTADO MISMO QUE DEBERA SER
REFERENCIADO EN EL LISTADO PUBLICADO.

CERTIFICADOS DE CALIDAD
CERTIFICADOS PARA BIENES DE ORIGEN INTERNACIONAL:

REGISTROS INTERNACIONALES DE LIBRE VENTA DEL PAIS DE ORIGEN; FDA O CEO JIS
CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE FABRICACION DE EQUIPO MEDICO: ISO 13485:2016

CERTIFICADOS PARA BIENES DE ORIGEN MACIONAL:
COPIA DEL CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE FABRICACION DE DISPOSITIVOS MEDICOS EXPEDIDO POR

COFEPRIS: NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012, BUENAS PRACTICAS DE FABRICACION PARA
ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS A LA FABRICACION DE DISPOSITIVOS MEDICOS.
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TRAZABILIDAD

PARA DAR ATENCION A LA ALTA DIRECTIVA SANITARIA PARA ESTABLECIMIENTOS DE ATENCION MEDICA CON
PROCEDIMIENTQS ESTETICOS, OBSTETRICOS Y/O QUIRURGICOS DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2022, EMITIDA POR COFEPRIS EN
EL CUAL SENALA LO SIGUIENTE

“ES NECESARIO QUE SE CUENTE CON UN SISTEMA DE TRAZABILIDAD, MEDIANTE CONTROL DE INVENTARIOS Y
DISTRIBUCION DE DISPOSITIVOS MEDICOS QUE DEMUESTREN SU TRAZABILIDAD DE LOS DISPOSITIVOS MEDICOS
UTILIZADOS DESDE LA ADQUISICION HASTA LA ADMINISTRACION DEL PACIENTE. Y

APLICAR EL SISTEMA DE USO POR PRIMERAS CADUCIDADES PRIMERAS SALIDAD PCPS Y POSTERIORMENTE PRIMERAS

ENTRADAS PRIMERAS SALIDAS PEPSS. QUEDANDO PROHIBIDO EL SUMINISTRO DE CUALQUIER DISPOSITIVO MEDICO CON
FECHA DE CADUCIDAD VENCIDA."

EL OFERENTE DEBERA ADJUNTAR EL PROCEDIMIENTO DE SU REPRESENTADA PARA LLEVAR LA TRAZABILIDAD DE LOS
DISPOSITIVOS MEDICOS CUMPLIENDO CON LOS PUNTOS ANTERIORES.
CUMPLIMIENTO A LAALTA DIRECTIVA SANITARIA DEL 29 DE JULIO DE 2022

ESCRITO FIRMADO POR EL OFERENTE O SU REPRESENTANTE LEGAL EN EL QUE SE COMPROMETE EN CASO DE RESULTAR

ADJUDICADO A: DAR CUMPLIMIENTO A LA ALTA DIRECTIVA SANITARIA DEL 29 DE JULIO DE 2022 DONDE LA COMISION |
FEDERAL PARA LA PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS), INFORMA LOS CONTROLES QUE DEBEN

CUMPLIR LOS ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS A DISTRIBUCION ¥ COMERCIALIZACION DE INSUMOS PARA SALUD A FIN DE
EVITAR QUE INGRESEN A LA CADENA DE SUMINISTRO PRODUCTOS FALSIFICADOS, ALTERADOS Y/O ADULTERADOS.

OBLIGACIONES DEL SERVICIO INTEGRAL

ESCRITO FIRMADC POR EL OFERENTE O SU REPRESENTANTE LEGAL EN EL QUE SE COMPROMETE EN CASO DE RESULTAR
ADJUDICADGC A:

1. CONOCERYACEPTAR LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1.1 CONDICIONES DEL SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA.
QUE UNA VEZ FINALIZADO SU CONTRATO Y SI NO RESULTA ADJUDICADO EN EL PROXIMO PROCESO DE ADQUISICION
PARA ESTE SERVICIO INTEGRAL, RETIRARA LOS EQUIPOS INSTALADOS DE LA UNIDAD HOSPITALARIA UNICAMENTE
MEDIANTE OFICIO EMITIDO POR EL ADMINSITRADOR DEL CONTRATO, ASi MISMO SE COMPROMETE A BRINDAR EL
APQYO TECNICO A LA EMPRESA ENTRANTE DURANTE EL PERIODO DE TRANSICION.

3. PRESENTAR EN ESTE APARTADO COMO PARTE DE LA OFERTA TECNICA, UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA
IMPLEMENTACION DE INSTALACION CONFORME A LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS EN ANEXO 1.1 CONDICIONES DEL
SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA. Y QUE UNA VEZ ADJUDICADO ENTREGARAN UN CRONOGRAMA DE
ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACION EN LAS UNIDADES MEDICAS, ESPECIFICANDO TODAS LAS ACTIVIDADES
SOLICITADAS EN DICHO ANEXO, DESDE EL PRIMER DiA NATURAL DESPUES DEL FALLO HASTA 30 DIAS DESPUES DE
ESTE EN CADA UNIDAD MEDICA.

4. A NOTIFICAR A LA SUBDIRECCION DE TECNOLOGIA E INSUMOS, LA EMISION DE ALERTAS SANITARIAS
INTERNACIONALES Y/O NACIONALES, AST COMO LAS ACCIONES CORRECTIVAS EN CASO DE QUE OCURRA UNA
DURANTE LA VIGENCIA DEL. CONTRATO.

5. ASUMINISTRAR TODOS LOS INSUMOS NECESARIOS PARA OBTENER EL RENDIMIENTO OFRECIDO EN SU PROPUESTA
TECNICAY ACEPTADO POR LA CONVOCANTE. ASEGURANDO EL ABASTO PARA LOS PROCEDIMIENTOS A QUE SE TENGA
LUGAR DENTRO DE LOS HORARIOS ESTABLECIDOS POR LA SEDESAY QUE EN EL CASO DE PRESENTAR LOS MATERIALES
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EQUIVOCADOS O QUE NO CORRESPONDAN A LOS SOLICITADOS O MUESTREN DEFECTOS DE FABRICACION Y VICIOS
OCULTOS, SE OBLIGARA A SUSTITUIRLOS EN UN PLAZO NO MAYOR A TRES HORAS.

A LAS MANIOBRAS EN VERTICAL Y HORIZONTAL PARA LA ENTREGA E INSTALACION DE TODOS LOS EQUIPOS
PROPUESTOS.

LA INFORMACION CAPTURADA EN EL SOFTWARE DE GESTION ADMINISTRATIVA, DURANTE EL TIEMPO DE LA VIGENCIA
DEL CONTRATO NO PODRA SER COMPARTIDA POR EL OFERENTE, ANTES, DURANTE Y DESPUES DEL TERMINO DEL
CONTRATO POR SER PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MEXICO.

AVISUALIZAR UN INFORME OBTENIDO A TRAVES DEL SOFTWARE DE GESTION ADMINISTRATIVA EN TIEMPO REAL QUE
CONTENGA INFORMES, TABLAS E INDICADORES CON LAS TENDENCIAS MENSUALES.

DE LOS EQUIPOS MEDICOS:

SE COMPROMETE A INSTALAR EQUIPOS NUEVOS O FUNCIONALMENTE NUEVOS, CON TECNOLOGIA DE PUNTA,
ACEPTANDOSE COMO FECHA DE FABRICACION MAXIMA DE TRES ANOS, PRESENTANDO CARTA DEL FABRICANTE
DONDE INDIQUE LOS ANOS DE FABRICACION, MARCA, MODELO Y NO. DE SERIE, VEINTE DIAS COMO MAXIMO DESPUES
DE SER INSTALADOS LOS EQUIFOS.

A NO OTORGAR EQUIPO RECONSTRUIDO, RENOVADO, REACONDICIONADO, NI CORRESPONDIENTES A SALDOS O
REMANENTES QUE OSTENTEN LAS LEYENDAS “ONLY EXPORT?” NI “ONLY INVESTIGATION”, DESCONTINUADOS, POR
DESCONTINUARSE, O QUE NO SE AUTCRICE SU USO EN EL PAIS DE ORIGEN, QUE HAYAN SIDO MOTIVO DE ALERTAS
MEDICAS O DE SANCIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES MEXICANAS O DE CUALQUIER OTRO PAIS.

A QUE LOS EQUIPOS MEDICOS QUE PARA SU USO NECESITEN CONSUMIBLES, DOTAR A LA UNIDAD MEDICA
HOSPITALARIA DE ELLOS DURANTE LA VIGENCIA DE CONTRATO.

A ENTREGAR EN IMPRESO G EN FORMATO ELECTRONICO LOS MANUALES DE OPERACION ORIGINAL EN ESPAROL O EN
EL IDIOMA DE ORIGEN CON TRADUCCION SIMPLE AL ESPAROL Y GUIA RAPIDA, POR CADA UNO DE LOS BIENES
PROPUESTOS EN EL SERVICIO INTEGRAL A LA JEFATURA DEL SERVICIO.

NO SE ACEPTARAN EQUIPOS DE ORIGEN CHINO.

DELOS INSUMOS

LA CADUCIDAD DE LOS MATERIALES, INSUMOS ¥ CONSUMIBLES (AL MOMENTO DE LA ENTREGA) DEBERA SER DE DOCE
MESES COMO MINIMO, COMPROMETIENDOSE POR MEDIO DE UNA CARTA A SUSTITUIR EL INSUMO QUE NO SE HAYA
CONSUMIDO Y ESTE PROXIMO A CADUCAR, CON AL MENOS DIEZ DIAS PREVIOS A LA FECHA DE CADUCIDAD, CON UNA
CADUCIDAD DE DOCE MESES POSTERIORES EN UN TIEMPO NO MAYOR A CINCO DIAS HABILES,

DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, EL OFERENTE, SE COMPROMETE A QUE, CUANDO POR CAUSAS IMPUTABLES A
EL, LAUNIDAD MEDICA NO PUEDA ATENDER SU PRODUCTIVIDAD, SE HARA ACREEDOR A LAS PENAS CONVENCIONALES
A QUE SE HAGA ACREEDOR. -

EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO A DAR GARANTIA TOTAL EN LOS INSUMOS DEL ANEXO 1.5, EN CASO DENO ESTAR
A ENTERA SATISFACCION DE LA CONVOCANTE, CASO CONTRARIO A LA SUSTITUCION POR OTRO IGUAL O DE

CARACTERISTICAS SUPERIORES, LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS SIN COSTO PARA LA CONVOCANTE EN UN PLAZO
NO MAYOR A 48 HORAS DE SOLICITADA.

NO SE ACEPTARAN INSUMQS DE ORIGEN CHINOQ, ISRAELITA Y PAKISTANES.

DEL SOFTWARE

SE COMPROMETE A INSTALAR EQUIPOS NUEVOQS, CON TECNOLOGIA DE PUNTA.

EN CASO DE REQUERIR EL SOFTWARE SERVICIO DE INTERNET PARA SU FUNCIONAMIENTO, LA EMPRESA ADJ UDICADA,
ASUMIRA PAGAR LA RENTA DE ESE SERVICIO DE INTERNET.

LAVELOCIDAD DEL SERVICIO DE INTERNET, ANCHO DE BANDA DE MINIMO 50 MHZ, DEBERA CUBRIR CON AL MENOS EL
DOBLE DE LAVELOCIDAD QUE REQUIERA EL SOFTWARE, DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.
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20. A PROPORCIONAR EQUIPOS CONSTANTEMENTE ACTUALIZADOS, LIBRES DE VIRUS Y CON LICENCIA DE PAQUETERIA
DE OFFICE Y ANTIVIRUS, ASI COMO EL MOBILIARIO NECESARIO.

21. ATENERACTUALIZADA LA INFORMACION QUE ALIMENTA EL SOFTWARE PARA QUE EL AREA MEDICA DE NIVEL CENTRAL
PUEDA CONSULTARLAY VERIFICARLA EN TIEMPO REAL EN CUALQUIER MOMENTO

13. CARTADE APOYO DEL FABRICANTE

13.1. FABRICANTE Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO

CARTA DE APOYO SOLIDARIO ORIGINAL EN PAPEL MEMBRATADO DEL FABRICANTE, DONDE RESPALDE LA PROPUESTA
TECNICA PARA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION,

13.2. DISTRIBUIDORES QUE COMPREN DIRECTAMENTE AL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO:

13.2.1.CARTA DEAPOYQ SOLIDARIO EN PAPEL MEMBRETADQ DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIOQ DONDE ESTE
RESPALDE LA PROPUESTA TECNICA PARA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION, ¥

13.2.2.CARTA ELABORADA EN PAPEL MEMBRETADQ DEL FABRICANTE Y /O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO DONDE
CONSTE QUE ES DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DEL FABRICANTE O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO.

13.3. EN EL CASO DE SER DISTRIBUIDOR SECUNDARIO QUE COMPRA A UN “DISTRIBUIDOR PRIMARIO” CARTA DE
APOYO SOLIDARIO DONDE EL “DISTRIBUIDOR PRIMARIO” RESPALDE LA PROPUESTA TECNICA PARA EL PRESENTE
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION, Y ALGUNOS DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS PROBATORIOS DE QUEEL
DISTRIBUIDOR PRIMARIO REALIZA SUS COMPRAS DIRECTAMENTE DEL FABRICANTE O TITULAR DEL REGISTRO
SANITARIO.

13.3.1. CARTAELABORADA EN PAPEL MEMBRETADO DONDE CONSTE QUE ES DISTRIBUIDOR AUTORIZADQ DEL
FABRICANTE O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO, ©
| 13.2.2. DOCUMENTACION PROBATORIA DEL ACUERDC O CONTRATO DE LA ASIGNACION COMO DISTRIBUIDOR
PRIMARIO EN MEXICO POR PARTE DEL FABRICANTE,

LAS CARTAS DE APOYO SOLIDARIO DEBERAN, INCLUIR EL SIGUIENTE TEXTO, SEGUN APLIQUE:
A. SOLAMENTE EN CASO DE SER NUEVOS LOS EQUIPOS MEDICOS:

"SE MANIFIESTA QUE LOS BIENES QUE SE ENTREGARAN SON NUEVOS, COMPROBABLES CON EL PEDIMENTQ
ADUANAL (EL CUAL SE PRESENTARA A LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS), Y CORRESPONDEN A LAS ESPECIFICACIONES
TECNICAS DE LOS ANEXO 1.4. FICHA TECNICA DE EQUIPO MEDICO Y SOFTWARE DE GESTION ADMINISTRATIVA,
(MENCIONAR LOS EQUIPOS QUE RESPALDA EL FABRICANTE, MARCA Y MODELO) DEL SERVICIO INTEGRAL DE ESTE
PROCESO DE ADJUDICACION (NUMERO Y PROCESO DE ADQUISICION) Y A LO ESTIPULADO EN LA(S) JUNTA(S) DE
ACLARACIONES RESPECTIVA(S). DE IGUAL MANERA A BRINDAR TODOS LOS APOYOS QUE LA EMPRESA (NOMBRE DEL
OFERENTE) REQUIERA PARA QUE, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, CUMPLA CON TODOS LOS COMPROMISOS
CONTRA/DOS RESPECTO DEL SUMINISTRO, CANJES, INSTALACION Y PUESTA EN OPERACION DE LOS BIENES E
INSUMOS EN LAS FECHAS PACTADAS, ASI COMO LO RELATIVO A LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS O
CORRECTIVOS Y GARANTIA DE FABRICACION Y VICIOS OCULTOS ASf COMO DEL SERVICIO; A LA SUSTITUCION DE
BIENES QUE PRESENTEN VICIOS OCULTOS Y/O DEFECTOS DE FABRICACION; A LA ASESORIA TECNICA Y
CAPACITACION; ASI COMO A GARANTIZAR LA EXISTENCIA DE ACCESORIOS, REFACCIONES Y CONSUMIBLES NUEVOS
. Y ORIGINALES. POR UN PERIODO MINIMO DE 5 ANOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA PUESTA EN MARCHAS DE LOS
BIENES INSTALADOS Y PUESTOS EN MARCHA A SATISFACCION DE LA “CONVOCANTE”.

\ SE DEBE ANEXAR UNA CARTA DE APOYO POR CADA MARCA DE EQUIPOS PROPUESTOS PARA OTORGAR EL SERVICIO
INTEGRAL.
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B. PARALOSINSUMOS:

“SE MANIFIESTA QUE LOS INSUMOS QUE SE ENTREGARAN CORRESPONDEN A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL
ANEXO 1.5 FICHAS TECNICAS DE INSUMOS, (MENCIONAR LOS INSUMOS QUE RESPALDA EL FABRICANTE, MARCA Y
CATALOGO) DEL SERVICIO INTEGRAL DE ESTA PROCESO DE ADJUDICACION (NUMERQ DE PROCESO DE ADJUDICACION)
Y ALO ESTIPULADO EN LA(S) JUNTA(S) DE ACLARACIONES RESPECTIVA(S). DE IGUAL MANERA A BRINDAR TODOS LOS
APQYOS QUE LA EMPRESA (NOMBRE DEL OFERENTE) REQUIERA PARA QUE, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO,
CUMPLA CONTODOS LOS COMPROMISOS CONTRAIDOS RESPECTO DEL SUMINISTRO Y CANJE DE ESTOS. ADEMAS, QUE

SE ENTREGARAN DEBIDAMENTE EMBALADOS Y EMPACADOS. EL EMPAQUE SERA EL QUE GARANTICE SU CALIDAD,
INTEGRIDAD, CONSERVACION Y CONTROL DE TEMPERATURA”.

SE DEBE ANEXAR UNA CARTA DE APOYQ POR MARCA DE INSUMOS PROPUESTOS PARA OTORGAR EL SERVICIO

5 INTEGRAL.

C. SOFTWARE DE GESTION:

“SE MANIFIESTA QUE EL SOFTWARE QUE SE ENTREGARAN CORRESPONDEN A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
DELANEXO 1.4 FICHAS TECNICAS DE EQUIPO MEDICO Y SOFTWARE DE GESTION ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO
INTEGRAL DE ESTA PROCESO DE ADJUDICACION (NOMERO DE PROCESQ DEADJUDICACION) YA LO ESTIPULADO EN
LA(S) JUNTA(S) DE ACLARACIONES RESPECTIVA(S). DE IGUAL MANERA A BRINDAR TODOS LOS APOYOS QUE LA
EMPRESA (NOMBRE DEL OFERENTE) REQUIERA PARA QUE, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, CUMPLA CON
TODOS LOS COMPROMISOS CONTRAIDOS RESPECTO A LA CAPACITACION, ADECUACION A LAS NECESIDADES DEL
SERVICIO INTEGRAL Y ACTUALIZACIONES, AST COMO DEL ENCRIPTAMIENTO DE LA INFORMACION®,

14. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA:

EL OFERENTE DEBERA PRESENTAR UN CURRRICULUM EMPRESARIAL INCLUYENDO LISTA DE CLIENTES DONDE HAYA
REALIZADO SERVICIO INTEGRAL OBJETO DE ESTA PROCESO DE ADJUDICACION EN EL ANO INMEDIATO ANTERIOR, EL CUAL
DEBE CONTENER POR LO MENQS, NOMBRE Y NUMERQ TELEFONICO ACTUALIZADO DEL CLIENTE. SE DEBERA INCLUIR AL
MENOS 2 CONTRATOS DONDE INCLUYAN EL SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA EN FORMATO PDF, QUE SE HAYAN
CELEBRADO CON OTRAS INSTITUCIONES PERTENECIENTES AL SECTOR PUBLICO, PRIVADO Y/O SOCIAL DEL SISTEMA
NACIONAL DE SALUD, CON UN PERIODO NO MAYOR A TRES ANOS; AST COMO UNA CARTA DE RECOMENDACION POR

CONTRATO PRESENTADO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS, NO SE ACEPTAN CONTRATOS EN LO QUE LOS
SERVICIOS SE ENTREGUEN POR UN TERCEROQ.

15. CAPACITACION

ESCRITO FIRMADC POR EL OFERENTE O SU REPRESENTANTE LEGAL MEDIANTE EL CUAL SU REPRESENTADA SE
COMPROMETE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO A PROPORCIONAR CAPACITACION DEL EUNCIONAMIENTO DE CADA /
UNO DE LOS EQUIPOS MEDICOS QUE CONFORMAN EL SERVICIO INTEGRAL, EN CASO DE QUE LA UNIDAD MEDICA LO Yo

SOLICITE PARA LO CUAL. ¥

\ 1) LA(S) EMPRESA(S) ADJUDICADA(S) DEBERAN PROPORCIONAR LA CAPACITACION CORRESPONDIENTE DE

CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN CADA FICHA TECNICA, REQUISITANDO EL ANEXO 1.8 FORMATO PARA
CAPACITACION POR CADA SESION PROGRAMADA POR LA UNIDAD HOSPITALARIA, LA CUAL SERA DE ACUERDO
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CON EL MANUAL DE USUARIO DEL BIEN, LA CAPACITACION SERA IMPARTIDA POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y
CERTIFICADO EN LA MATERIA.

2) SE DEBERA OTORGAR CAPACITACION DE TECNOVIGILANCIA, LA CUAL SERA IMPARTIDA POR EL RESPONSABLE DE
LA UNIDAD DE TECNOVIGILANCIA POR PARTE DEL OFERENTE, REQUISITANDO EL ANEXO 1.8 FORMATO PARA
CAPACITACION POR CADA SESION PROGRAMADA POR LA UNDAD HOSPITALARIA.

16. EXPERIENCIAS DE LOS INGENIEROS DE SERVICIO.

ESCRITO FIRMADO POR EL OFERENTE O SU REPRESENTANTE LEGAL QUE CONTENGA LA LISTA DEL PERSONAL DE

INGENIERIA QUE LLEVARA A CABO EL SERVICIO TECNICO DE ASISTENCIA EN HEMODINAMIAY MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Y CORRECTIVO:

—_ 1. CURRICULUM VITAE (MAXIMO 1 CUARTILLA) DEL PERSONAL QUE SE ENLISTA, CON EXPERIENCIA MINIMA DE CINCO

ANOS DE EQUIPO MEDICO DE LAS PARTIDAS OFERTADAS.
2. COPIA DE LA CEDULA PROFESIONAL Y/0 TITULO ACADEMICO.
3. CERTIFICADOS O DIPLOMAS DE CAPACITACION DEL PERSONAL POR PARTE DEL FABRICANTE Y/O TITULAR DEL

REGISTRO SANITARIO, EN ORIGINAL Y COPIA SIMPLE PARA COTEJO DONDE SE INDIQUE EL MODELO DE LOS
EQUIPOS OFERTADOS.

4. COPIA LEGIBLE DE DOCUMENTO DEBIDAMENTE MEMBRETADO DE POR LO MENOS UNA INSTITUCIGN
HOSPITALARIA A LA CUAL SE LE HAYA PRESTADO EL SERVICIO, DONDE SE DEMUESTRE QUE EL(LOS) INGENIERO(S)
Y/O TECNICO(S) REALIZO EN ANOS ANTERIORES (MAXIMO TRES ANOS) EL SERVICIO DE ASISTENCIA Y/O
MANTENIMIENTO A EQUIPQ MEDICO OBJETO DE ESTA PROCESO DE ADJUDICACION.

17. EXPERIENCIA DE TECNICOS AUXILIARES DEL SERVICIO.

DEBERA PRESENTAR LISTA DEL PERSONAL, COMO MINIMO 1 TECNICO, EN CADA UNO DE LOS TURNOS EN LOS QUE SE
ENCUENTRE HABILITADO EL SERVICIO DE HEMODINAMIA QUE LLEVARA A CABO EL SERVICIO DE ASISTENCIA PARA LOS
PROCEDIMIENTOS, PARA LO ANTERIOR DEBERA ENTREGAR LO SIGUIENTE:

1. CURRICULUM VITAE (MAXIMO 1 CUARTILLA) DEL PERSONAL QUE SE ENLISTA.
. COPIA LEGIBLE DE CEDULA PROFESIONAL Y/ O CERTIFICADO, EN CARRERAS MEDICAS AFINES.
3. CERTIFICADO O DIPLOMA O ALGUNA OTRA CONSTANCIA DE CAPACITACION DEL PERSONAL EN PROCEDIMIENTOS

DE HEMODINAMIA, EL CUAL NO DEBERA-TENER UNA ANTIGUEDAD MAYOR A 12MESES CONTADOS A PARTIR DE LA
FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS.

18. EXPERIENCIA DE INGENIEROS DESARROLLADORES DEL SOFTWARE DE GESTION
ADMINISTRATIVA.

DEBERA PRESENTAR LISTA DEL PERSONAL DE INGENIERIA, COMO MINIMO DOS INGENIEROS DE SOPORTE QUE LLEVARAN A

CABO LAASISTENCIA DEL SOFTWARE DE GESTION ADMINISTRATIVA, PARA LO ANTERIOR DEBERA ENTREGAR LO SIGUIENTE,
POR CADA INGENIERO:

,\ 1. CURRICULUM VITAE (MAXIMO 1 CUARTILLA) DEL PERSOMAL QUE SE ENLISTA.
b

2. COPIALEGIBLE DE CEDULA PROFESIONALY/ O CERTIFICADO, EN CARRERAS DE SOFTWARE O AFINES.
%.
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3. CERTIFICADO, DIPLOMA O ALGUNA OTRA CONSTANCIA DEL PERSONAL EN MINIMO PROGRAMAS COMQ JAVA Y/O
UNO BLACK BELT, EL CUAL NO DEBERA TENER UNA ANTIGUEDAD MAYOR A 12 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA
FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS.

19. SOPORTE TECNICO i

ESCRITO FIRMADO POR EL OFERENTE O SU REPRESENTANTE LEGAL MEDIANTE EL CUAL SU REPRESENTADA SE
COMPROMETE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO A:

1. A ENTREGAR EL CALENDARIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR CADA EQUIPO MEDICO DESCRITO EN EL
ANEXO 1.4 FICHAS TECNICAS DE EQUIPO MEDICO Y SOFTWARE DE GESTION ADMINISTRATIVA, TREINTA DIAS
NATURALES A PARTIR DE FECHA DEL FALLO, A LA SUBDIRECCION DE TECNOLOGIA E INSUMOS.

2. EN LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA TECNICA EL OFERENTE DEBERA ADJUNTAR COPIA DE LA RUTINA DE

| MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUERDO CON EL FABRICANTE DE LA RELACION DE EQUIPOS MEDICOS, ANEXO
1.3.

3. AENTREGAR LARUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA UNIDAD HOSPITALARIA EN ELACTO DE APERTURA,
INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO ADJUDICADO.

4. LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DEBERAN LLEVARSE A CABO DE ACUERDO CON LO DESCRITO EN LAS FICHAS
TECNICAS DEL EQUIPO MEDICO OFERTADO, ANEXO 1.4 FICHAS TECNICAS DE EQUIPO MEDICO Y SOFTWARE DE
GESTION ADMINISTRATIVA,

5. LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DEBERAN CONTEMPLAR LAS REFACCIONES Y ACCESORIOS DE ACUERDO
CON LA RUTINA DE MANTENIMIENTO SUGERIDA POR EL FABRICANTE.,

6. LAS ORDENES DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DEBERAN CONTENER LA RUTINA DE
MANTENIMIENTO, CON EL REPORTE DE SEGURIDAD ELECTRICA DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS MEDICOS
SOLICITADOS PARA PROPORCIONAR ATENCION

7. EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO SERA EL NUMERO DE VECES QUE SEA NECESARIO, INCLUYE REFACCIONES Y
ACCESORIOS Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.

8. TIEMPO DE RESPUESTA DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO (DIAS HABILES) DESPUES DE REALIZAR EL REPORTE
DE FALLA:

8.1. TIEMPQ DE RESPUESTA DE 5 HORAS.
8.2. TIEMPO DE SOLUCION DEL PROBLEMA O FALLA DE 12 HORAS.

EMPRESA(S) ADJUDICADA(S) DESPUES DE SU EVALUACION TECNICA, DEBERAN PROPORCIONAR DENTRO DE LAS
24 HORAS SIGUIENTES, OTRO EQUIPO DE IGUALES CARACTERISTICAS EN BUEN ESTADO AL AREA USUARIA, EN
CALIDAD DE PRESTAMO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA REPARACION DEL EQUIPO, MISMO QUE NO DEBERA DE
EXCEDERA DE 15 DIAS HABILES, SIN COSTO ADICIONAL PARA LA SECRETARIA. EL EQUIPO PROPORCIONADO POR
LA(S) EMPRESA(S) ADJUDICADA(S) COMO SOPORTE TECNICO SE DEVOLVERA A LA MISMA, DESPUES DE HABER
ENTREGADO EL EQUIPO QUE SE RETIRO PARA SER REPARADO Y QUE A ESTE SE LE HAYAN VALIDADO LAS PRUEBAS
DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES A ENTERA SATISFACCION DEL AREA USUARIA.

10. TODOS LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CAPACITACIONES, ETC. SERAN
DESCRITOS Y RESPALDADOS CON UNA ORDEN DE SERVICIO QUE INCLUYA LOS DATOS DEL EQUIPO, FIRMADA
POR EL AREA USUARIA, ANEXANDO INFORME DE PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y COPIA DE LOS
CERTIFICADOS DE CALIBRACION VIGENTES DE LOS EQUIPOS DE MEDICION EMPLEADOS CUANDO ASi SE
REQUIERAN. )

11. TODAS LAS ORDENES DE SERVICIO GENERADAS DURANTE LA VIGENCIA DEL SERVICIO, DEBERAN SER ENTREGADAS || ¥
AL SERVICIO DE HEMODINAMIA PARA SU RESGUARDC Y EN FORMA ELECTRONICA EN PDF EN EL CORREO | * .=

\ sedesasti@gmail.com A LA SUBDIRECCION DE TECNOLOGIA E INSUMOS DE LA DIRECCION DE MEDICAMENTOS,
TECNOLOGIA E INSUMOS DE LA SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MEXICO.
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12. LA(S) EMPRESA(S) ADJUDICADA(S) DEBERAN REGISTRAR EN LA BITACORA DEL EQUIPQ TODAS LAS ACTIVIDADES
REALIZADAS EN CADA VISITA, INDICANDO LA FECHA, QUE ESTARA UBICADA EN LA JEFATURA DEL SERVICIO.

13. LA(S) EMPRESA(S) ADJUDICADA(S) CUBRIRAN DEFECTOS DE FABRICACION Y/O VICIOS OCULTOS DURANTE EL
PERIODO DE GARANTIA SIN COSTO ADICIONAL PARA LA SECRETARIA. ,

14. ACEPTAR QUE, SI LOS EQUIPOS EN PRESTAMO PERMANENTE SE ENCUENTRAN DESCOMPUESTOS Y NO SE |
REALIZARAN PROCEDIMIENTOS, EN CONSECUENCIA, ACEPTA QUE NO SE GENERARAN PAGOS AL PRESTADOR DEL |
SERVICIO. *

15. AOTORGAR EL APOYO CON PERSONAL TECNICO CAPACITADO A FIN DE QUE ESTE PRESENTE EN EL ARRANQUE DE
LOS EQUIPOS.

16. A ENTREGAR A CADA UNIDAD HOSPITALARIA Y POR GRUPO TERAPEUTICO EN UN PLAZO NO MAYOR A 15 DIAS,
POSTERIORES A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO, LA RELACION DE LOS TECNICOS AUXILIARES DEL SERVICIO QUE
PROPORCIONARA ASISTENCIA TECNICA DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO LOS CUALES DEBERAN SER LOS |
QUE SE PRESENTEN EN LA PROPUESTA TECNICA EN EL NUMERAL 17 EXPERIENCIA TECNICOS AUXILIARES DEL |
SERVICIO, CON NOMBRE, PROFESION Y TELEFONO QUE DESTINARA PARA LA ATENCION DE “LLA CONVOCANTE”. EN

1 CASO DE CAMBIOS DE LOS TECNICOS POR RENUNCIAS, SE DEBERA ENTREGAR LOS DOCUMENTOS
COMPROBATORIOS SOLICITDOS EN ELEL NUMERAL 15 DE ESTE ANEXQ TECNICO.

17. EN LA QUE SE ASEGURARA DE QUE SU PERSONAL PORTARA IDENTIFICACION VISIBLE QUE LG ACREDITE COMO
EMPLEADO DEL OFERENTE.

18. EN LA QUE ASEGURA QUE CUANDO ALGUN TECNICO SE INCAPACITE O TENGA VACACIONES, SE SUSTITUIRA DE
INMEDIATO PARA NO AFECTAR LOS PROCEDIMIENTOS.

20. SOPORTE TECNICO DEL SOFTWARE DE GESTION ADMINISTRATIVA
ESCRITO FIRMADO POR EL OFERENTE O SU REPRESENTANTE LEGAL MEDIANTE EL CUAL SU REPRESENTADA SE
COMPROMETE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO A:

1, A OTORGAR EL APOYO CON PERSONAL CAPACITADO Y ESPECIALIZADO A FIN DE QUE ESTE PRESENTE EN LA

INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DEL SOFTWARE,

% PROPORCIONAR LA CAPACITACION CORRESPONDIENTE AL PERSONAL USUARIO, DE CONFORMIDAD CON LO

ESTABLECIDO EN CADA FICHA TECNICA, REQUISITAR EL ANEXO 1.5 FORMATO PARA CAPACITACION, DICHA

CAPACITACION SERA IMPARTIDA POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y CERTIFICADO EN LA MATERIA, DEBIENDO

ACREDITAR ESTA CONDICION POR MEDIO DE DIPLOMAS O CONSTANCIAS.

21. IDENTIFICACION DEL EQUIPO
ESCRITO FIRMADO POR EL OFERENTE O SU REPRESENTANTE LEGAL EN EL QUE SE COMPROMETE EN CASO DE RESULTAR
ADJUDICADO A COLOCAR SIN COSTO ADICIONAL PARA “LA CONVOCANTE”
1. PARAELACTO ENTREGA-RECEPCION, APERTURA Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO EN PRESTAMO, UNA ETIQUETA
PLASTIFICADA CON CODIGO QR, QUE DEBERA DESGLOSAR MINIMO LOS SIGUIENTES DATOS:
1.1. NUMERO DE PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION
1.2. PROVEEDOR
1.3. DESCRIPCION DEL BIEN
1.4. MARCA
1.5. MODELO
16. SERIE
1.7. TELEFONO FIJO EN LA CDMX PARA REPORTE DE SERVICIO
, 1.8. CORREOQ PARA NOTIFICACION DE INCIDENTES ADVERSOS ‘
w‘i
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1.9. FECHA DEL ULTIMO MANTENIEMTO PREVENTIVO
1.10. FECHA DEL PROXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO
EN EL QUE SE COMPROMETE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO A COLOCAR SIN COSTO ADICIONAL PARA “LA
CONVOCANTE”, PARA ELACTO DE ENTREGA-RECEPCION, APERTURA Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO EN PRESTAMO;
UNA ETIQUETA COLOR VERDE, PLASTIFICADA QUE DEBERA DESGLOSAR LOS SIGUIENTES DATOS:
»  FECHA DE ULTIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO
»  FECHA DE PROXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO '
DEBERA ANOTAR LOS NUMEROS TELEFONICOS DISPONIBLES LAS 24 HORAS DE LOS 365 DIAS DEL ANO, A LOS QUE SE
REPORTARAN LAS EVENTUALIDADES QUE PUEDAN SUSCITARSE,
22. CONSTANCIA DE LA EVALUACION DE MUESTRAS.
ENTREGAR EN ORIGINAL EL ANEXO 1.6 ENTREGA Y EVALUACION DE MUESTRAS DEBIDAMENTE REQUISITADO CON
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DE LA DIRECCION DE MEDICAMENTOS, TECNOLQGIA E INSUMOS. EN CASO DE NO ANEXARLO SE
DESECHARA LA PROPUESTA
23. CONSTANCIAS DE LA VISITA A LAS UNIDADES MEDICAS
ENTREGAR EN SU TOTALIDAD LOS FORMATOS DE CONSTANCIA DE VISITA EN ORIGINAL DEBIDAMENTE REQUISITADAS CON
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DE LA UNIDAD HOSPITALARIA DE "LA CONVOCANTE", DE ACUERDO CON EL ANEXO 1.7
CONSTANCIA DE VISITA A LA UNIDAD MEDICA.
24. FORMATO DE ENTREGA RECEPCION, APERTURA E INSTALACION DE EQUIPOS
CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD Y FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL EN LA QUE SE COMPROMETE EN CASO
DE RESULTAR ADJUDICADO A: ENTREGAR REQUISITADO EL ANEXO 1.9 FORMATO DE ENTREGA, RECEPCION, APERTURAE
INSTALACION DE EQUIPO MEDICO PARA EL SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA EN LA UNIDAD HOSPITALARIA Y EN LA
SUBDIRECCION DE TECNOLOGIA E INSUMOS EN TORRE INSIGNIA PISO 21. CON AL MENOS LOS SIGUIENTES DATOS:
e  UNIDAD HOSPITALARIA.
¢  NUMERO DE PROCESO DE ADJUDICACION.
e NUMERO DE CONTRATO.
* NOMBRE DEL OFERENTE.
» NOMBRE DEL EQUIPO (ESTE DEBE SER IGUAL A L NOMBRE CORRESPONDIENTE DEL ANEXO 1.3).
e MARCA.
= MODELO, ,
e  NUMERO DE SERIE. | :
e ANO DE FABRICACION. I IR
e  FECHA DEINSTALACION. de
i e OBSERVACIONES. Z
s NUMERO TELEFONICO PARA REPORTE DE SERVICIOS
s  UNATABLACON LASIGUIENTE INFORMACION:
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DOCUMENTACION PRESENTA/ NO PRESENTA

PROGRAMA DE MANTENIMIENTQO PREVENTIVO
MANUAL DE USUARIO
GUIA RAPIDA DE USO DEL EQUIPO

ESTE FORMATO DEBERA ESTAR SIGNADO AUTOGRAFAMENTE POR EL REPRESENTANTE DEL OFERENTE , POR EL
DIRECTOR DEL HOSPITAL, SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD MEDICA Y EL JEFE DEL SERVICIO

i
25. TECNOVIGILANCIA.

COPIA SIMPLE DE ALTA DE UNIDAD Y/O RESPONSABLE DE TECNOVIGILANCIA EMITIDO POR LA COFEPRIS POR SER PARTE DE
e LA CADENA DE DISTRIBUCION DE LOS DISPOSITIVOS MEDICOS, DICHO OFICIO DEBERA ESTAR A NOMBRE DEL OFERENTE Y

SERVIRA PARA ACREDITAR QUE DA CUMPLIMIENTO A LA NOM-240-SSA1-2012, “INSTALACION Y OPERACION DE LA
TECNOVIGILANCIA",

26. NOTIFICACION DE INCIDENTES ADVERSOS.

LOS OFERENTES DEBERAN PRESENTAR LOS PROCEDIMIENTOS DE ATENCION A QUEJAS Y SEGUIMIENTO DE INCIDENTES
ADVERSOS PARA CADA UNA DE LAS MARCAS DE LOS EQUIPOS INSUMOS Y¥/O CONSUMIBLES PROPUESTOS.

27. AVISO DE FUNCIONAMIENTO

EL OFERENTE DEBERA ENTREGAR COPIA SIMPLE DEL AVISO DE FUNCIONAMIENTO A NOMBRE DEL OFERENTE COMO
DISTRIBUIDOR PARA DISPOSITIVOS MEDICOS, EXPEDIDO POR COFEPRIS.

28. DESVIOS DE LA CALIDAD DE INSUMOS

ESCRITO FIRMADO POR EL OFERENTE O SU REPRESENTANTE LEGAL, EN EL QUE SE COMPROMETE EN CASO DE RESULTAR
ADJUDICADO A:

e QUE EN CASC DE QUE SE PRESENTEN REPORTES DE DESVIO DE CALIDAD O VICIOS OCULTOS RECURRENTES LA
SEDESA SE DEBERA REQUISITAR EL ANEXO 1.10 “SEGUIMIENTO A REPORTE DE INSUMOS PARA LA SALUD”, Y
ENVIARLO A LA SUBDIRECCION DE TECNOLOGIA E INSUMOS VIA CORREO ELECTRONICO A sedesasti@gmail.com

e EL OFERENTE DEBERA PRESENTAR A LA UNIDAD HOSPITALARIA, LOS DATOS DE CONTACTO DIRECTO DE LA(S)
PERSONA(S) QUE RECIBIRAN LOS REPORTES DE MALA CALIDAD, CONTENIENDO NOMBRES COMPLETOS, CORREOS
ELECTRONICOS Y NUMEROS TELEFONICOS MEDIANTE LOS CUALES RECIBIRAN Y BRINDARAN ATENCION V

SEGUIMIENTO LAS 24 HORAS DEL DIA DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO INCLUYENDO DIiAS FESTIVOS
(TECNOVIGILANCIA).

LA DIRECCION DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGIA E INSUMOS REALIZARA LA EVALUACION TECNICA Y EMITIRA UN | ;
DICTAMEN QUE SE TURNARA AL OFERENTE PARA LA DEBIDA ATENCION, PUDIENDO SER CAMBIO DEL BIEN Y/O LOTE o
CORRESPONDIENTE, CAMBIO DE MARCA, CUANDO EXISTA CASO OMISO A LOS REPORTES POR MALA CALIDAD POR |*
PARTE DEL OFERENTE , LA DIRECCION DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGIA E INSUMOS INFORMARA DE LA SITUACION A

S0, HEMDDINANIA S
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UNIDAD DE GOBIERNO: SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MEXICO l[

PARTIDA PRESUPUESTAL: 3993

ANEXO TECNICO

| FOLIO DMTI: 094-23

LA DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS A EFECTO DE QUE ESTA INDIQUE AL

OFERENTE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS QUE DETERMINE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO.

LA PROPUESTA TECNICA NO DEBERA INDICAR NINGUN PRECIO.

DESECHAMIENTO DE LA PROPUESTA

LA FAL'fA DE ENTREGA DE CUALQUIERA DE LOS REQUISITOS SENALADOS EN ESTE APARTADQ SERA MOTIVO DE

PENAS CONVENCIONALES
CONCEPTO UNIDAD DE MEDIDA |[ RESPONSAELE DE REPORTAR PORCENTAJE PARA
? EL INCUMPLIMIENTO APLICAR
PUESTA EN OPERACION | POR CADA DIA NATURAL DE | JEFE DE SERVICIQ DE HEMODINAMIA, | 5% DEL MONTO FACTURADO
DELOSEQUIPOS MEDICOS | ATRASO A PARTIR DE QUE SE | SUBDIRECTOR MEDILO Y/O DIRECTOR | EL MES QUE SE DEBIA PONER

SOLICITADOS PARA LA
PRESTACION DEL
SERVICIO.

EXCEDA EL PLAZQ DE LOS VEINTE
DIAS NATURALES CONTADOS A
PARTIR DE LA EMISION DEL FALLO,
PARA LA PUESTA EN OPERACION
DE LOS EQUIPOS.

DE UNIDAD MEDICA,

EN MARCHA LOS EQUIPCS

ENTREGA DE CLAVES Y
USUARIOS DEL SOFTWARE
DE GESTION

POR CADA DIiA NATURAL DE
ATRASO A PARTIR DE QUE SE
EXCEDA EL PLAZO DE 20 (VEINTE)
DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA
EMISION DEL FALLO.

JEFE DE SERVICIO DE HEMODINAMIA,
SUBDIRECTOR MEDICO Y/O DIRECTOR
DE UNIDAD MEDICA

" DEL MONTO FACTURADO

EL MES QUE SE DEBIA
ENTREGAR CLAVES ¥
USUARIOS

OPERACION DE
SOFTWARE
COMPLETAMENTE
FUNCIONAL,

POR CADA DIA NATURAL DE
ATRASO A PARTIR DE QUE SE
EXCEDA EL PLAZQ DE 30 (TREINTA)
DIAS CONTADCS A PARTIR DE LA
EMISION DEL FALLO, PARA LA
PUESTA EN OPERACION DEL
SOFTWARE

JEFE DE SERVICIO DE HEMODINAMIA,
SUBDIRECTOR MEDICQ Y/O DIRECTOR
DE UNIDAD MEDICA

5% DEL MONTOQ FACTURADC

EL MES QUE SE DEBIA PONER
EN OPERACION EL
SOFTWARE

DOTACION DE INSUMOS
DESCRITO EN EL ANEXO
1.5 FICHAS TECNICAS DE
INSUMOS

POR CADA DIiA NATURAL DE
ATRASO A PARTIR DE QUE SE
EXCEDA EL PLAZO DE 3 DIAS
NATURALES ANTES DE LA PUESTA
EN MARCHA DE LOS EQUIPOS.

JEFE DE SERVICIO DE HEMOQDINAMIA,
SUBDIRECTOR MEDICO Y/O DIRECTOR
DE UNIDAD MEDICA,

5% DEL MONTO DE LOS

INSUMOS QUE SE DEBIERON |

ENTREGAR

PRIMERA DQTACION DE

BIENES DE CONSUMO
BASICOS QUE
CORRESPONDAN AL

CONSUMO ESTIMADO DE 7
(SIETE) DIAS HABILES POR
UNIDAD MEDICA.

PCR CADA DIA NATURAL DE
ATRASO A PARTIR DE QUE SE
EXCEDA EL PLAZO DE 3 DiAS
NATURALES ANTES DE LA PUESTA
EN OPERACION DE LOS EQUIPOS
MEDICOS.

JEFE DE SERVICIO DE HEMODINAMIA,
SUBDIRECTOR MEDICO Y/O DIRECTOR
DE UNIDAD MEDICA

5% DEL MONTO DE LOS
INSUMOS QUE SE DEBIERON
ENTREGAR

CAPACITACION USUARIO
INICIAL.

POR CADA DIA NATURAL DE
ATRASO A PARTIR DC QUE SE
EXCEDA EL PLAZO DE 20 Dias
HABILES PREVIOS AL INICIO DE LA
PUESTA EN MARCHA DEL SERVICIO.

JEFE DE SERVICIO DE HEMODINAMIA,
SUBDIRECTOR MEDICO Y/O DIRECTOR
DE UNIDAD MEDICA.

5% DEL MONTO FACTURADO
EL MES QUE SE DEBIA DAR
CAPACITACION

INCUMPLIMIENTO DE LOS
BIENES DE CONSUMOQ QUE

DEBERAN ESTAR
DISPONIBLES, Y
ENTREGARSE AL

OMENTO DE LA CIRUGIA,

POR CADA DIA NATURAL DE
ATRASO A PARTIR DE QUE SE
EXCEDA EL PLAZO 30 (TREINTA)
MINUTQS ANTES DE CADA
PROCEDIMIENTO.

JEFE DE SERVICIO DE HEMODINAMIA,
SUBDIRECTOR MEDICO Y/O DIRECTOR
DE UNIDAD MEDICA.

% DEL MONTO DE LOS
BIENES DE CONSUMO NO
ENTREGADOS
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NUEVOS Y EN OPTIMAS
CONDICIONES PARA SU
USO, DE ACUERDO CON EL
TIPO DE PROCEDIMIENTO

B

CUANDO NO SE LLEVE A
CABO EL MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE LOS
EQUIPOS MEDICOS DE
HEMODINAMIA DE
ACUERDO CON EL
PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO.

POR CADA DIA NATURAL DE
ATRASO EN EL  SERVICIO
CONFORME AL CALENDARIQO DE
ENTREGA

JEFE DE SERVICIO DE HEMODINAMIA,
SUBDIRECTOR MEDICO Y/O DIRECTOR
DE UNIDAD MEDICA.

%% DEL MONTO FACTURADO
EL MES QUE SE DEBIA DAR
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO

CUANDO NQ SE LLEVE
CABO EL MANTENIMIENTO
CORRECTIVO DE LOS
EQUIPOS MEDICOS DE
HEMODINAMIA, CON EL
QUE SE PRESTA EL
SERVICIO

POR CADA DIA DE NATURAL DE
ATRASO CONFORME A LO
ESTIPULADO

JEFE DE SERVICIO DE HEMODINAMIA,
SUBDIRECTOR MEDICO Y/O DIRECTOR
DE UNIDAD MEDICA.

7% DEL MONTO FACTURADQ
EL MES QUE SE DEBIA DAR
MANTENIMIENTO
CORRECTIVO

CUANDO NOD SE
ENTREGUE EL EQUIPD
POR SUSTITUCION
CUANDO NO SE EFECTUE
EL MANTENIMIENTO
CORRECTIVO DE LOS
EQUIPOS MEDICOS DE
HEMODINAMIA, EN EL
TIEMPQ ESTABLECIDO

POR CADA DiA DE NATURAL DE
ATRASQ CONFORME A LO
ESTIPULADO

JEFE DE SERVICIO DE HEMODINAMIA,
SUBDIRECTOR MEDICO Y/O DIRECTOR
DE UNIDAD MEDICA.

5% DEL MONTO FACTURADOQ
EL MES QUE NO SE
ENTREGUE EL  EQUIPO
SUSTITUTO

CUANDQ NO SE LLEVE A
CABO LA SUSTITUCION
DEL BIEN DE CONSUMQ
BASICO U OPCIONAL CON
DEFECTO 0O  FALLA,
DURANTE UN
PROCEDIMIENTO.

POR CADA DIEZ MINUTOS DE
RETRASO EN LA SUSTITUCION

JEFE DE SERVICIO DE HEMODINAMIA,
SUBDIRECTOR MEDICO Y/O DIRECTOR
DE UNIDAD MEDICA

% DEL MONTO DE LOS
INSUMOS NO SUSTITUIDOS

CUANDO NO ENTREGUEN
LA DOCUMENTACION
TECNICA COMO-SON:
CRONOGRAMA DE
ACTIVIDADES, FORMATO
DE ENTREGA, RECEPCION,
apertura E INSTALACION
CRONQGRAMA DE
CAPACITACIGN, CV,
CERTIFICADOS, LISTA DE
PERSONAL, ETC) A LA
DMTI

POR CADA DIA NATURAL DE
ATRASO A PARTIR DE QUE SE
EXCEDA EL PLAZO DE 30 (TREINTA)
DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA
EMISION DEL FALLO.

JEFE DE SERVICIO DE HEMODINAMIA,
SUBDIRECTOR MEDICD Y/O DIRECTOR
DE UNIDAD MEDICA, PERSONAL DE
DMTI,

%% DEL MONTO FACTURADC
EL MES QUE SE DtBIA
ENTREGAR
DOCUMENTACION

CUANDO NO ENTREGUE

LAS ORDENES DE
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y
CORRECTIVO

POR CADA DIA NATURAL DE
RETRASO EN LA  FECHA
PROGRAMADA Y/O REPORTADA LA
FALLA

JEFE DE SERVICIQ DE HEMODINAMIA,
SUBDIRECTOR MEDICO Y/O DIRECTOR
DE UNIDAD MEDICA, PERSONAL DE LA
DMTI

% DEL MONTO DE LOS
INSUMOSNO CANJEADDS

CUANDO NO REALICE EL
CANJE DE INSUMOS DE
HEMODINAMIA

POR CADA DIA NATURAL DE
RETRASOEN EL CANJE

JEFE DE SERVICIO DE HEMODINAMIA,
SUBDIRECTOR MEDICO Y/O DIRECTOR
DE UNIDAD MEDICA

5% DEL MONTO DE LOS
INSUMOSNO CANJEADODS
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ANEXO 1.1

CONDICIONES DEL SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA FOLIO DMTI: 094-2023

CONDICIONES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO

EL OFERENTE SE OBLIGA A PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA, EL CUAL CONSTA DE: EQUIPO, ACCESORIOS, INSUMQS,
CONSUMIBLES, MANTENIMIENTO, ASISTENCIA TECNICA, CAPACITACION Y REGISTRO EN EL SISTEMA DE INFORMACION.

EL SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA, SE OTORGARA EN EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES BELISARIO DOMINGUEZ.

EL OFERENTE DEBERA CUMPLIR DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS A
CONTINUACION,

ACTIVIDADES PARA REALIZAR TIEMPOS ESTABLECIDOS
| ENTREGA, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS ¥ | DENTRO DE LOS VEINTE DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR
CONSUMIBLES DEL FALLO
PRIMERA DOTACION DE CONSUMIBLES, QUE CORRESPONDERA | TRES DIAS NATURALES ANTES DE LA FECHA DE INICIO DE LA
AL CONSUMO ESTIMADO DE 7 DIAS HABILES PUESTA EN MARCHA DE LOS EQUIPOS MEDICOS
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL DE | 30 DIAS NATURALES DESPUES DE LA FECHA DE ADJUDICACION
EQUIPOS PARA LA ENTREGA DEL PROGRAMA.

LOS MANTENIMIENTO PREVENTIVOS DE REALIZARAN EN LA l-
FECHA ESTABLECIDA EN EL PROGRAMA ENTREGADO, EN CASD !
DE NO PODER REALIZARLA SE DEBERA NOTIFICAR A LA DMTI.
MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS TIEMPO DE RESPUESTA 5 HORAS, TIEMPO TOTAL DE
| RESOLUCION DE LA FALLA COMO MAXIMO 12 HORAS DESPUES
DE NOTIFICADA LA FALLA, EN CASO DE NO RESOLUCION EN EL '
ESTE TIEMPO ESTABLECIDO SE DEBERA ENTREGAR DENTRO DE
LAS SIGUIENTES 12 HORAS UN EQUIPO DE SIMILARES
CARACTERISTICAS EN CALIDAD DE PRESTAMO

CAPACITACION AL AREA USUARIA Y DE TECNOVIGILANCIA VEINTE DIAS HABILES PREVIOS AL INICIO DE LA PUESTA EN
[ MARCHA DEL SERVICIO.

| | ENTREGA DE PASSWORD DEL SISTEMA DE GESTION DEL | VEINTE DIAS NATURALES DESPUES DE EMITIDO EL FALLO
SERVICIO INTEGRAL J
ENTREGA DE SOFTWARE COMPLETAMENTE FUNCIONAL. TREINTA DIAS NATURALES DESPUES DE EMITIDO EL FALLO
ENTREGA DE DOCUMENTACION SOLICITADA AL OFERENTE | TREINTADIAS NATURALES DESPUES DE EMITIDO EL FALLO
COMO: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE INSTALACION,
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, FORMATO DE
RECEPCION DE LOS EQUIPOS SOLICITADOS EN ESTE ANEXO Y
ENTREGA DE MANUALES, A LADMTIL.

EQUIPOS MEDICOS

LOS EQUIPOS MEDICOS DEBERAN ESTAR EN OPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LAS MARCAS Y MODELOS F’ROPUESTOS@

DEBERAN ESTAR VIGENTES POR PARTE DEL FABRICANTE. SU FECHA MAXIMA DE RECEPCION SERA EN VEINTE DIAS POSTERIORES A LA |
ENTREGA DEL FALLO. 1.

NO SE ACEPTARA PROPUESTAS DE EQUIPOS QUE OSTENTEN LAS LEVENDAS “ONLY EXPORT" NI “ONLY INVESTIGATION”,
\DESCONTINUADOS O CUYO USD NO SE AUTORICE EN EL PAIS DE ORIGEN, O QUE CUENTEN CON ALERTAS MEDICAS O DE

e
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Q SUBSECRETARIA DE PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS E INSUMOS
GOBIERNO DE LA DIRECCION DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGIA E INSUMOS
d CIUDAD DE MEXICO SUBDIRECCION DE TECNOLOGIA £ INSUMOS e
ANEXO 1.1

CONDICIONES DEL SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA FOLIO DMTI: 094-2023

|RECEPCION DE LOS EQUIPOS E INSUMOS.

“ISANITARIOS DE LOS EQUIPOS E INSUMOS QUE LO REQUIERAN PARA SU EVALUACION VALIDACION Y AUTORIZACION POR PERSONAL DE LA

CONCENTRACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES SANITARIAS MEXICANAS, FOOD AND DRUG ADMINISTRATION (FDA) Y/O LA
COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA (CE), SEGUN CORRESPONDA.

ELENCARGADO DEL AREA DE HEMODINAMIA, VERIFICARA QUE LOS EQUIPOS MEDICOS CORRESPONDAN A LO SOLICITADO EN EL CONTRATO,
COMO SON: DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS TECNICAS, MARCA OFERTADA, ETC.

S| EN LA RECEPCION DE LOS EQUIPOS, SE DETECTE QUE NO CUMPLEN CON LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS, SERA MOTIVO DE

DEVOLUCION EN CUYO CASO, EL OFERENTE DEBERA REALIZAR LA REPOSICION DE ESTOS EN ESE MOMENTO, SIN COSTO ADICIONAL PARA
"SEDESAY,

EN CASO DE QUE, DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, EXISTAN MEJORAS TECNOLOGICAS ACORDE CON LOS SERVICIOS CONTRATADOS,
DE LAS MARCAS Y MODELOS QUE OFERTO EL OFERENTE, ESTE PODRA SOLICITAR EL CAMBIO O ACTUALIZACION DE LOS EQUIPOSY/O LOS
BIENES DE CONSUMO SENALADOS; AS[ COMO DEL SOFTWARE DE LOS EQUIPOS, ACOMPANANDO A LA SOLICITUD, LOS REGISTROS

DIRECCION DE MEDICAMENTOS TECNOLOGIAE INSUMOS, EN CASO DE ACEPTARSE, EL OFERENTE REALIZARA EL CAMBIO O ACTUALIZACION
DELOSEQUIPOSY A SUMINISTRAR LOS CONSUMIBLES Y EN SU CASO, EL SOFTWARE; ASTCOMO OTORGAR LA CAPACITACION AL PERSONAL

DE LAS UNIDADES MEDICAS, SIN AFECTAR LA CONTINUIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EN UN PLAZO NO MAYOR A SIETE DIAS
NATURALES DE LA FECHA DEL ACEPTACION DE LA MEJORA TECNOLOGICA.

UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAJOS DE LA INSTALACION Y PUESTA EN USO DE LOS EQUIPOS MEDICOS DE HEMODINAMIA, EL
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO FORMALIZARA LA ENTREGA-RECERCION DE LOS EQUIPOS CON EL ANEXO 1.8 FORMATO DE ENTREGA,

RECEPC!ON APERTURA E INSTALACIGN. DEBIENDO ESTAR SIGNADOS TANTO POR PARTE DEL OFERENTE ADJUDICADO COMO DEL JEFE
DE SERVICIOC, ADMINISTRADOR Y DIRECTOR MEDICO.

LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS IDENTIFICADO EN LA PUESTA EN OPERACION DEL SERVICIO, SE
EFECTUARAN DENTRO DE LOS TREINTA DIAS NATURALES PREVIAMENTE ESTABLECIDOS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LOS EQUIPOS
MEDICOS Y LA FORMALIZACION DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION. SE DARA POR RECIBIDO EL EQUIPO MEDICO CUANDO LAS CAUSAS QUE
GENERARON EL RETRASO EN LA RECEPCION QUEDEN RESUELTAS PARA LA OPTIMA PRESTACION DEL SERVICIO, CON EL CORRESPONDIENTE
LEVANTAMIENTO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION A ENTERA SATISFACCION DE LA UNIDAD HOSPITALARIA.

SERA RESPONSABILIDAD DEL OFERENTE REALIZAR POR SU CUENTA, EL TRANSPORTE, EL DESEMBALAJE, LAS MANIOBRAS DE CARGA Y
DESCARGA DE LOS EQUIPOS Y BIENES DE CONSUMO AL LUGAR DE ENTREGA E INSTALACION QUE DETERMINE EL HOSPITAL Y SIN COSTO
ADICIONAL PARA ESTE. S| DURANTE LAS MANIOBRAS DE CARGA, DESCARGA, ENTREGA, RECEPCION, INSTALACION, PUESTA EN OPERACION
Y CAPACITACION DEL BIEN LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA SUFRIERA ALGUN DANO ESTE SERA CUBIERTO POR EL OFERENTE.

|

AL TERMINO DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, EL OFERENTE SE OBLIGA A RETIRAR LOS EQUIPOS QUE SON DE SU PROPIEDAD, SIN DAI'{IARJ
LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA. EN EL CASO DE QUE EL OFERENTE, NO RESULTE ADJUDICADO EN EL SIGUIENTE PROCESO DE
ADJUDICACION, SOLAMENTE PODRA RETIRAR SUS EQUIPOS HASTA QUE RECIBA MEDIANTE OFICIO POR PARTE DE LA DIRECCION GEI\IER)'-‘«t

DE PRESTACIONES DE SERVICIOS MEDICOS Y DE URGENCIAS ASI MISMO SE COMPROMETE A BRINDAR EL APOYO TECNICO AL S!GUII:I\TE

OFERENTE ADJUDICADO. AL MOMENTO DE RETIRAR LOS EQUIPOS SE DEJARA CONSTANCIA MEDIANTE ACTA-ENTREGA DE LASs
INSTALACIONES DE LA UNIDAD HOSPITALARIA DEJANDO UNA COPIA EN LA UNIDAD MEDICA |[

INSUMOS |
EL OFERENTE ADJUDICADO DEBERA TENER A DISPOSICION LA PRIMERA DOTACION DE INSUMOS, LA CUAL CORRESPONDERA AL CONSUMO

ESTIMADO DE SIETE DIAS HABILES EN LA UNIDAD MEDICA INDICADA EN EL ANEXO 1.4 FICHAS TECNICAS DE INSUMOS, LA DOTA\JON Lok
DEBERA ENTREGARSE TRES DIAS NATURALES PREVIOS A LA PUESTA EN OPERACION DE LOS EQUIPOS MEDICOS, i

: v
PARA LA DOTACION SUBSECUENTE DE BIENES DE CONSUMO, EL QFERENTE ADJUDICADO DEBERA GARANTIZAR EL INVENTARIO N:'lNIMO =
SUFICIENTE PARA LOS PROCEDIMIENTOS PROGRAMADQS Y URGENTES QUE SE LLEVEN A CABO EN LA UNIDAD MEDICA DE PRESTACION DEL

ERVICIO MEDICO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE HEMODINAMIA EL JEFE DE SERVICIO VERIFICARA LA SUFICIENCIA DEL INVENTARIQ|

\
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ANEXO 1.1 ]

CONDICIONES DEL SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA FOLIO DMTI: 094-2023

CON EL TECNICO ASIGNADO A LA UNIDAD HOSPITALARIA LOS VIERNES DE CADA SEMANA DE ACUERDO CON LA PROGRAMACION DE
CIRUGIAS.

MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

|DEBERAENTREGARA LA UNIDAD HOSPITALARIA Y A LA DMTI, CALENDARIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS POR CADA EQUIPO MEDICO
OFERTADO CON SU RUTINA DE MANTENIMIENTO.

EL OFERENTE NOTIFICARA AL RESPONSABLE DEL SERVICIO DE HEMODINAMIA UNA SEMANA ANTES DE LA FECHA PROGRAMADA DEL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, A LA CONCLUSION SE GENERARA LA ORDEN DE SERVICIO, LA CUAL SERA FIRMADA UNICAMENTE POR EL
RESPONSABLE DEL SERVICIO DE HEMODINAMIA, DEBERA ENVIARSE FIRMADA EN FORMATO PDF AL CORREQ ELECTRONICO

sedesasti@gmail.com DE LA DIRECCION DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGIA E INSUMOS PARA DAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL
—_ |PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

A LA CONCLUSION DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO SE COLOCARA LA ETIQUETA COLOR VERDE QUE DEBERA INDICAR LA FECHA DEL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ¥ LA PROXIMA FECHA DE MANTENIMIENTQ PREVENTIVO

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

PARA DAR ATENCION A LOS REPORTES EN EL CASO DE FALLAS DEL EQUIPO MEDICO EL OFERENTE ADJUDICADO DEBERA EFECTUAR LAS 1
REPARACIONES NECESARIAS CON PIEZAS NUEVAS Y ORIGINALES O SUBSTITUIR LOS EQUIPOS POR OTROS DE LAS MISMAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS, EN UN PLAZO MAXIMO DE 12 HORAS, CONTADAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL REPORTE QUE EL |
PERSONAL DE LA UNIDAD HOSPITALARIA REALICE VA TELEFONICA Y CORREQ ELECTRONICO, DONDE SE ASIGNARA EL NUMEROQ DE FOLIO |
DE REPORTE CORRESPONDIENTE. DICHO MANTENIMIENTO DEBERA SER SUPERVISADO POR EL RESPONSABLE DEL SERVICIO. PARA
AQUELLOS EQUIPOS QUE QUEDEN FUERA DE SERVICIO POR MAS DE 24 HR SE DEBERA PROPORCIONAR OTRO EQUIPO DE CARACTERISTICAS
SIMILARES, Sl EL EQUIPO MEDICO PRESENTARA EN UN PERIODO DE TREINTA DIAS TRES INCIDENCIAS CORRECTIVAS DEBERAN
SUSTITUIRLO EN LAPSO NO MAYOR A 12(DOCE) HORAS POR OTRO DE IGUAL O MAYORES CARACTERISTICAS, UNA VEZ SOLUCIONADA LA
FALLA, EL OFERENTE ADJUDICADO GENERARA LA ORDEN DE SERVICIO, LA CUAL SERA FIRMADA UNICAMENTE POR EL RESPONSABLE DEL

SERVICIO DE HEMODINAMIA 'Y DEBERA ENVIARSE FIRMADA EN PDF AL CORREO ELECTRONICO sedesasti@gmail.com DE LA DMTI PARA DAR
SEGUIMIENTQ AL SOPORTE TECNICO DE LOS EQUIPOS.

—~ ASISTENCIATECNICA
| p p
|PARA LA CORRECTA PRESTACION DEL SERVICIO EL OFERENTE DEBERA CONSIDERAR:

1. UN INGENIERO CERTIFICADO POR EL FABRICANTE DE LA MARCA OFERTADA PARA LA ASISTENCIA TECNICA DE LA SEDESA, CON
| EXPERIENCIA MINIMA DE CINCO ANOS.

2. UNINGENIERO CERTIFICADO POR EL FABRICANTE DE MARCAPASOS DE LA(S) MARCA(S) OFERTADA PARA LA ASISTENCIA TECNICA
DE LA SEDESA EN MARCAPASOS, CON EXPERIENCIA MINIMA DE CINCO ANOS.

3. ELINGENIERO DEBERA ESTAR DISPONIBLE PARA LA ASISTENCIA TECNICA DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, A TRAVES DE
UN CENTRO DE ATENCIGON TELEFONICA (CAT) PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REFERENTES A LOS SERVICIOS.

4. UN AUKXILIAR ADMINISTRATIVO POR UNIDAD MEDICA EL QUE DEBERA PERMANECER EN EL PROCEDIMIENTO, DEBIDAMENTE 5
IDENTIFICADO COMO PERSONAL DEL OFERENTE ADJUDICADO, EN LUGAR VISIBLE CUMPLIENDO LO SIGUIENTE: i

LOGISTICA DE ASISTENCIA:

PRE-PROCEDIMIENTO

| |ENTREGAR A LA SALA DE HEMODINAMIA EL TOTAL DE INSUMOS CONSUMI BLES, EQUIPO COMPLEMENTARIO, ACCESCRICS F’REV!J’-\M ENTE
ESTERILIZADO, CONFORME A LAS CIRUGIAS PROGRAMADAS.EL DA DEL PROCEDIMIENTO EL TECNICQ ASISTENTE DEBERA LLEGAR UNA

f, Isarszntes Mot 423, Colonia Bonoaion S';”_E“MOI :'{':::;M S T T / /
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CONDICIONES DEL SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA FOLIO DMTI: 094-2023 |

HORA ANTES, CON TRAJE QUIRURGICO PROPIO EN BUENAS CONDICIONES Y LIMPIO (INCLUYE FILIPINA, PANTALON, BOTAS, GORRO Y
CUBREBOCAS), PARA VERIFICAR QUE LOS EQUIPOS UTILIZADOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTARTO POR EL OFERENTE ADJUDICADO
ESTEN EN PERFECTAS CONDICIONES, COMPLETOS Y 100% FUNCIONALES, AS[ COMO MANTENER COMUNICACION AMPLIA CON EL

PERSONAL DEL HOSPITAL POR S| SE DETECTA UN INCONVENIENTE SOBRE INSUMOS O EQUIPAMIENTO DE LA SALA DE HEMODINAMIA
SEGUN LO PROGRAMADO.

\LOS INSUMOS QUE PROBABLEMENTE SE USARAN DEBERAN ESTAR YA PRE-CARGADOS EN LA CIRUGIA A REALIZAR, EL DESCARGO DEL
|ALMACEN SERA POR MEDIO DE LECTORES DE BARRAS O EQUIPO SIMILAR.

DURANTE EL PROCEDIMIENTO
EL TECNICO ASISTENTE TIENE QUE ASISTIR AL PROCEDIMIENTO DE PRINCIPIO A FIN ATENDIEN DO TODOS LOS REQUERIMIENTOS DEL

MEDICO TITULAR DEL PROCEDIMIENTO, TENER PREPARADO EL(0S) INSUMOS O CONSUMIBLES, AS| COMO LO NECESARIO PARA LAS
EVENTUALIDADES QUE SE PRESENTEN DURANTE EL PROCEDIMIENTO.

SE HARA UN DOBLE CHEQUEO DE LOS INSUMOS UTILIZADOS DURANTE EL PROCEDIMIENTO, PARA ELLO LA ENFERMERA CIRCULANTE
—~. |DEBERA TENER UNA TABLET Y/O LECTOR DE BARRAS PROPIEDAD DEL OFERENTE ADJUDICADO EN DONDE ELLA TAMBIEN REGISTRARA LOS
INSUMOS UTILIZADOS DURANTE LA CIRUGIA PARA QUE AL TERMINO DEL PROCEDIMIENTO SE COMPARE LOS INSUMOS UTILIZADOS Y SOLO

SE DEBERAN TOMAR EN CUENTA PARA COBRO AQUELLOS QUE ESTEN REPETIDOS EN EL CONTROL DE LA ENFERMERA CIRCULANTE Y EN EL
CONTROL DEL TECNICO DEL OFERENTE ADJUDICADO

DESPUES DEL PROCEDIMIENTO

EL TECNICO DE HEMODINAMIA SERA ENCARGADO DE LIM FIAR, ORDENAR, CONTAR Y GUARDAR LOS BIENES PROPIOS DEL OFERENTE, AS[
COMO RESGUARDAR EL EQUIPO PROPIEDAD DE EL OFERENTE Y PARTICIPANDO EN EL ORDEN DE LA SALA.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL TECNICO EN HEMODINAMIA
CEDULA DE VALIDACION POR PROCEDIMIENTO

TERMINADO EL PROCEDIMIENTO EL TECNICO EN HEMODINAMIA, LLENARA LA INFORMACION DEL PROCEDIMIENTO LA CUAL DEBERA ESTAR
LLENA EN SU TOTALIDAD, IDENTIFICANDQ EL TIPO DE PROCEDIMIENTO Y LA LISTA DE INSUMOS UTILIZADA DEL ANEXO 1.4.

EL MEDICO RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO DEBERA VALIDAR MEDIANTE EL SOFTWARE DE GESTION ADMINISTRATIVA, EL DOBLE
CHEQUEOQ DE USO DE INSUMOS LLEVADO A CABO POR EL TECNICO Y LA ENFERMERA CIRCULANTE A TRAVES DE LA TABLETA. UNA VEZ
VALIDADO POR EL MEDICO, EL TECNICO LO IMPRIMIRA PARA RECABACION DE FIRMAS.

EL MEDICO CIRUJAND QUE REALIZO EL PROCEDIMIENTO DEBERA FIRMARLA PARA QUE SE PROCEDA EL PAGO, ASI COMO, EL JEFE DE
SERVICIO, SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DIRECTORDE LA UNIDAD HOSPITALARIA, SELLANDOLA POR LA DIRECCION.

“|EL OFERENTE DEBERA PRESENTAR EL SOPORTE DE LOS PROCEDIMIENTOS, ASi COMO EL CONCENTRADO DE ELLOS PARA RESPALDAR
LA(S) FACTURA(S).

PROGRAMACION

LA FECHA DE PROGRAMACION SERA SEMANAL Y ESTABLECIDA POR LA UNIDAD MEDICA, POR LO QUE EL TECNICO DE HEMODINAMIA DEBERA
SOLICITAR LA PROGRAMACION SEMANAL Y DOCUMENTAL A EFECTO DE QUE LA SEDESA VERIFIQUE EL CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DE
LOS MATERIALES Y DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA EL PROCEDIMIENTO ANTES DEL INICIO.

CAPACITACION

EL OFERENTE ADJUDICADO DEBERA PROPORCIONAR UN PROGRAMA DE CAPACITACION CONTINUA DURANTE LAVIGENCIA DEL CONTRATO
PARA EL USO Y MANEJO DE LOS EQUIPQS MEDICOS, LOS ACCESORIOS Y LOS BIENES DE CONSUMO. i

ARCHA DEL SERVICIO Y POSTERIORMENTE DEBERA REALIZARSE DE MANERA REGULAR Y EN CONFORMIDAD A LAS NECESIDADES DE

\

i
ﬁSTﬁ\ CAPACITACION TECNICA DEBERA OTORGARSE DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DIAS HABILES PREVIOS AL INICIO DE PUESTA EN \\ rd

T S1AZERRNet 19773
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~~ |LOS REPORTES SEMANALES Y REVISION DE INVENTARIO MINIMO TAMBIEN DEBERAN REGISTRARSE EN EL SISTEMA, SE DEBERAN
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ANEXO 1.1

CONDICIONES DEL SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA FOLIO DMTI: 094-2023

CADA UNA DE LAS UNIDADES MEDICAS'Y SIN COSTO EXTRA PARA LA SECRETARIA. ESTA DEBERA SER OTORGADA POR EL PRESTADOR DEL
SERVICIO POR PERSONAL ESPECIALIZADO EN EL EQUIPO MEDICO Y BIENES DE CONSUMO OFERTADOS, EN LAS INSTALACIONES DE LAS

UNIDADES MEDICAS LAS VECES QUE SEA NECESARIO, PREVIA SOLICITUD POR ESCRITO DE LA DIRECCION MEDICA DE LA UNIDAD.

|AL TERMINO DE LA CAPACITACION, EL OFERENTE ADJUDICADO EXTENDERA CONSTANCIA DE ESTA CON FIRMA DEL INSTITUTO Y DEL
OFERENTE.

REGISTRO EN EL SOFTWARE DE GESTION

EL OFERENTE ADJUDICADO DEBERA SOLICITAR CONTRATO DE SERVICIO DE INTERNET, ASIGNAR DIRECCION DE IPY LO NECESARIO DE

INFRAESTRUCTURA CON UN TERCERO, EN COMUN ACUERDO CON LA UNIDAD HOSPITALARIA PARA CONECTAR EL HARDWARE Y
SOFTWARE, ESTOQ EN CADA UNA DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS

EN EL APARTADO DE INCIDENCIAS, EL TECNICO EN HEMODINAMIA UNA VEZ A LA SEMANA PREFERENTEMENTE JUEVES Q VIERNES,
DEBERA REPORTAR LAS INCIDENCIAS PRESENTADAS.

ENTREGAR CUATRO TABLETAS AL PERSONAL MEDICO, QUE SE REGRESARAN AL TERMINO DEL CONTRATO, LA FUNCION DE ESTA
[TECNOLOGIA ES PARA QUE LOS MEDICOS ENTREN A SU SESION DEL SOFTWARE PARA VALIDACION DE LA INFORMACION DE SUS

PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS Y POR PARTE DE ENFERMERIA PARA PODER HACER PARTE DEL DOBLE CHEQUEO DE INSUMOS
UTILIZADOS DURANTE LOS PROCEDIMIENTOS

DESVIOS DE LA CALIDAD

EN CASO DE PRESENTAR UN DESVIO EN LA CALIDAD CUALQUIER INSUMO DE LA SALUD, SE DEBERA LLENAR EL FORMATO DESVIACION DE
LA CALIDAD Y SE ENVIARA CON OFICIO AL DMT! PARA SEGUIMIENTO.

CANJE

A TRAVES DEL RESPONSABLE DEL SERVICIO DE HEMODINAMIA DE CADA UNIDAD MEDICA, PODRA SOLICITAR AL OFERENTE EL REEMPLAZQ
DE LOS BIENES QUE PRESENTEN DEFECTOS 0 VICIOS OCULTOS, NOTIFICANDO POR ESCRITO O POR CORREQ ELECTRONICO EN UN PLAZO
NO MAYOR A 24 [VEINTICUATRO) HORAS.

A PARTIR DEL DIA HABIL SIGUIENTE DE LA NOTIFICACION, EL OFERENTE CONTARA CON UN PLAZO MAXIMO DE 5 (CINCO) DIAS HABILES,
PARA REALIZAR EL REEMPLAZO DE ESTAS.

TECNQVIGILANCIA

SE DEBERA DESARROLLAR UN BANNER DONDE SE INDIQUE DE MANERA RESUMIDA, EL MODO DE ACTUAR EN CASO DE PRESENTARSE UN
ACCIDENTE ADVERSO. SE PROPORCIONARA A TODOS LOS TURNOS UNA CAPACITACION DE TECNOVIGILANCIA.

AMBOS PROCEDIMIENTOS, SE DEBERAN PRESENTAR PRIMERO PARA AUTORIZACION A LA SUBDIRECCION DE TECNOLOGIA E INSUMOS
ANTES DE ENTREGAR EL BANNER Y PROPORCIONAR LA CAPACITACION DE TECNOVIGILANCIA,

ELABORG! AUOTORIZO /'

L

ING. CLAUDIA PATRIC A IROZ FLORES Q.F.B. HECTOR SABGADO SHOELLY
SUBDIRECTORA DE TECN(%LOGIA E INSUMOS DIRECTOR DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGIAE
\u INSUMOS
Ay, nsurgantes Rocte 423, Colonia Honsalco g CRIGan
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ANEXO0 1.2

RELACION DE PROCEDIMIENTOS

CANTIDAD
ESTIMADA
ANUAL

CONCEPTO

479

DIAGNOSTICO CORONARIO

8

DIAGNQSTICO PERIFERICO

8

DIAGNOSTICO PULMONAR

24

DIAGNOSTICO AORTICO

69

MARCAPASQ DEFINITIVO

79

OTROS PROCEDIMIENTOS DE DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICO DE HEMODINAMIA

29

TERAPEUTICO AORTICO

145

TERAPEUTICO CORONARIO (ANGIOPLASTIA CORONARIA, 1 VASO, 2 VASOS Y 3 VASOS)

TERAPEUTICO PERIFERICO

TERAPEUTICO PULMONAR

12

TERAPIA DE ALTA ENERGIA

TERAPIA DE RESINCRONIZACION

Y 877

TOTAL

&, Insurgantes Narte 423, Colenia Rancales

5.1 HEMODINANLA
DMTR094-2023
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ANEX0 1.3
RELACION DE EQUIPOS MEDICOS Y SOFTWARE DE GESTION ADMINISTRATIVA
NO. EQUIPOS CANTIDAD _|
PARTIDA SOLICITADA
1 CONSOLA PARA EL BALON DE CONTRAPULSACION | 1
2 TOMOGRAFIA DE COHERENCIA OPTICA CON APLICACION CARDIOLOGICA 1
3 UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA DE USO GENERAL 1 ,
4 ECOCARDIOGRAFO PORTATIL 1 |
5 INYECTOR DE MEDIOS DE CONTRASTE 1 !
6 | ELECTROCARDIOGRAFO J 1 ]
f T | FUENTES DE MARCAPASOS TRANSITORIOS 3
8 | CONSOLA PARA EL ULTRASONIDO INTRACORONARIO (IVUS), 1 f
9 SISTEMA DE ATERECTOMI{A ROTACIONAL 1 [
10 ARCOENC 1
11 MESA QUIRURGICA 1
RELACION DE SOFTWARE
NO.DE EQUIPOS CANTIDAD
PARTIDA SOLICITADA
1 SOFTWARE DE GESTION ADMINISTRATIVA 1
Au Ansurgentes Norie 423, Colonia Monealos SD"L:"‘S;"';‘.}:;"‘ CULYAT SRR
Aleatdia Cuautémeos, CPLGA00, Cludad da Hifduice, %
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ANEXD 1.4

FICHA TECNICA DE EQUIPO MEDICO Y SOFTWARE DE GESTION

USAR EL ANEXO 1.4 FICHA TECNICA DE
EQUIPO MEDICO Y SOFTWARE DE GESTION
EN EXCEL EDITABLE, PROPORCIONADA POR

LA CONVOCANTE RESPETANDO EL
FORMATO.

PARA LA ELABORACION DE SU PROPUESTA
DE LA FICHA TECNICA, DEBERA USAR EL
MISMO ARCHIVO ENTREGADO A SU
REPRESENTADA.

DEBERA ATENDER LO SOLICITADO EN EL
ANEXO 1, “ANEXO TECNICO”.

Fa, Insurgantes Norre 423, Colonia Monealoe
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ANEXO 1.4 FICHAS TECNICAS DE EQUIPOS MEDICOS Y SOFTWARE DE GESTION ADMINISTRATIVA

i ;‘-I o5 Sauing .zl | seehein FOLIO DMTL: 09423
0& FICHA TECNICA DE EQUIPQ MEDICO
NO. DE PARTIDA: 3553
SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MEXICO
Is RRFCCKN DF TECNCHOGIA F INSLE0S ICENTIFICADOR, DE FICHA: | VERSION 1- 2023

|. DATOS DEL OFERENTE

ONSOLA PARA B BALGN DE CORTRFILEAGI0] CANTIDAD:

CONSOLA DE CONTRAPULSACION PARA INFLADD CO+PLETO DEL BALON INTRA-40RTICO. CON J
TECKOLOSIA DEL BALON INTRS-40RTICO D& FIBRA GFTICA CUE UTILEA UN ALGORTMO CLAVE SAICA: WA
FISIOLOGICO PARA SINCROMIZAR CON PRECISION LOS TIEM P05 DE INELADOD

EFINICON:

1. c«mcremsncas TECN]UG DEL BIEN

*PAGINA, DEL

i * CATALS .:O, .
* QESCAIPCON DEL BIEN OFEF o, L 6 R0 L NUALD . Eu.n.Ll.ﬂCO'wl (usoacw-‘wo

e0L1ER0 DEL DEL CONVOCANTE)
ARCHIVO POF

1.1, CORSOLA DS BALON DE CONTRAPULSACION CON
TECNCLOGIA #EDIANTE FIBRA SPTICA,

1.7.1.- PANTALLA PLAIA LCD COLOR DE AL MENGS 3 |
CARALES PATA VISUALIZER FORMAS DE ONDS.

11,2+ DESPLIEGUE OE LOS SIGUIENTES DATOS:
1.1.2.1 - FREQUENCIA CARDINCA,

1.1.2.2- FRESION ARTERISL.
1.1.2.3- PRESION SISTOLICA PICD,
1

1

125 PRESION DiASTOLICA PICO
31.2.5- PRESION ARTERIAL MMEDIA,

1.2+ INDICE DE CONTRAPULSATION (PR,

1.3.- CONTROLADY. POR MICROPROCESADOR.

1.2 CONSOLA DE CONTROL PARA LSS SIGUIENTES |
FUNCIONES:

1,81 ENCENDIDO

142 AFHGADO |

1.4.3- ESPERA

1.5~ SISTERA DE AUTQCOMPROBADIGN.

1.6.- CAFAZIDAD DE INTERCONERON A COMPUTADORA

1.4~ SISTEMA QUE ELIMINE LA HUMEDAD DEL SISTE! 4

1.8 HODAS DE NSPA0: |

18,1 FCG.
|1.8.2.- PRESION.
1.8.3- MAICAPASO AURICULAR.
1 FARCAPASD VENTRIGILAT, |
1,85 MARCAFAGD AV, |
1 5 &.- DISPARD INTERHD.

8.¢.» RECHAZO A ARCAPASD,

1.9~ CONTROL MAIUAL PARS INFLAR Y DESINFLAR EL
GLOBO,

1.10- AUSTE DE INFLADD Y DESINFLADO DEL BALON.

11 .- SMCRONIZ-CICN AUTGH ATICA CON:
11.1.- CUF'A DE ECG.
1.2 FAACARASD AURICULAR, |
1.3~ VENTRICULAR O AV, |
114 PRESION ARTERLIL, |

11.5,- METODOS DE SINCRONZACIKIN DE INFLADO:

11.5.1 - FLUID AGRTICO.
11.5.2.- PREDICTIVO,

E

11,6- METODOS DE SINCRONIZACION DECINFLADD:

411160 ONDAR. —
16,2 - FRENICTT,O o,
16,3, WEISSLER. AN

7
Nz.‘ RELACION DE DISPARD ASISTENCIARATENTE, [ \ l/

1ee 30
ANEXD 14 FIEHAS TECNIFAS



T
1,13, PABAETROS PREESTABLECIDOS MINIMGS PARA
INICTAR LA ASISTENCIA,

1,14~ SISTEMA PARA PURGA DE CONDENSADOS
AUTORATICD,

1.15.- SISTEMA NEUMATICO QUE INCLUYA:

1.15.1.- CONTENEDOR DE HELIO RECARGABLE SIN
INTERAUFCION DEL FUNCIOMAMIENTO DEL EQUIPD DURNNTE
SU UTILIZACION,

1.16.- BOUEA OE CONTRAPULSACION PARA SALON INTRA-
ADRTICO PARS:

1.16.1 - SUMINISTRAR VOLUMENES. |

7.16.2~ LON VOUJMEN CE BOHBED, |

1.16.3» FRECUENCIA DE CONTPAPULEACION,

1.16.4.- PULSAOIDNES PO MINUTO.

1.16.5.- CON IDENTIFICAOISN DEL VOLUMEN DE INFLADO
1A%H0 DEL BALON,

1.16.6- FROTECOIN QUE EVIYE EL SDBREINFLADO.

1.17.- CON IDENTIFCACION © ETIQUETADS OF LOS VALORES
QUE SE CBTIENEN PrR:
1.17.1.- FRECUENCIA CARDINGA,

1.17.4.- PRESION DIASTOUIZA PICO.
1.17.5. PRESION AL FIN DE LA DIASTOLE. =
17,5~ FRESICN ARTERVAL HEDT,

1.17.7.- VOLUMEN DEL BALON

1.4 6. INDICADOR DE;

1,18.1- CARGA DE LA BATERIA,

.18.2.- CONTENIDO DEL TANOUE DE HELIO.
1,19 ALASHAS AUDISLES ¥ VISLELES
1.19,1.- PRICREZADAS
1.19.2.- CONFIGUR/BLES

1.19.5.- PR LOS SISURENTES PARLHETROS:
1.15.3,1 - FRECUENCIA CARDIACA |
1.18.3.2.- PRESION ARTERIAL,
1

|

15,35 - BATERIA BRI I
1.18.3.4.- LIMITE MiNii 0 DE CONTENIDO DE HELID,
1.18.4 . SISTEMA DE ALARIIAS AUTGH-ATICAS ¥ CON
POSEILIDAD DE SELECCION A LAS QUE PUEDEN SER
MODIFICAZAS POR . USLARIO.
1.20.- CONTAOL DE VOLUHEN,
121 - SILENCIADOR DE ALRR S,
1.22.- SISTEMA OE SEGURIDAD CON SUSPENSION DE
BOMBEQ AUTOMATICO POR DETECCKIN DE FUGA DE HELIO |
1.23.- SIST! 3E IIFPRESION, I
1.23.1.- FORMAS DE ONDA A COLOR, |
1.23.- DATOS DE PROCEDIMIENTO APLICADD.
.- NCLESORIOS:
2.1~ REGULADOR Y SISTERA OE CONEX:IN PARA TAHQUE DE
HELID.
3.- CONSUMIBLES:
3.1~ LOS NECESARIOS HASTA TERMINAR LA VIGENCIA DEL |
CONTRATO |

IV, RESPONSABILIDADES DE LA EMF‘HESA
=~ DESCRIPCION DEL:DI Teg EVACUACICN [USO EX

OTRAS PRESCRIPCIO LICAELESALB!

BIEN:

REALIZAR EN LA

LISV DEL CONVOCANTE)

1.- EL PROVEEDOR ADUDNCADO DESER
INSTALACXON DEL BIEN LO SIGUIENTE:
1.1, TORAR EN CUENTA LAS WSTALACKOHES DE LA UNIDND

HOSPITALARIA, DERSADO DE SU VISITA SON LAS
CARCTERISTICAS CON LAS QUE SE ENTREGARAN LAS ARESS
DONDE 5E INSTALAREN LOS EQUIPOS, POR LD QUE PARA, LA
INSTALACION DE LOS MIS! %05 EL FROVEEDGR ADILIDICADD
DEBERY HACER LaS ADECUICIONES NECESARS EN CASO DE
QUE SE REQLACRA, SIN COSTO PAEA LA SECRETARIA,

1.2 REALIZAR EL TR:SPORTE, DESENEALAIE, ENTREGA E
INSTALAZION, SiN COSTO Paits La SECRETARIS PATS EL
CORASCTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIP.

HIOBRAS DE ACARREO HASTA EL LUGAR DE LA
INCLUYENDO ELEVCION CON GRa EN CASO
DE SER NECESSRIO DE LOS BIENES, SERA RESPONSASILIDAD
DEL PROVEEDOR ADRIDICASO S GENERAR COSTO
ADICIKGHAL FARA LA SECRETARLA,

1.4 - 8 DURNTE LAS 1MARIOBIYS DE CARGA, DESCARGA.
EMR—GA RECEPCIIN, INSTALACION Y PUESTA FN

PERACION DEL BIEN LA INFRAESTRUCTUR, HOSPITALARLY,
SUFRIERA ALGUN £J90 ESTE SEMA CUBIERTD POR EL
PROVEEDOR.

1.5~ PRUERAS DE CALIDAD DEL EQUIPD CONFORME A
NOFHATMZAD, POSTERIOR A LA INSTALADKON DEL EQUIPO Y
PREVID A SU RECEPCION DERIMITRA,

V. DOCUMENTAQON (RI:GISIHO SANITARIO, L.'-tl lI-ICM:IONES ¥ D\RTA DE APOYQ)

PF‘ESEHTAP‘.O S'.Gdié?ﬁ& I":F..WC‘JLG' I""OPI.F\SLVPLE D:'_ DOI"L.I\"EI\TO]. HERD DE! DOGJ\"IET\‘IU' o SVIGENCIA

1.- REGISTAO SANITARIC:

1.1.- REGISTRO SANITARID VIGENTE EMITIDO POR LA
COFEPRIG, A{VERSO Y REVERSO,

ANEXD) 14 BENAS TECMICAS
VS 200 2223
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1.2~ REGISTRO E5HITARO NO VIGENTE: PRORROGA Y
COMPROCANTE DE PAGC DE DERECHCS.

1.3,-EN CASO DE QUE EL BIEN NO REQUIERA REGISTRO
SANITARIO: CARTA DE NO REQUIRIMIENTO EMITIDA POR LA
COFEPRIS O COPIA DE LA PUBLICACION DEL DIARIO ORIOAL
DE LA FEDEACION DE FECHA 22 DE DICIENMBRE 0 2014,

PARA BIENES INTERRACIONALES ANEXAR ADEMAS:
IV~ CERTIFICADO DE LIBRE VENTA: FOA D CE 0I5 O
EQUINALENTE SEGUN Pals DE ORGEN,

V- CERTIFICADO 15011 3455:2016.

PARA BIENES NACIONALES ANEXAR ADEMAS:. "
Vi~ CERTIFICADO DE LA NCIH-2471-85A1-2012. BUENAS
PIVICTICAS D FRBRICACON EXNPEDIDO POR COFEPRIS.

5.~ CERTIFICADO 501 3235:2016,

1.3.1 CARTA DE FABRICANTE I

CARTA DE APGYD DEL FABRICANTE, EN PAPEL MEMBRATADD |
DEL FASRICANTE

12.2 DISTRISUIDOR QUE COMPRA DIRECTAMENTE AL
TITULAR DEL REGISTRO SANTTARIO

CARTA DE APGAD DEL SOLIDVRIO EN PAPEL MEI-BRETADG
DEL TITULAR DEL REGISTRO S7xITARID

Y

CARTA ELABOTNDA EN PAPEL MEMBRETADC DEL TITULAR
DEL REGISTRO SANITARIO DONOE CONSTE UE £5
DISTRIBLIDGR AUTCREADO DEL FASRICANTE

13.3, DISTRISUIDOR SECUNDARIO QUE COMPRA
DIRECTAMENTE A UN CISTRIBUIDOR AUTORZADD

CARTA DE APGY0 DEL FABRICANTE, TITULAR DEL REGISTIO
SANITAND, DISTRIBLIDOR FRE-ATIO0 /D SECUNDADID

5 LAETADO PO EL
D DONOE CONSTE QUEES

DOCL ENTAGON FROSATONA OFL ACUSTO0 © covy

= COLIL (8 s secatrania FOLID DMTI; 094-23

S s s FICHA TECNICA DE EQUIPO MEDICO

(AR CE SALUD DE LA CIUDAD DE MEXICO
SUSDETCCI DF TEQROLOGHA F NSLIOS IDENTIFICADCR. DE AICHA: —[ VERSION 1. 2023

ND. DE PARTIDA: 3993

1. DATOS DEL OFERENTE

CANTE:

PAIS DE ORIGEN:

COMSOLA PORTATIL COM CRPECIOAD DE TRAZAMR LA TOHOGRAFIA DE COMERENCIA OPTICA
MEDISHTE DISPOSITI O PULL BACK DE FIBRA OPTICA Y LECTURS BE FER COM SISTERA
INALAHARICO WIRE BOX MODELO [LUMIEN CON DOS H ONITORES PLANGS, DOS CFU CON
CARAODAD DE GRABAR Y EXPORTAR INFORMATION A €0 US3, 0VD Y PUERTO SER4L 5232

N

ESPECIFICACIONES DE 0y ik o . AT .0 : EVALUACION [USO EX
'.SPE i s Ha : . DEL CONVOC:

1.~ DESCRIPCION:
1.1.» EQUIPD MUVIC TON APLICACIONES CARDIOLOGICAS,
INTEGRADO CON:

1.1.1.- AL MENOS CLATRO RUEDAS.

1.1.2.- DS MONITORES DE LED OF ALTA RESOLUCKON DE AL
HENGS 17 PULGADAS, UN MONTOR PAZA EL OPERSDCR Y
EL OTRS FARS EL MEDICD.

1,121~ SALIDAS DE VIDEQ POR LO MENDS 5¥5A 1220 X i
1024 BVHD.

1.1.2.2- SALIDAS DE VIDED ANGIO TV O HEwIVEA, BNC1,
BHC-3.

1.1,3.- COWSOLA INTEGRACA AL CARR0 INCLUYENDO <
TECLADO. MOUSE. COYDVD DRIVE.

1.2+ EN UMA MISHA PLATAROR 14 SROPOACIONE FFR Y OCT.

] 121~ MEDYOIONES ALTCHATICAS DE OCT I \

‘ 1.2.2.- DEVECCION DEL LIMITE DE LUMEN, | \\\:\ £

e
ANERD 14 FICHAS TECNICAS 3=



12,3 LAVISURLIZACIGON DEL PERFIL DE LUMEN
FROPORCIONA UNA VISTA DE LOS CONTORNOS DEL LUMEN

1.2.4.- RECONSTRUCTION EN 30 TIEMPO REAL DE LOS
VASOS Y LUMEN.

1.25- IMAGENES DE #5 W34 EN ODO SURCEY ¥ DE 54 M
EN MODO ALTA RESOLUCION,

1.26.- INTEGRALIGN BE FFR Y OCT.

1.2.7. SOFTV.AE PARA SINCRONTZACION LA AHGIOGRARIA Y
LAS IMAGENES PATA IDENTIFICAION DE LESIONES DE
ESTENGSIS AS COMO 1ARBCAR LA LOCALZACION PARS,
COLDCHOON DEL STENT.

1.2.8.~ LAS iMAGENES DE OCT PERA
EIORES PERSPECTIVAS PARA O
JHENTANDO EL FLLUIO DE TRAEAGS

1.2.8.- CONTROL PARA OSTENER OCT ¥ FRR/RER AST COMO
SUCLAMP PATA LA MESE DEL ANGIOGRAFD,

1.2.9.1.- COHERIIN BLUETOOTH WIRELESS O USB CON
CABLE PARA CONEXION A LA MESA.

1.2,1.- MOTOR GPTICD PARA CONTROLAR L4S [HMAGENES DE
OCT POR EL CATETER.

1.3- CON DOS MONITORES DE LCD DE ALTA RESOLUCION OF
AL MENOS 17 PULGADAS FARA LA VIS IALIZACISN DEL
ESTUDIO.

1.4, EQUIFQ DE QOIMPUTD CON SISTE 1A OPERATIVD
COMPATIBLE CON EL TSiHOGRAFD

1.4.1 - TECLADG ALFANULERICD ¥ RATON Palt CONTROL
DEL EQUIPD,

1.5.2 - LECTOR QUEMADOR [UD ¥ CAPACIDAD DE
ALMACELLIENTO INTERSD,

1.4.3.- SOFTVRE CON APLICACIGNES PAR CARDIOLOGIA £
INTERVENCION COROMARLS PERCUTANER,

1.5~ MOTOR DE ACCIOHAMIENTO ¥ CONTROLADOR POR
SENSCRES CPTICO INTEGRADOS,

1.6+ SETEMA DE ADQUISICION OE IMAGENES

1451 - IMAGEN OCT CON /504 SURLEVA00E ¥ 54 MM
=000 DE ALTA RESOLUCIEN

1.6.2 - MEDICION AUTORATICAS OCT

1.6.3.- DETECOON AUTOIATICA DE LUMEN

1.8.4.- VISTA INMEDEATA DE LO3 CONTORNDS DE LUMEN

1.6 PLANEACION DE FLUIO DE TRABAID DE STEN CON
AREAS MINIHAS DE LUHEN Y MEDICIONES

1.6.6, RECOHSTRUCCION &N 3D

1.6.7 - ADQUISICION DE IMAGENES

1.5.0.1- VELOCIDAD CE FOTOGNAS DE AL MEMOS 100
Fes,

1./ DIAMETRO DE EXPLORASION DE 10 Mid.

1.8~ RESOLUCION AXAL DE 154t

1.5 VELOCIDAD NOMINAL DE RETIFADA DE 20 +i4/S

1,30, CARICTERISTICAS DE LAS B-AGENES.

1.10.1 - DISTANCIA HACIA ATRAS (PULLBACH) DE 58 Y /% i
POR LC MENOS.

1.10.2.- VELOCIDAD DE FOTOGRMAS DE AL MENOS 1 70
FRIAES/SEG,

1.10.2- AL MENGS 500 LINEAS POR CU%DRD.

1. GUIA DE PRESION:

Wi WIRE.

RGO DE <30 A 209 MIHG,

1.2.- Vih POR EL TRONSMISOR,

1.11.2.1 - RANGD CE -30 A 300 MMHG.

1.41.3.- 1A POR EL SISTEMS DE REGISTRO DE HERODIMAMIA

12 ESPECFICAOCN DE RADO:

<121+ INTERVALO DE FRECUENCIA DE 2.4000-2 4335 GHZ

1.12.2.- ESFECTRD DE DIFUSION CON S4LT0 DE FRECUENTIA
(FHSS)

1123 INTERLO: 04 M

124 RETRASD TEMPOPRAL: < 20 M3

g Fai bk

BeED 3,4 FICHLAS TECIERS
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1
1.13- SISTEMA PARS MEDIR PRESION INTHACORDMARIA Y [

CALCULAR LA RESERVA FRICCIONAL DE FLUIG CORONARIO |
(FFR] DE INTERCAMBID PAPIDO, LD CUAL FACILITA LA
EVALUACION MAPIDA DE FRR ANTES, DURANTE Y DESPUES DE ‘

LA INTERVENCION,

1.14.- PANEL DE CONTROL QON PANTALLA TACTIL,

1,15~ PARUAETROS NUMERCOS ¥ GRAFICOS DE PRESIGN
PAQHAL, FRESION DISTAL. FRR

1.16.- MUESTRE EN TIEMPC REAL LA PRESION AORTICADEL |
FACIENTE

1.1 /.- FRECUENCIA 47 63 HZ |

1.18.- VOLTAIE DE 12VDC PARA L4 FUENTE DE
ALIFENTACKIN CONMUT, EXTERMA ESPECFICADS:
CORRIENTE 1,471 ADCH i,

1:19.- CORRIENTE DE FUGA DE PAOENTE DE MENGS DE 10
WA

1,20 TRUNSHISOR PARA ENVIAR LA PRESION AGRTICA VA
HIRLESS A LA CORSOLA,

1.21.- CAIM DE CONEXIGN ENTRE EL ANGIOGRARD ¥ LA
CONSOLA

2.- ACCESORIOS:

2.1~ CONTROL DE PAR OBTENER IMAGENES DEOCT ¥
FRR/AFR.

2.2- MOTOR G20,

2.4 CRIA DE CONEXONES, | |
3.- CONSUMIBLES: |

3 1. LOS NECESARIOS HASTA TERINAR LA VIGENCIA DEL |
CONTRATO 1

\PLICALES AL B
WICID .

1 EL PRD\-'EEDDRAD.IUDOCADO CEBERA REALIZAR EN La
INSTALACION DEL BIEN LO SIGUIENTE:

IV.RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA
DESCRIPCION DEL CFERENTE j i

LUSWD DEL CONVOCANTE)

1.1; TGHIAR EN CUENTA LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD
HOSPTALAPIA. DERMADO DE SU VISITA SON LAS
CARZCTERISTICAS CON LAS QUE SE ENTREGAR M LS AREAS
CQNCE 52 INSTALAZAN LOS EQUIPCS, POR LD QUE PATY LA
INSTALAZIG DE LOS MISHIDS EL PROVEEDOR ADIIDICADO
DEBERA HACER LAS ADECUACIONES NECESARIAS EN CASO DE
QUE SE REQUIERA, SIN COSTO PARY LA SECRETARA

1.2.- REALIZAR EL TRUNSPORTE, DESEMZALAJE, ENTREGA £
INSTALACICN, SIN COSTO SARA LA SSCRETARLA PARS EL
CORRECTO FUMGQONAMIENTS DEL EQUIPC

13- LAS MANIOBRAS DE ACEARED HASTA EL LUGAR DE LA
INSTALMIGH, INCLUYENDO ELEVACION CON GRil4 BN CASO
DE SER NECESARIO DE LOS BIENES, SERA RESFONSAIILIDMD
DEL PROVEEDOR ADIUDICADD SIN GENER'R COSTO
ADIZIONAL PATA LA SECRETARIA

1.4.- 5! DURANTE LAS MAHIOSA'S DE CARGA, DESCATSA
ENTREGA, RECEPCON, INSTALSCION ¥ PUESTA EN
OPERAION DEL BIEN LA INFRAESTRUCTURY, HGSPITALARSS
SUFRIERS, ALGUN D530 ESTE SERA CUBIERTO POR EL
PRCVEEDOR,

1.5.- PRUEE"S DE CALIDAD DEL EQLIPO CONFORME A =7
NOMHATIVIDAD, BOSTERIOR A LA INSTALAZION DEL EQUIPO Y
PREVID A SUI RECEPCION DEFINITV,

V. DOCUMENTACION (REGISTRO SANITARIO CEF‘(TIF[CACIONES Y CARTA DE AR hF‘O‘r’O)
PRESENTAR L;'."'IS:GUIENTE:I R ERVINCULG ;cor-r-. SIMPLE DEL DOCUMENTO) NUMERD DE icuwsmn \.lG:.v' A eyagacien
1.- REGISTRO SANITARIO: '

1.1.- REGISTRO SAHITARIC VIGENTE EMITIDD FOR LA
COFEPRIS, AIVERSO Y REVERSO,

1.2.- REGETRO SANITARIO NO VIGENTE: FRORAOGA Y
COHPROEANTE DE PAE0 DE DERECHOS

1.3.-EN CASO DE CUE EL BIEN NO REQUIERA REGISTRO
SANITARIO: CARTA DE NO REQUIRIMIENTO EMITIDA POR LA
COFEPRIS O COPiA DE LA FUBLICACION DEL DI=R0 QFICIAL
DE LA FEDEACION DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2014,

PARA BIENES INTERRACIONALES ANEXAR ADEMAS:
V- CERTIFICADC DE LIERE VENTA FOA O C2 D5 D
EQUIVALENTE SEGUN FAlS DE ORIGEN,

V.- CERTIRICADD 150, 34552015, | c
PARA BIENES NACIONALES ANEXARADEMAS: 1§01 5 Gy 0150 oS00 0 S0 M) 5 A0 2 205 6 4 R A RS R v TS T )

VL CERTIRCADOD DE LA NO-241-5541-2012, BUEN'S &
PRACTICAS DE FABRICACON E¥PEDIDO FOR CORERRS,

5. CERTIFICADO 1501 3455:201 6.

CARTADEAPOYO © :
1.3.1 CARTA DE FABRICANTE

fdela
ArPAD 1.8 FHAS TECHTAS
AIYST0ITERY

4



CARTA DE APGO DEL FABRICATE. EN FAFEL MEMBRATADD
DEL FABRICHATE

13.2 DISTRIBLIDOR QUE COMFRA DIRECTAMENTE AL
TITULAR DEL REGISTRD SANTARIO

CARTA DE APCYO DEL SOLIDARIC EN PAPEL MEMBRETADD
DEL TITULAR DEL REGISTRO S:ITARI0

7 o

CARTA ELAZORALS EN FAFCL MEMBARETADY DEL TITLLAR
DEL REGISTRO ShMTARD DONDE CONSTE QUE ES
DISTRIBUIDOR AUTOREZADO DEL FABRICANTE

—_—
12.3. DISTRIBUIDOR SECUNDARID QUE CCMPRA
DIRECTAMENTE A UN DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

CARTA DE APOTO DEL FASRICARTE. TTULAR DEL REGISTRD
SANITARD, DISTRIBUIDOR PRISLPIO YD SECUNDARID

CETADD FOT EL P
i DCNDE CONSTE QUEES
Al

2]

FIRDSA TG A DL ACLERDE O CONTRATO ‘
gl IO DISTILZ L0008 B oA o 8N
FE2SC0 FOT EL RS |

5
m GTHIE =MD Gz L secACTagla
(75

CIUDAD DE MEXIEO | OF BALUD FICHA TECNICA DE EQU'PO MEDK:O

FOLIO DMTE: 094-23

MEUTRO. LO CUAL CREA UN EFECTQ DE CALOR QUE CAUSA LA DESTAUCCION DEL TENDG.

NO, DE PARTIDA: 3523
| SECRETARIA DE SALUD DE LA CUDAD DE MEXICO |
SUBDETECOCH DE TEEMULOSIA £ INSIIDS IDENTIFICADOR DE FICHA; ] VERSKSN 1- 2023
|. DATOS DEL OFERENTE
I, DATOS DE IDENTIFICACION DEL BIEN
UNICAD DE ELZCTROCIRUG 0 GENER * 1 CANTIDAD: 1
EQUIRQ PARA CORTAR Y COGULAR EL TENDO BLANDG DEL CUERFD DURANTE UsA CIRUGES 3 ’
[l AACIENCO FASAR UNA CORRIENTE DE ALTA FRECUENCIA ENTRE UN ELECTRODO 2CTIVO Y UNG [ o 1Y 3 Vo NfA

1Il. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL BIEN

DESCRIPCION DEL BIE!

1.- DESCRIPCION: |

PAGINA DEL " 1T ; Y
CATALOBO. . o Ak (LS i
MANUALG | EVALUACION (USO EXCLUSIVO

o " DELCONVOCANTE) %

1.1 UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA £ ZADA CON SELLADO
C TERMOFUSION DE \"505 CSHTROLACA POR MEDIO DE

HICROPROCESADOR SALIDAS DE EMERSLA 1ONGROLAR, |
BIPOLAR Y SELLADO DE ASOS (SIPOLAR HODIFICADD),

1.1.1- FATA CORTE ¥ COAGULACION MONDFOLAR Y
BIPOLAR.

1.2~ E8LIDA 1MONORQLAR:

- QURTE PURD CON POTENCIA DE SALIOA DE 340
VaNTTS 0 HATOR

1.2.2- CON 3 EFECTOS MINIMGS DE CORTE CoN
COASULADON DE 150 VATTS O tards

123~ HEZCLA O BLEND CON FOTENCI MiNILA DE 200
\JATTS,

1.2.3- CON AL MENGS DOS 110005 DE COMGLULAI0N
HONOPOLAR CON POTENCIA Mik-a DE 110 45TTS.

124~ CORTE EN AMBIENTE HUMERD DE 350 V775,

5+ COMZULACION FIQNOPOLAR SLI/E CE 130 WATTS ©
1R

1.2.6 - COASULACION MONSPOLAR FORZADA DE 130 VUITTS
O WA

Jo COMGULACION MONOPOLAR SPRAY DE 20
WOR

ATTS B

8- COAGULACION IMOMOPOLAR UNIVERSAL DE 82
TTS O MATOR

1,3 SALIDA BIPOLAR:

1.3.1 - QOAGULACION BIFOLAR:

1,311 -FOTENCIA DE SALIDS DE 120 VTS O 4ATOR.

1.3,1.2.- SISTENA DE AUTORRE

ATUJE AL AEARFAR EL TEADQ

13.13,- AUTOPAAD CLANDO SE HA LDGR'CO LA
EoAEULATEN,

N

i N ANLHO L4 FICHAS TECHERS
TSRS R GIFDEE
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1.3.2.- CON CONTROL INDEPENDIENTE PARS SELECCION DE
POTENCIA EN ODD BIPOLAR

1.4 SALIDA PARA SELLADO O TENMOFUSION DE \AS05
[BIPOLAR MODIFICADO)

1.4.1.- CON SALIDA INDEPENDIENTE PARS SELLADD O

TER-IDFUSION DE V2505

1.4.2.- MEHORIS INTERKS PARA RECONOCOMIENTD DE LOS
INSTRUH-ENTOS

1.4.3.- FORIACIOM DE SELLOS QUE SOPORTAN 423 -G
O 1S 5IN DEPENDER DE TRO-IBOS

14,4+ CARSCIDAD DE MEDIR LA IMPECNCIA BE LOS TEIIDOS
¥ HACER Ur, SELECCON CONTINUA DEL NVEL DE ENERG!A
DE S4LIDA, TRABAIA D FORMA DINAMICA

1.4.5 - CAFACIDAD DE SELLADD DE L\S0S DE HASTA 7 M
UE Di~LMETRD, GENERANDO D10 TERMICO LATERAL MENOR

148, ALATA AUGIBLE DE FINALIZ'ZION DE SELLADO CE
VS0s

1.5, FANTALLA LED O TECNOLOGIA SUNERIOR

1 B~ DESPLIEGLE NUMERICO ¥ DE FUNCICNES EN PANTALLA

1.6.1- POTENCIA DS SALIDA MOROPCLAR

1.6.2.- POTENCIA DE 3ALIDA BIPCLAR

1.6.3~ INDICADOR OF ACTIVCION DE SELLADD DE\?SOS
{BIPCLAR MODIFICADO).

1.6.4.~ INDICADOR DEL MODO EN USO
i

1.6-5 INDICADOR DE HOMITORZACION DE LA CALIDAD DEL
CONTACTO DEL ELECTRODO DE RETGRNO

1.6.6- INDICADCR DE ERFIORES

1,6.7 - INDICADORES DIGITALES MOND ¥ BIPOLAS,

1.6.3- INDICADOR DE ACTRYCION DE CORTE, COABULASION
Y ALARAS,

1,72 ACTICACHON DE LA UNIDAD:

1.7.1.- PORMENID DEL INSTRUMENTO Y70 PEDAL EN SALIDA
FONOPOLAR

1./.2~ POR MEQIC DEL INSTRUMENTO Y73 PEDSL St SALIDA
BIFOLAR.

1.7.3 - POR MEQIC DEL INSTRUMENTO Y70 PECAL EN SALIDA
DE SELLADG DEVAS0S (BIPOLAR ODIFICADOY

1.8~ INDICADORES AUDIBLES ¥ VISIBLES AL ACCIDNAR
CUALQUIERA DE LOS #I0DOS DEL EQUIPO,

1.8+ ALARIAS AUDIBLES ¥ VISIBLES DE:

19,1 - FALLA EN ALGUING CE LOS #0003,

1.8.2.- FALSO CONTACTO DEL ELECTRODO DE RETORNO CON
EL FACIENTE © QUE NO ESTE CONECTADD A LA UNIDAD,

1.9.2- INTERRUPCION DEL CICLO DE SELLADO DE V505

1.8.4- FALLAS DURSHTE LA FORACION DEL SELLO DE LOS
VASOS,

1.10- PEDAL BIPOLAR

111~ PEQAL MONOPOLER

1.12.- CARRO PARS SOPORTE ¥ TRASLADG DEL EQUIPO.

1,13~ PINZA BIPOLAR RECTA Y OF B DNETA

1.14.- DESHCTIVACION [N EDIATA DEL GENERZOOR SI 58

|BETECTA LKA COMDICION DE FALLA.

1.15 - RECEPTACLILOS: 2 CONEX/ONES MONOPOLARES Y 1
CONEYION BIPOLAR,

1.16- CON SISTEMA DE PROTECCKIN

114~ ALIMENTACION: 1 10 A 12480 HZ

2.- NJCESCRIOS:

2.1~ CARRD PARA TRANSPORTE DEL EQUIFD DE LA MISMA
14AFCA DEL EQUIPS,

2.2~ PEQSL 1DINGPOLAR PAES CORTE ¥ COAGULAZION,

2.3~ PEDAL BIPOLAR FARS CORTE ¥ COAGULECION.

3.- CONSUMIBLES:

3.1- LOS NECESAFICS HASTA TERSIINAR LA VIGENCIA DEL
CONTRATO

INSTALACION DEL BIEN LO SIGUIENTE;

9.~ EL PRCVEEDOR ADJUDICADO DEBERA REALIZAR EN LA

|V.RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA

 DESCRIPCION DEL

o

SN OISR

AHTAE LA FICHSS TECNICAS




1.1, TCER EN CUENTA LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD
HOSPITALARA, DERNADO DE SUVSITA SON LAS
CARACTERISTICAS CON LAS QUE SE ENTAEGARSN LAS AREAS
OONDE SE INSTALARH LOS EQUIPOS, POR LO QUE PARA LA !
INSTALACIGN OF LOS (-ISH0S FL PROVEEDOR ADIUDICADO
DEBERA HACER LAS ADECURCIONES NECESARING EN CASO DE
QUE 5E REQUIERA, 5IN COSTC PARY LA SECRETARIA,

1.2~ REALEAR EL TRANSPORTE, DESEMBALAIE, ENTREGAE
INSTALACKON. SIN COSTO PARA LA SECRETARIA PARS EL
CORRECTC FUNCIOMMIENTO DEL EQUIPO.

13- LAG 1AAHIOBRAS DE NCARREC HASTA EL LUGAR DE LA
INSTALACION, INCLUYEN DO ELEVCION CON BRI EN CAS0
DE SER NECESARIO DE LOS BIENES, SERA RESFONSABILIDAD
DEL FRGVEEDOR ADIJDICADO SIN GENERR COSTCG
ADICIONAL PARA LA SECRETARIA,

1.4 S DUF/NTE LAS ANIDERAS DE CAAGH, DEGCE
ENTREGA, RECEPCION, INSTALADIGN ¥ PUESTA EN
OPFERACKON DEL BIEN LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALATA
SUFRIERA, ALGLIN DFI0 E5TE SERA CUBIERTO POR EL
PROVEEDOR,

RGA

1.5~ PRUEBAS DE CALIDAD CEL EQUIPD CONFORHE A
NORATAVIDAD, POSTERIOR A LA INSTALSCION DEL EQUIPD'Y
PREVIC A SU RECEPCION DEFINITIA.

V. DDCUMENTAQON (REGiSTHO SANITARIO, CERTIFIO\C!ONE ¥ CARTA DE APOYC}

PRESENTAR LO SIGUENTE: 1+ - = * | nperving OPInSH“LE DE.Dr‘Cl.IMd-'TCJ] * NOMERO DE DOCUMENTO

1.~ REGISTRO SANITARIG:

1.7.- REGISTRO SANITARIO VIGENTE EMITIDO POR LA
COFEFIES, ANVERSD Y REVERSO,

1.2 REGISTRO S4MITARIO NG VIGENTE: PRORTOGA Y
COMPROBNTE DE P50 DE DERECHDS,

1.3-EN CAS0 DE QUE EL BIEN NO REQUIERA REGISTRO
SANITARIO: CARTA DE NO REQUIRIMIENTD EMITIDN, POR LA
COFERIAS O CORIA DE LA PUSLICACIAN DEL DIARID OFCiaL
DE | A FEDEACKON DE FECHA 22 OE DICIEMBRE DE 2014,

PARA BIENES INTERNACIONALES ANEXAR ADEMAS
.- CERTIFICADO T LIBRE VEMTA; FDADCEQ IS O
EQUTLULENTE SEGUN PAIS DE ORIGEN,

V- CERTIFICADO 55:13455:2016,

PARA BIENES NACIONALES ANEXAR
VL- CERTIRICADD DE LA NC UENAS
FRACTICAS DE FARRICACION EXPEDIDO PGR COFEPRIS,

5.- CERTIFICADO IS0:13425:201 6.

ATA DEAPOYD"
1.3.1 CARTA DE FABRICANTE

(CARTA DB ARGHD DEL FABRICHINTE. EN PAPEL MEN
DEL FABRICANTE

RATADG

13.2 DISTRIBUICOR QUE COMPRA DIRECTAMENTE AL
TITULAR DEL REGISTRO SAMITARID

CARTA DE APCY a D:L SOLIDERIC EN FAPEL MEMBRETADOD
DEL TITULAR DEL REGISTRO SAHITARID

b

CARTA ELASOPADA EN PAPEL MEMBRETACO DEL TTULAR
DEL AEGISTRO SAMITARIQ DONDE CONSTE QUEES
DSTRIBJIDOR AUTORZADG DEL FABRICANTE

13.3. ISTRIBUICOR SECUNDARIO QUE COMPRA
DIRECTAMENTE A UN DISTRIELIDOR AUTORIZADD

CARTA DE 47070 DEL FASRICANTE, TITULAR DEL REGISTRO
SHMTARD, DISTRIBUIDOR PRE-ARIO ¥/D SECUNDARIO

24O DEL ACDE
LIE LA ATIER00N ¢0r acsr“"x"ﬁ
HIEARTO PR EL FASCA

QCONTA

SCCRETAG(S

i FICHA TECNICA DE EQUIPO MEDICO

e‘/ﬁ E'?JUI:KN? LZ L

DAR DT MEXICD

FOLIC DMTL: 094-23

NO. DE PARTIDA: 3593

SECRETARIA DE DE LA CIUDAD DE MEXICO
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ECOCARDIQGRFC TRIDIMENSIONAL

“NZAD( DOPPLER COLOR. CON CAPSCIDAD DE
REALIZAR ESTUDIOS DE 30 PAEA CORMZON EN V10, EQUIFD QUE SE UTILZA CON FINES
DIAENGSTICOS PANA EXPLOMCION ULTRASONCERARICA CARDIATH IN.VSI ¥ SEMI N
APLICABLE EN FAZIENTE ADULTCS,

BN

ESPECIFICACONES DEL BIEN

1,- DESCRIPOION:

ENCIAA
5.0

A EL BIEN OFERTADC)

PAGINA DEL ; : i
“Tﬁj'ffg EVALUACION (USO EXCLUSNO |
% DEL CONVOCTANTE) |

ARCHIVO FOF

1 MONITOR LCD PLANO A COLOR DE ALTA RESOLUCION
DE 20 PULGADSS © MATOR.

1.2, MONTADO EN UN BRAZO ARTICULAD PARS FACILITAR EL
ESTUCIO, CON AJUSTE DE ALTURA GIRO (LATERAL DE LADO A
LADG). B INCLINACION.

1.3 SISTERA DIGITAL CON 6 CI0.000 DE CALNLES
DIGITALES O LUANOR,

P OO0

14,1+ BIDEAENSICHAL © 20 DE ALTA DEFINICION

14.2- CON MDD M Y 20 SIMULTANEQS,

1.43,- CON MODOS DOPPLER COLOR ¥ COLOR POWERANGIO
D SMILAR:

1.5 CON INAGENES ARLONICAS TISULARES POR TECNICA DE
INVERSION DE PULSOS

1.6~ CON iMAGENES TRANSTOR/CICAS EN D05 PLANDS
SIULTAIIECS EN TIEMPO HEAL SN MODO 20 ¢ COLOR

1./ CON IAGENES EN 3D, EN TIEMPO REAL CON
TRANSOUCTORES | ATRICIALES SECTORALES B
TRAHSESOFAGICOS MATROALES.

|
|
[
1,8 CON [IMAGENES EN 30 DE VOLUMEN C0MPLETO DE UN |
LATIDO EN TIEMPO REAL. CON 3D COLOR EN TIERPD REAL i

1.9~ CON 14000 ADEPTATIVD EN TIEHMPO REAL QUE ATALICE
EL CONTENIDD DE LA B-55EN ¥ ELIMINE EL RLIDG ¥
AUHENTE LA CERNICION DE LSS BORDES DE TEACO,
DISPONIBLE EN MODOS 2D Y 3D,

1.10- DOPPLER CONTINUG

1.11- DOPPLER PULSADO.

112« CON OPTIMZACION AUTCHATICA AL QPRI-R LN
BOTON DE GAHANTAS DE PROFUNDIDAD (TGC).
GENER/L'Y COMPRESION RGO DINARICD)

1.13.- COM SiSTEHA DE OSHPENSACION ALTOUMATICA
ADEPTATIM DE GALHCIAS EN TIEMPO REAL

114, CON OPTEMEZACION AUTOMATICA EN DOPPLER, AL
CPRIMIR UN BOTGMN AJUSTA PRF Y LINEA DE BASE.

1.15.- CON DOFPLER TISULAR DE ALTA VELOCIDAD DE 135
DE 250 MASENES POR SEGUNDS (IPS)

1,16.- CON FROGRAMAS DE CONTRASTE PARA OPACIFICAOGN
DE VENTRCULO IZQUSERDO.

1.1/7.- CON CAFACIDAD OE CRECIMIENTD A PROGIAMWA DE
PERFUSION EN TIEMPG REAL CON INDICE MECANICO BAUD Y
FLASH CON AGENTES DE CONTRASTE.

1.18- RAHGD DIRAMICO DEL SISTERA DE 150 DB G H8i0R,

.19~ SISTEMA CON CODIFICSCION DE PULSDS.

1.20~- CON MEMORIA DE B4AGEN CUSDRO POR CUADRD EN
TIEMPO REAL Y MODO DUPLEX DE 2,000 CUADROS O 14ATOR
DE [MAGENES EN 20 0 EN COLORY 150 SEGUNDOS O 1345
0% DATCS DE DOPPLER Y MODO M PARA REVISION
RETROSPECTTVY Y SELECOON DE RiEGENES,

1.21.- FROGEZMA COMPLETO DE REPORTES ¥ CALCULDS
CARDECOS ¥ VASCULARES

1,22 CON CRECIMIENTD A FUTURD PARA CLANTIRICACION
(AUTOHATICA DE ESPESOR DE INTIMAMEDIA

1.23.- CON CUANTIRICACION ESFUSRZO INTERNO [STRAIR)
EN U4ASENES DF DOFFLER CE TEIIDD CON CAPACIDHD FARY
HASTA & LINEAS M

1,24~ CON DETECCON SEMIAUTOMATICA DS BORDES

120 COW CUANTIFICACION 3D CARDACA CON
RECCHSTRUCTION MULTIPLAKAR MPR

ATWST FE1 2223

LNENG 3.6 MCHAL TiGncAs
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1.25.- CON PRESENTACION SIMULTANEA DF 4 & © VISTAS
MULTIFLA IRES MR DEL VENTRICULD [ZQUIEADD

1.27.- CON CAPATIDAD PARA DESPLIEGUE DE LAS FORIAS
OE ONDA OEL VOLUMEN DEL VENTRICULO [ZQUIERDD CON
|SEGMENT2CION REGIONAL DE 1/ SEGHENTOS.

1.25.- STRESS ECHO INTEGRADD CON ALMACENAMHIENTO
AUTG:ATICO DE CONTROLES DE GANHCWA ¥ PROFUNDIDAD
DE T-4GEN PAZA CADA VISTA

1.28.1.- CAPACIDAD PARA DEFINIR DESDE UKA HASTA 10
ETAPAS O FASES, CON NOHBRES DEFINIDOS POR EL
Usuazio

1.28.2.- CAFICIDAD PARA DERINIR DESDE 1 HASTA 40 VISTAS
POR CADA, ETAPA O FASE. CON NOMBRES DE CADN WISTA
DEFINIDOS POR EL USUARIO

1.26.3- CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO A ECO DE ESTRES
30 EN TIEMPO REAL

1284~ (O ECO DE ESTRES CON ROTAZION AUTO
CEL 20 EN TIEMPQ REAL PAA ADDUISICION SECUENCIAL SIN
ROTAR EL TRANSOUCTOR.

ATl

1,29, CON CUANTIFICACICN DEL MOVHHIENTD ¥
DEFORHLCION DEL TENDO CON TECNOLORIA 20 SPECKLE

1.25.1.- ENGRAOSAMIENTO DE PARED.

1.29.2.- DEFORMACION RADGAL, LONGITUDINAL Y
CQROINFERENTAL

1.28.3.- VELOOIDAD PADIAL.

1.29.4.- DESPLAZAAIENTO RaDiAL.

1.28.5.- QUE GENERE REPORTE DE DEFOMIMACIIN (STRAN)
FADIAL, LONGITUDIMNAL ¥ CIRCUNFERENCIAL.

1,30, CON OCHO COMTROLES DESLIZANTE PAY AUSTE DE
LA QR DE GAEAMGAS DE COMPENSAZION LATERALES 1
icd |

|
1.31.- CON OTHO CONTROLES DESLZANTES PARA AIUSTE DE|

LA CURVA DE GAMLNCH, DE COMPENSACION EN TIEMPO TEC

1.32 - CO OPCHON A CRECMIENTO PARA CONTROLAR EL
EQUIFD POR COMANDOS DE VOZ HABLADIO EN 1DI0A
ESPATOL, CONTAOLARDO CASI TODAS LAS FUNCIONES DEL
EQUIFD,

IMAGENES DE 30 THASESOR

GICAS QUE CUMPLACON LO
SGUIENTE;

N MEDICIONES DE PARAMETROS DE POR LD
. D RO ANTEMOR O POSTERIOR, DWAETRD
AATEROLATERAL D POSTERDIEDIAL, ALTURS ANULAR,
STRO DE COnISLRA A& COMISURA, PERIMETRD DEL
ARILLO 3D, .

1.33.2- CON CAPACIDAD DE CRECHIENTO A FUTURD 70
CUANTIFICAR 0N FIENTD Y DEFORSA00N DEL TENDS CON
TECHOLTEIA 20 SPECALE TRAZKING EN F-4GENES DE ECO
OE ESTRES ¥ GENER/ZON DE REFORTE.

1.33.3 - CON OFCION A CRECIMENTO A FUTURG PARA
REALIZAR 114/ GENES PAMOR MICAS O EXTENDIDAS,

1.34.- D'SCO DLRO DE /50 GB O MATOR.

1,39« CON QUEIADIOR DE DISCO VERSATIL C.0VCDR FARA
ALMSCEN/IENTO OF MAGENES INTEGRADG DENTRO DEL
EQUIPD,

1,36~ CON PROTOCOLD DICOM PARS ALRACENIIENTO,
P-FRESION ¥ £iv.1D DE fAGEENES.

1.36.1.- QUE INCLUYA STOFNGE COMISIT (SC3, MODALITY
WORKLIST {74} ¥ PERFDRMED PROCEOURE STEP [MPFS) -

1.36.2.- CON ALMSCEN

AIENTD DEL VISOR DICGH PAA
REVSION EN MEDIOS £

ERNOS.

1.37.- CORRIENTE ELECTRICA DE 120 V. 80 HZ

NCCESORIDS:

2.1 TRAMSDUCTORES ELECTAONICOS DE BANDA ANCHA,
ULTEAZANDA O MULTIFRECUZNCIAL,

L e R L T R

ANERD L4 ROHAS TECKICAS

i
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2.2.- SECTORAL [ATRICIAL DE 2500 ELEMENTOS O MArOR
CON RANG0 OF FRECUENCIAS DE 1 MHZ O MENOR A 5 MHZ
Q MATOR PAR, APLICACIONES CARDIACAS 20, M, COLOR. P
Y QW, DOPPLER DE TEIDO (TON) Y 30 TIEMPO REAL
WOLUMEN COMPLETO DE UN LATIDG E IMAGENES
EIPLANAAES O ¥PLANE, S5E DEBEN CUBRIR TODOS LOS
MODOS CE IAEEN ¥ RA2IGD DE FRECUENDA CON UNG
S0LO TRAWSDUCTOR,

23- SECTORAL MATRICIAL DE 2500 ELEMENTOS O MaTOR
CON R'HE0 DE FRECUENCIAS DE 2 MHZ O MENGR & # MHZ
MATOR PANA APLICACIONES CARDIACAS 2D, M, COLOR, Fvi.
WY 30 TIEFPO AEAL VOUUMEN COMPLETD £ BAGENES
FIPLATIARES O XPLAKE, SE DEBEN CUBRR TODOS LOS
FQDCS DE IMAGEN ¥ RU4G0 DF FRECUENCIA CON UND
SOLO TRHSDUCTOR.

2.4+ SECTOR AL TRANSESOFAGICO MATRICIAL DE 2040
ELEMENTOS O 1MAYOR CON RANGO DE FRECUENCIA DE 2
HHZ O MENDR A 7 MHZ O MYOR PARA APLICACIONES
TRAMSESORAGICAS 20 ¥ 3D TIEMPO REAL AFLICACIONES
CARDIMCAS 20, M, COLOR. WY CW Y 30 TIEMPO
(WOLUMEN COi-PLETC DE UN LATIDO E
BIPLAMARES O XPLANHE, SE DEBEN CURT
1OD0S DE BMAGEN Y R4HGD DE FRECUENCIA CON UNG
SOLD TRHSOUCTOR.

2,5, TR-NSDUCTOR CIESO TIPD LAPIZ BaRA DOPFLER
CONTINUG DE 2 MHEZ EN APLICACIONES CARDIDLOGICAS EN
ADULTOS,

2.6+ UPS, CON RESFALDO DE AL MENCS 15 MINUTSS OE
ENERGiA

COMSUMIBLES:

3.1 - LOS NECESeRDS HASTA TERMINAR LA VIGENGA DEL
CONTEATD

IV.RESPONSABILIDADES DE LA "MPRI:SA

CTRAS PRESCRIPLIONES APLICABLES AL BlE.d‘

1.~ EL PROVEEDOR ADIUDICADO DEBERA REALIZAR EN LA
INSTALAZION DEL BIEN LO SIGUIENTE:

‘ARRENDAMIENTO O SERVICIO e g nr:c*.ncluu na.o;eser-r. e S ey ALU»\CO‘I rwo E(LLLSWOD’ hcwocama.

1.1, TCGWAR BN CUENTA LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD
HOSPITALARIL, DERNADO DE SU VISITA SON LAS
CALACTERISTICAS CON LAS QUE SE ENTREGATN LAS AREAS
DONDE SE INSTALARAN LOS EQUIPCS, POR LO QUE FARA LA
INSTALAZION DE LOS Mi505 EL PROVEEDOR ADIUDICADS
DEBERA HACER LAS ADECUACIONES NECESATIAS EN CAST DE
CLE SE REQUIERS, SIN COSTO FATA LA SECRETARIA.

*.2- REALIZAR EL TRNSPORTE. DESEHBALAE, ENTREGA £
INSTALAZION, SIN COSTO PO LA SECRETATA PARAEL
CORRECTO FUNCISMAHIENTD DEL EQUIPO,

1.3~ LAS FNIOBRAS DE RCARRED HASTA EL LUGAR DE LA
INSTALACION, INCLUTENDQ ELEYZCION CON GRLUIA EN CASO
DE 5EM NECESARI) DE LOS BIENES, SERA NESPONSABILIDAD
CEL PROVEEDOR ADUUDICADO 5IM GENER'R COSTO
ADICIOMAL PATL LA SECRETARIA,

1.4+ 51 DURANTE LAS MAWIOBRS DF CAriA, DESCATGA,
ENTREGA, RECEPCION. IMSTALACICH ¥ PUESTA EN
OPER-CION DEL BIEN LA INFRAESTRUCTURS HOSPITALARA
SUFRIERS ALGUN D0 ESTE SERY CUBIERTO POR L
PRCVEEDOR,

5. PRUEEAS DE CALIDAD DEL EQUIFD CONFORIE A
NORAATTIDAD, POSTERICR A LA INSTALACION DEL EQUIPO Y
PREVIO A SU RECEPCION DEFINITS A,

v, DOCUMEWAGON [HEGISTFIG SANlT}\RlD CER“FlD‘\C'ONES Y CﬂRTA DE APO‘I’O]
T PRESENTAR LO SIGUENTE! L ipervincuio (COPIASIMPLE Bl J:c'ursqrrcu o™

1.~ REGISTAD SANITARIO;

1.3 - REGISTRD SANITARIQ VIGENTE EXITIDO POR LA
COFEPRS, ANVERSO Y REVERSO.

1.2~ REGISTAO SENITARIO NO VIGENTE: PRORRGSN Y
COHPROTANTE DE PASD DE DERECHOS,

1.3-EN CASO DE QUE EL BIEN NO REQUIERA REGISTRO
SANITARIO: CARTA DE NO REQUIRIVIENTO EMITIDA POR LA
|COFEPAS O COPIA DE LA PUBLICACIGN DEL DIARIO DRICIAL
DE LA FEDESCION DE FECHA 22 DE DICISMBRE DE 2014,

PARA BIENES INTERNACIONALES ANEXAR ADEMAS]:
.- CERTIFICADO CE LIBRE VENTA FDADCEQ IS &
EQUILENTE SEGUN PAlS OE ORIGEN

V.- CERTIFICADO 15001 3485:2016.
PARABIENES NARIONALES ANEXAR ADEMAS:” S T MV T A A A R g AR TN o AT S rar e o Y T
i~ CERTIFICADD DE LA MOH-241-55A1-201 2, BUERAS
PRACTICAS DE FABRICOGN EXSEDI00 POR COFERFS,

YETI PSR #5155 L4 FICHAS TEGMIPAS



5. CERTIFICADD 15011 3455:2016.

1.3.1 CARTA DE FABRICANTE

CARTA DE RPGTO DEL FABPICANTE. EN PAPEL MEMBRATADO
DEL FASRICANTE

13.2 DISTRIBUIDOA QUE COMPRA DIRECTAMENTE AL
TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO

CARTA DE APGYD DEL SCLIDERID EN PASEL MEMBRETADO
DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARID

Y

CARTA ELABORADA EN PAPEL MEMBRETADO DEL TITULAR
DEL REGISTAD S-:4ITARI0 DONDE CONSTE QUE ES
DISTRIBUIDOR ALTORZADO DEL FABRICANTE

13.3. DISTRIBUIDOR SECUNDARIO QUE COMPRA
DIRECTAMENTE A UN DiSTRIBUIDOR AUTORIZADO

CARTA DE APCD DEL, FABRICANTE, TITULAR DEL REGISTRG
SARNITARIO, BISTRIBUIDOR PRI-ANO Y/O SECUNDARD

CRET DO FOR L
WO DCLDE CONSTE QUEES
ZADG

g

DE LA ASITRAGOn €0 10 DSTRSUIDER AL O BY
IO POV L FADSCANTE

DOCLY ENTACCN FIDBATO S DEL ACUERDD 3 CONTRATD |

| ? COWE/HD Tz LA | SCCACTARIA
) . °dq‘é CIIDAD DE MEXICD | DE saLw

SECAETARIA DE SALUD DE LA QIUDAD DE MEXICO

FICHA TECNICA DE EQUIPO MEDICO

FOLIC DT 09423

MO, OE PARTIDA: 3953

SLEZHECCOH N DR TRCNILO™, £ INSIWOS IDENTIFICADOR DE FICHA l

VERSICW 1- 2023

I. DATCS DEL OFERENTE

S N -

INYECTOR DE MEDIOS DE CONTRASTE

1l. DATCS DE IDENTIF]O\CION DEL BIEN

DEFINICION:

T

o CONTINUA EL USUSRIC TIEN
CONTRASTE A TRAY

5STENA DE INTECCION ANSIOGRAFICO PARA EL SUMINISTRO DE #EDINS DE COMTRASTE (@l
PACIOPACO A UN CATETER. CON UN FLUID VAZASLE ¥ UN VOLUMEN DE IvECOON AIUSTABLE
DEFINIDOS FOR EL USUARID, QUE PUEDEN MODIFICARSE DF FORMA INSTANTANEA ¥ CLAVE SAICH: s
EN TODO OMENTO COMTROL SOBRE LA ADFMISTRACKN DEL
ES DE UN CONTROLADOR 4/ 0081 NELE-ATICO ESTERIL

m CARM:TE_[ETUS TEGUICAS DEL BJEN

nstalman DEL BIEN OF
: DESCRIBA EL BIEN

. EVALUACION (USD EXCLUSIVO |

CUALQUI:?U“HG' L..IF‘.SD E rOI...EI‘C DEL . 'DELICON\':CPN'IIE]

B ARCHIVO POE

1.7, FAHEL DE CONTROL CON PANTALLA TACTIL.

1.2, VELOICDAD DE LLENADD MINiFIO DE 3 A 10 MUS,

1.3, WOLUMEN [V20M0 COmMO MINIMD $9.83 ML,

1.4, RETARDO DE INYECCION DEO A 559 5,

1.5, JERINGA DE CONTRATE CON CAPACIDAD Miitia DE 100
HL

1.6, PARELIETROS MAHOS PREDEFINIDOS SEGUN LA
UBICAZION ARATOICA CARDIMGA O VASCULAR PERIFERICA:
COROMATA ZOUIERDA, CORGMATA DERECHA. VENTRICULD
ZALIERDO, PIGTAIL, SELECTR MICRD: ENTRE OTROS

1.4, ADGINISTRACION DEL FLUJO VARLABLE DE LA BiYECCION
ATR DE CONTROLADOR ESTERIL ¥ DESECHASLE.

1.8, TR*USDUCTOR DE PRESION COMPUESTO POR SOPORTE
INTEGRADG AL EQUIPS ¥ LN CARTUCHD DESECHABLE
YESTERIL,

1.9, SISTEMA DE [45HIFOLD AUTOMATIZADO QUE GARSATIZA
LA MONITORZACIGN DE LA PRESKON SAGLINER DEL
PATIENTE SIEXPRE QUE NO SE ESTE ADMINISTR'NDO
FLUIDD Y A SU VEZ ALTERHA AUTOMATICAHENTE ENTRE LOS
PUERTOS DF ALTA 'Y Bty PRESION, CONECTADOS A
SU..UCICN SALIMA Y CONTRASTE RESPECTR. IMENTE,
400 LA NECESIDAD DE CA/135R LAS LLAVES DE

1.10. SENSOR DETECTOR DE COLUIGAS DE AIRE QUE /rUDs
AL USUARID A DETECTAR Y EVITAR LA ENTRADA DE AIRE EN
EL CUERFQ DELPACIENTE.

' [711 SENSOR OE CONTR'GTE EN LA BOTELLA GUE DETECTA
|5t HAY SUFICIENTE CONTRASTE PARA LAS OPERACIONES
Y|DELLENADO.

A
A A R P ra

APRX0 14 HEHAS TEChCAS

\
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1,12, SENSOR ﬁ WALVULA DE LA
EL SISTEN i~ ESTA PREFARADO PAS
ALFACIENTE

1.13. SENSOR DE VALVULA DELHANIFOLD,

HGN QUE DETECTASI
ECTAR CONTRASTE

112 LECTURAS SOBAE LA INFORMCION DEL USD DEL
CONTRASTE: CONTRASTE RESTANTE, CONTRISTE
ASHINISTRADO EN TOTAL DURSNTE EL PROCEDSMIENTD Y
CCNTRASTE ADHSSTREADD EN LA ULTHAR BCCION,

1,15, PARAMETROS DE INYECCION DE CONTRASTE rAidiHDs
O Minii<0 DEFINIDOS FOR EL USLARIO: FLUID DEOS A
ACELIE VOLUMEN DE 0.8 A 23501 TIEMPO DE ASCENSD
DE © A 1SEGUNDOS, PRESICH DE 200 & 1200Ps!1

1.15, 80484 DE INFUSION DE SOLUCION SALINA VELOTIDSD
DE FLUIC CONSTANTE DE Q.1ML/S

1,17, DEBE IWCLUIR EL SOFTVIRE DE MEDICON DE RESER.A
CORDIRA

1,18, SISTERA DS RESE.A DE FLUID FIUCODMAL (FFT)
1,181, DOS GPCIONES: 0.5 M4 / SEG ¥ 1.0 M f 556

1182, COMPATIBLE CON EL TOMDERARD DE COHERENCIA
OPTICA Y EL SISTERUA DE ATERECTCMIA ROTAZIONAL

1.18.3, RETROCESC MANUAL DE 15050 CunADnns o
SUPERIOR

1,154, REI'HGCESD AUTOMATICO DF AL MENOS 3000 |
FOTOS

118 5 PANTALLAS DE CORTE TRANSUERSAL Y DUALVIEW

1.19 ALIMENTACION: 1001 20 VCA 50-ED HZ 104 COMO
L]

1.20 SE DEBE INCLLER EL MEDID DE CONTRASTE

2.~ ACCESORICS:
2.1.- NO APLICA
3.~ CONSUMIBLES;

2.1+ LOS NECESARIOS HASTA TERMIMAR LA VIGENTA DEL
(CONTRATO |

a....SI-»-BIE‘l T

* EURLUACION {USO E»"L'J*"n’- DEL CONVECAITE)

1.~ EL PROVEEDOR ADILDICADS DEBE’M a..a.l.lzm EN LA
INSTALACION DEL BIEN LO SIGLIENTE:

1.1, TC=iAR EN CUENTA LAS INSTALMCIONES DE LA UNICAD
HOSPITALARIS, DERRADO DE SU VISITA SON LAS
CAFVCTERISTICAS CON LAS QUE SE ENTREGARN LAS AREAS
DOWDE SE INSTALAREN LOS EQUIPOS, POR LO QLE PARA LA
INSTALACGN CE LOS MISi408 EL PADVEEDOR ADJUDICADD
DEBERA HACER LAS ADECUSCIGNES NECESARAS EN CAS0 DE
QUE SE REQUIERA SIN COSTO PARA LA SECRETAR',

1.2 REALIZAR EL TRESPORTE, CESEIMEALAIE, ENTREGA E
INSTALACHON, SIN COSTO PARS LA SECRETARS PARA EL
CORRECTO FUNCIONLAHIENTO DEL EQUIPO,

1.2~ LAS MANIQBRAS DE ACARREC HASTA EL |
INSTALAZION, INCLUYEN DO ELEVICIKIN CON 6!
DE SER NECESARID DE LOS BIENES, SERA RESPONSABILIDAD
LEL PRIVEEDOR ADIUCIZADO SIN GENERSR COSTCH
ADICIJHAL PARA L4 SECRETARI,

1.4, 51 DURNNTE LAS MAMIOBRAS DE CARGA, DESCANGA,
ENTREGA, RECEFCION, INSTALACION Y PUESTA EN
OPERSCION DEL BIEN LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALATIA
SUFRIERA ALGUN D50 ESTE SERA CURIERTS POA 5L
FROVEEDOR

1.5~ PRJEEAS DE CALIDAD DEL EQUIFQ CONFOTHE A
HORMATMIDAD, POSTERIOR A LA INSTALACIGN DEL EQuiPD ¥
PREVID A SU RECERCION DEFINITNA

MENTACION (REGISTRO SANITARIO, CER'.'I'I:—IG‘\CIONES Y CARTA DE APCYD)

f-«m- INCLLD, (COPI4 SIMPLE DEL DOCUMENTO) | NOMERD DE LOCUMENTO ‘ V]aEP.CD\_ G mmLuacion”

1.~ REGISTRO SANITARIC:

1.1~ REG:STRO SANTARD VIGENTE E4/TID0 FOR LA
COFEFRIS, AVVERSD ¥ REVERSD,

1.2 REGISTRO SANITARID NO VIGENTE: PRORFOGA Y
COMPROBANTE DE PAGO DE DERECHOS,

1.3-EM CASO DE QUE EL BIEN NO REQUIERA REGISTRO
SANITARIO: CARTA DE NQ REQLIRIMIENTD EMITIDA POR LA
COFEPRIS O COPIA DE LA PUBLICAZION DEL DIARID OFICIAL
DE LA FEOEACION DE FECHA 22 OF DICIEMERE OF 2014,

PARA BIENES INTERNACIONALES ANEXAR ADEMAS; -
.- CERTIFICADO DE LIBPE VENTA: FDAQCED NSO
EQULIALENTE SEGUN PAIS DE QRIGEN.

.- CERTIFICADD 1501 3435:2016,

f§ FARA BIENES NACIONALES ANEXAR ADEMAS:S

: 13dc 30
hf!"ﬁlm)w?’": ANERP 1.4 FICHAS TECREAS 340
dinl %



Wl CERTIFICADO DE LA NOIM-241-5521.2G12. BUERSS
PRAZTICAS DE FABRICAZION EXPEDIDD FOR COFEPRIS,

5. CERTIFICADO 15001 3435:201 8, |

133 CARTAQ‘EF»%BNG\NTE

CARTA DE APSTO DEL FABRICANTE, EN PAPEL [ EMERATADD
OFL FABRICANTE

13.2 DISTRBUIDOR QUE COMPRA DIRECTAMENTE AL
TITULAR DEL REGISTRD SANTARIO

CARTA DE APGYQ DEL SOLIDARIO EN PAPEL MEMBRETADD
CEL TITULAR DEL REGISTRG S4HITARIO

Y

CARTA ELASORADA EN PAPEL MEMBRETADD DEL TTULAR
CEL REGISTRO SANITAO DOHIDE CONSTE QUE £5
DISTRIELIDOR AUTORIZADD DEL FABRKLANTE

| 13,3, DISTRIBUIDOR SECLNDARID QUE COMPRA
DIRECTAMENTE A UN DISTRIBUIDOR AUTCRIZADO

CARTA DE ARQYO DEL FABRICAWTE. TITULAR DEL REGISTRO
SNAITARIO, DISTRIBUIDOR PRIMARID ¥i0 SECUNDARD

S, HENTTETADO FOTEL
O DCNDE CONSTE QLE £5
=7}

CONTRATD
D EN

NESIORIT

LIk s L

14 ki LA | SECRCTagls
Dd TIUDLD DE MIXICO

OF SALUD

i FOLIO DMTh D94-23

FICHA TECNICA DE EQUIPO MEDICO

| NGO, DE PAATIDA: 3933

IDENTIFICADOR DE FICHA | | VERSIGN 1. 2023

l. DATOS DEL QFERENTE

M(-.‘.D.A.G:

PAlS DE oi's"l

CANTIDAD OFERTADA:

INICION:

EQUIPG DIGITAL PORTATIL QUE ADQUIERE, DESPLIEGA ¥ REGISTRA SIMULTANEAMENTE LAS
¥ DOCE DERIVACIONES ELECTROCARDIDGRAFICAS CON FINES DIAGNOSTICOS

ESFE:iE[ CIONES DEL BIEN

1.~ DESCRIPOON:

e i S MANUALES, O " v T L eVl racmfusrs:cm-s'i\ro
DESCS .,_pc;cm OEL BIEN© - convocnTe)

1.1- ADQUISICION:

CON CARACIDAD PAZA ADOUIRIR Y MOSTRAR EN
SIMULTANEA EN PAXTALLA SENSIBLE AL TACTO, A
COLOR'Y DE AL MEXNTS 10,47, DOCE DERNCIONES Y
CEPATIDSD DE CECIHIENTD A FUTURD PARA MOSTRAR 16
DERDCIONES.

1.1.2.- SISTEMA DE DETECCION DE [ALA CONENISH DE
CLIALQUIER ELECTRODO, CON INDICADOR GRAFICE PUNTUAL
DEL ELECTRODO 1AL CONECTADC.

1.1.3.- TECLADC INTERCONSTRUIDG TGO QUERTY PARA
INTRGOUCR LOS DATOS DEL PAZIENTE, CON CARZTTERES
ALFANUMERICOS,

1.4~ FREQUENCIA DE MUESTRED DE MINGAO /500 HZ

11,5 FUNCION/SIENTO CON CORRIENTE ALTERNA ¥
ATER' INTERMA RECASGASLE CON DURAOON Mini:
DOS HOM'S O QUE PER-ITA REALIZAR AL MENDS 30
REGISTROS HFRESOS,

1.1.6- FILTAQS:

1.1.6.1.- FILTRO DE LINEA DE 80 HZ

1.1:6.2 - FILTRO MUSCULAR EN EL T 560 DE 5 O MENDR A
140 HZ O MATOR

1.1.63- FLTRO DE LINEA BASE

1.1.7 - FRECUEMCIA DE CORTE SUPERIOR EN EL
40 A 150 HZ 000 MAXIGD,

N0 0E

A QS HZ,

118 FRECUENCIA DE CORTE #INiMO EN £L R'HGO DE 005

1.1.9.- PROTECCION CONTRA DESCARGAS DE DESFIBRILLDOR,

11.1.10- DETECOION DE MARCAPASOS,

ELAR Rl npwk ]
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1.1.11,- INDICADOR DE L& CALIDAD DE LA SERAL ADQUIRIDA
MEDNANTE DIFERENTES COLORES DEL TR'Z0.

1.1.12.-SOFT
LATIGUILLOS,

AE PARA LA DETECOION DE LA INVERSION DE

1013 - MODULD INTERFAZ ENTRE EL FACIENTE ¥ EL
EQUIPD, CONTROLADG MEDIANTE MICROPRICESADOR, CON
BOTON PARA LA TOMA DEL ELECTROCARDIGER S 1A

1.2 DESPUEGUE

1.2.1 = PANTALLA PARA VISUALIZACION SIMULTANEA LS
DOCE DERLAZIONES,

1.2.2- AIUSTE DE SENSIBILICAD Y VELOGDAD:

1,221~ VELOTIDAD DE AL MENCS 25 ¥ 50 MiVSE6.

1.2.2.2- SENSIBILIDAD DE AL MENGS 25,5, 10 Y 20 MM

i,

1.3+ ALMICENAMENTD;

13,1« ALRACERAMENTC INTERNO DE 200 ESTUDIOS COMO
4}

103 OF LOS ESTUBIOS PARA SU
AIENTO EN LN SISTEMA DE INFORAZION
PUTARZADO MEDIANTE ALGUN MESIS: LAN, WIFL, O UsE,

1.3.3- ALMACERAWIENTO DE AL HENGS 10 MINUTOS DE LAS
12 DERLVCIOMES FATA REVISION RETROSPECTIVA,

1.3.4.- DIEZ SUCESDS DE AL MENOS 10 SEGUNDOS CADS,
L0,

- TPRESIGN OF 12 DER.CIONES EN HOIAS DS
TAVHD CARTA O 21.6 X 2/.9CM (B85 X 11 PULGADAS) +/-

T

1.:4.2.- SELECCION DE ENTRE AL MENQS / FORATOS QUE
INCLUYA MEDICIONES, DATOS DEL FACIENTE,
REPRESENTAZION GRAFICA DE LOS VALORES DEL SEGHENTD
ST EN MAFA CIRCULAR IULTIZE.

d DESPLIEGUE E IMPRESKN DE LOS WENS#IES BN
IDIDiA ESPATIOL,

1.5.- INTERPRETACION:

1.5.1 - MECIQONES ALTO!-
CNDRS (P Q.RSYT).

IATICAS DE LA AMPUTUD DE LAS

1.5.2- MECIOONES AUTOIATICAS DE LOS INTERAALOS DEL
ECG (PR. QRS T, QTC ¥ RR).

1.5.3- SOFTVARE INTERPRETATIVO PARA PACIENTES
ULTOS Y PEDIATRICOS,

1.54- CAPAZIDAD DE IDENTIFICAR Y B4R A0S0 AL CLINICD
CE SITUACIONES CRITICAS DEL FACIENTE PARA; BLOQUED
COPLETO, INFARTD AGUDO AL LDCARDIO, ISDUEME
AGUDA, FRECUENCIA CARDINCA MUY ALTA.

1 5.5.- QUE IDENTIFIQMUE Y SERALE POSIALES CCLUSIONES
EN LAS ARTERIAS CORDNARIAS,

2.~ ACCESORIOS;

2.1~ 2 CABLES PARA PATIENTE DE 10 PUNTAS.

2.2 FUNDA PROTECTONA COMPATIBLE COM EL EDUIZD

2.3-CAPRQ DE TRANSPORTE CON FRENDS O BLODUED
ESPECIWLIMENTE DISEfADO FARA EL EQUIPD.

2.4- TARIETA SD

3.~ CONSUMIBLES:

3.1~ LOS NECESARIOS HASTA TER
CONTRATD

MAR LA VIGENCIA DEL

INSTALACION DEL BIEN LO SIBLIENTE:

; AERA REALIZAR EN LA

1,1, TOMAR EN CUENTA LAS INSTALNCIGNES DE LA INIDAD
HOSPITALARL, DER?,CO DE SUVISTA SON LAS
CARNCTERISTICAS CON LAS QUE SE ENTREGARSN LAS ARERS
DCHDE SE INSTALAR I LOS EQUIPDS, POR LD QUE FARA LA
INSTALAZION DE LOS MISHOS EL PRCVEEDOR ADIUDICADD
DESERS HACER LAS ADECLIACIONES NECESS545 EN CASO DE
QVJE SE REQLIERA. SIN COSTO PARA LA SECRETARIA,

1 2.+ REALZAR EL TR NSPORTE. DESEMEALAIE. ENTREGA E
INSTALAZION. SIN COSTO PATA LA SECRETASLA Pams EL
CORRECTO FUNCIONAHIENTO DEL EQUIR0,

1.3-1AS tins 5 TE ACARREQ HASTA EL LUGHR DE LA
INSTALACIGIN, RICLLWENDG ELEV-CION CON G 14 EN CASO
©OF SER NECESARIQ DE LOS BIENES. SENA RESPOHSARILIDAD
DEL PROVEEDOR ADIUDICADD SIN GENERAR COSTD
ADEIONAL PATA LA SECRETARIA.

LA Pt |
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1.4+ 5 DURSNTE LAS MAMIOBNAS DE CARSA, DESCAIGA,
ENTRESGA, RECEPCICN, INSTALACIC ¥ PLUESTAEN
OPERCION DEL BIEN LA INFRAESTRUCTUTY HOSPITALATIA
SUFRIERA ALGLUN 0750 ESTE SERA CUBIERTO POR EL
FRIVEEDOR,

1.5~ PAUERSS DE CALIDAD DEL EQUIPO CONFOMME A
NERHATVIDAD, POSTERICR A LA INSTALAZION DEL EQUIFO ¥
PREVIZ A SU RECEPOUN DEFINIT.

PRESENTAR LO SGUIENTE. -

1.- REGISTRO SANITRRIO:

V. DOGJMENT&CION (REGISTRO SANITMIO CERTlF‘CACIONES Y CARTA DE APQYQ)

CULO, {COPIA SIMPLE DE| DOGUMENTO) | |1 : L EVALUACION

1.1~ REGISTRY SAXITARIQ VIGENTE EMIMDO FOR LA

COFEPRIS, AITVERSS Y REVERSO,

1:2.- REGISTRD SAKITARIO NO VIGENTE: PRORROEA ¥

COWPROENTE DE P50 DE DERECHDS,

1.3.-EN C250 DE QUE EL BIEN NO REQUIERA REGISTRD
SANITARIC: CARTA DE NG REQUIRI-IENTD EMITIDA POR L
COFEPRLS O COPIA DE LA PUBLICACION DEL DISF0 OFICIAL
DE LA FEDENCION DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2014,

V.- CERTIFICADO DE LIBRE VENTA FDADCEQ IS O
EQUEALENTE SEGUN PAIS DE ORIGEN.

V.- CERTIFICADD 1801134852015,

- CERTIFICADO DE LA NCM-247-5541-2012, BUENAS
PRICTICAS DE FABRICACKSN EXPEDIDS POR COFEPHIS,

5. CERTIFICADO 1501 3435201 5.

CARTA DEAFOYO "

1.3.1 CARTA DF FABRICANTE

CARTA DE APGYO DEL FABRICANTE, EN FPPEL MEMBRTADD
DEL FASSICANTE

13.2 DISTRIBUIDOR QUE COMPRA DIRECTAMENTE AL
TITULAR DEL RESISTRC SANITARIQ

CRRTA DE APCHT DEL SOLIDAR'0 EN PAPEL MEMBRETADD
CEL TITULAR DEL REGISTRO SANITAMD

X

CARTA ELASOR D EN PAPEL WEMBRETADD DEL TTULAR
DEL REGISTRO SANITARIO DONCE CONSTE QUE &5
DISTR:BUIDOR AUTORIZACO DEL FABMICANTE

13.3. DSTRIBUIDOR SECUNDARID QUE COMPRA
DIRECTAMENTE A UN DISTRIBUIDOR AUTORIZADD

CARTA DE AP0YD DEL FABRICANTE, TITULAS DEL REGISTRO
SARITARIC, DISTRIBLICOR PRIMARID YA SEQUNDARID

QrzFAEUxT.a'tEN'R‘&\‘. '.5".'7._ K3 AT EL

.‘ZBFM»'.E' S"'-iGC [
MENCO POR B FAS

Qusaz o n(xvco DE SALUD

/’omunz % B: Lh | shcreTasia
é

FOLIQ DT 05423

FICHA TECNICA DE EQUIPO MEDICO

NG, DE PARTIDA: 3953
SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MExCo
SLBLT OO A DT THEHS O T ING 25 [CENTIFICADOR DEFIOM: | VERS( 1+ 2023
I. DATOS DEL OFERENTE
Il. DATOS DE ]DENTIFICAC!ON DEL BIEN
T FUENTES OE MARCAPASOS TRANSTONOS 3
SE REQUIERE PARA EL TRATAMIENTO TRIMSITORIC DE ALTERACIONES EM La FRECUEKCIA i
CARZIACA POR ALTER-CIONES EN LA CONDUCCISN ELECTRICA CARDA CA :
III. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL BIEN
B R 0 d 5 o'
K ) J D L)
Y A = U
[ = = = O
1-D N:
1.1, MODOS DE TERAPIA DE ESTI-ULAZION
SELECOONABLES:

1. 1.1, MODOS MOROCAERL:

L ADD ALY VGO,

1. 1.2, wODOS BICAMERAL: DDD. DDNY DOO.

1.1.3. TER'PIA SIN ESTIMULACKON: 000

LU UA Pt s}
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1.2 MODD ASIMCRDNG CON ESTIMULAMIGH EN RASAEA DE
ALTA FRECUENCLS DE HASTA 200 MIN-1 O W7DR PATA
TAQLRASAITMIAS AURICULARES,

1. 3. CAENCTERISTICAS DE SEGURD!D:

1.3.1, CON FUNTION DE AUTOCGHPROBACION.

1 3.2 INDICADOR DE BATER|A © PILA B,

1. 3.2 FUNCION DE BLOGUED PARA P
MOCIFICAOGN ACCIDENTAL DE LGS PAsil

1,34, DESCONEXNON DE SEGURICAD DEL MARCARASO
TEWMPORAL EN DOS PASOS PARS EVITARUN APASADO
HRALUNT AR,

1. 3.5, CON PROTECCON CONTRA EMEALSAMIENTO DE
FRECUENCIA.

1. 3.6, CON PROTECCION CONTRA DESCATGS 0E
DESFIERNACION,

1.3,/ CON PROTECCKON ELECTROSTATICA.

7. 4, CARACTERISTICAS DE FUNCIOH WHIENTO;

1. 4.1, INDICADORES DE ESTADO DE LA ESTIMULACISN ¥ LA
CETECCHIN.

1,42 OPERSCION CON MINIMG & DINLES.

1. 4.3, 00MN FUNCION DE INTERBUPCION O BALSA DE LA
ESTRMULATION Y DETECCICH.

1,44, CON FUNCION DE EMERBENCL,

1. 4,5, CON FUNCION DE 10D0 MUTGHATICO DURWIE LAS
ARRITMIAS AURICLLARES

1. 4.8, CCH AIUSTE AUTCHATICO DE LA SENSIBILIDAD.

1.5, USO CON EATERAS O PILAS ALCALEL'S:

1.5,1 COM FUNCIDIAMIENTO CONTINUD © S ,
INTERRUPCION DURANTE L& SUSTITUCION DE LAS SATERIAS
O PILAS.

2. ACCESORIOS POR EQUIPD:

2.1, D05 CASLES DE EXTENSION FATA PRJENTE
REUTILIZABLES AV,

3. CONSUMIBLES:

= LOS NECESAPIDS HASTA TERHINAR LA VGENCIA DEL
COkTI‘.n’TO

1- .J. Pmennn mluclc.wo nl:sERA REALIZAR EN LA
INSTALACION DEL BIEN LO SIEUIENTE:

V., RESPONSABILIDADEE DE U\ EMPRESA

EN CLUENTA LAS INSTALATIONES CE LA UNIGAD

A DERNADO DE 54 VWSTA SON LAS

LTERISTICAS CO8 LAS QUE SE ENTREGAZEN LAS AREAS

DONDE SE INSTALATAN LOS EQUIPCS, POR LD QUE Para LA

INSTALMCION DE LOS MISHDS EL PAGVEEDDR ADAIDICADG

DEBER%. HACER LAS ADECLACIGNES NECESARIAS EN CASO OF
QUE SE REQUIETY, SIN COSTO PARS LA SECRETARIA

1.2~ REALIZAR EL TRAVSPORTE, DESEMBAL
INSTALAGON, SIN COSTO PARA LA SECRETAR
CORRECTC FUNCIOMAMIENTO DEL EQUIFG,

ENTREGA E

1.3.- LAS MANIDERAS DE ACERREC HASTA EL LUSAR CE LY
INSTALACIGN, INCLLIVENDO ELEVACION CON GRLIA EM CASD
DE SER NECESARI0 DE LOS BIENES, SERA RESPONSABILIDAD
DEL PROVEEDOR ADMLDICADD SIN GEMERAR COSTD
ADICICTIAL FARA LA SECRETARTS,

1.4~ 81 DURSHTE LAS MARIOETS DE CARGA, DESCATGN
ENTREGA, RECEPCION, INSTALMTION ¥ PUESTA BN
CPERTION DEL BIEN L4 INFRAESTRUCTURA uosnm_-;-l.,
SUFRIERA ALGUN DARO ESTE SERA CUBIERTO POR £
PROVEEDOR.

1.5 FRUEEAS OE TALIDAD DEL EQUIPD CONFORWE A
NOFHATIVIDAD. POSTERIOR A LA INSTALACION DEL EQUIPS Y
PREVID A SL RECERCION DEFINITRA

UMENTACION {REGISTRD SANITARIO, CERT IFICACIONES Y CARTA DE APOYQ)
IHPERVNCULD (caP'A '-.I‘-'FLE D L'DGCL.HENTG} '
- REGISTRO SANITARIG:
1.1.- REGISTRO SAMTARID VIGENTE EMITIOD FOR LA
COFEPAS, A11VERSD Y REVERSO.

1.2+ REGISTRO SARITARIO NO VIGENTE: PRORRDGA Y
COHPROBSHTE DE PAGO DE DERECHOS.

ANEHD 18 TIEHAS TECWIZAS
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73N CAS0 DE GUE EL BIEN NO REQUICHRA REGISTRO e

SANITARIO: CARTA DE MO REQUIRG-IENTO EMITIDA POR L4
CQOFEPRIS & CGFIA DE LA PUBLICATON DEL DisRI0 OFIQAL
DE La FEDEXDION O FECHA 22 CE DICIEMERE DE 2014,

PARA BIENES INTERNACIONALES ANEXAR ADEMAS:
TIFICADO DE LIBRE VENYA FDADCEO IS0
EQUILALENTE SEGUN PAIS DE ORIGEN.

[V~ CERTFICADO 502134852015,

PARA BIENES NACIONALES ANEXAR ADEMAS:
- CERTIFICADO DE LA NOM-241-5541-2012, BUENAS
FRACTICAS DE FABRICACION EXPEDIDG POR COFEFRIS,

5+ CERTIFICADO 50:1 3485:201 6,

1.3.1 CARTA DE FABRICANTE

CARTA CE APCTD DEL FASRICANTE, EN PAPEL MEWMBRATADO
DEL FABRICANTE

13.2 DISTRIBUIDOR QUE COMPAA DIRECTAMENTE AL
TTULAR DEL REGISTRD SANITARIO

CARTA DE APCYD DEL SOLIDARIC EN FAPEL MEMBRETADD
DEL TAULAR DEL REGISTRO SANITARG

Y

CARTA ELABORADA EM PAPEL MEMBIETADG DEL TITULAR
DEL REGSTRO SANITARO DONDE CONSTE QUE ES
DISTRIBUIDOR MITOREADO DEL FABRIC/NTE

133, DISTRIBUIDOR SECUNDARIO QUE COMPRA
DIRECTAMENTE A UN DISTRIBUIDOR AUTORIZADG

CARTA DE APOYO DEL FABRICATE. TITULAR DEL REGISTAD

SEAITARID, DISTRIBLIOOR PRISARIO ¥/0 SECUNDARID

G""Z‘ EL-&T L EN Fn"ﬂ PLIRETADD PO EL

TEQUEELS

2 Jl‘.',‘ AT

m

DOCLT ENTAGION FROBATE TN

ACUED0 G CCRTATE
DOR A DO EN

DF LA AT IO S0 DT
MEXICO PO BL FASRSANTE

SSTEMA DE ULTRASONIDO PORTATIL CON FUNCIONALIDAD CARDK. " SCULAR. ViSUALEADOR § o
REQUISITOS DE ALIMENTACION Y CONSUMO DE FFR: 100-240 V0N, S0/E0 HZ CONSUMO DE .
ENERGLA 20 WA NOHINAL EN TODOS LOS VOLTAES v

o
: ef’ COWIE (N G2 14 | SECEETamla FOLIC OMT); 08423
[ IR ] <] S G -
G Semesereuts | sssmus FICHA TECNICA DE EQUIPQ MEDICO |
NGO, DE PARTIDA: 3593
SECRETARIA DE SAWUCOE\AQUONDDEMERCO | DO
SURDIFECOICH DE TECNIALGEM T INSLE 105 IDENTIFICADOR DE FICHA: | VERSIGH 1- 2023
|. DATOS DEL OFERENTE
EMPRESA: .
FASRICANTE:
PAIS DE ORIGEN:
Il. DATOS DE iDENTIFIG&ClON DEL BIEN
CONSELA PARA EL ULTRASONIDD INTRACORONARIO (ViS) ¥ CANTIDAD: ™ . 1
8 EL ULTRASOMIDOD INTRAUASCULAR £S5 UNA METODOLOGIR DE 12 GENES MEDICAS QUE UTILIZA
UN CATETER ESPECIALIENTE DISERADD CON UNA SONEA DE ULTRASONIDO MRTATURIZADS SR 3h,
UINIDE AL EXTRERO DISTAL DEL CATETER, EL EXTREMO PRCN AL DEL CATETER ESTA UNIDD A I 5 i
UN EQUIPO DE ULTRASONIOD COMPUTARZADD, CLAVE SAICA: N/A

I, CARACTERISTICAS TECNICAS DEL BIEN

1.~ DESCRIPCION:

1.1+ SISTELA DE GUIA MULTIODAL FORTATIL.

10,1~ WSUALZAZION CO110 MINIMO DE: POJRA [ PRESION
DISTAL/PRESIGN 2ORTICA) ¥ ALTA DEFINICIGN EN LA
SOWD# DE IS,

1.2~ FARTALLA DE ALTA DEFINICION  0E 19" O 1iA70R

1.3+ INTERRAZ DE COMEXIIN PATLY EL CATETER QUE
GALHTICE LA RETRACOGH AUTOMATICA

1.4.- VELOCIDAD DE RETROCESD AUTGMATICH INUS,

140 - 05 b SEG

1A 1.0 Mid / SEG.

1.5+ LONGTUD kAraa DE EISQUCION DE 2Us:

RETROCEED JARUeL: 18,000 QUADRDS €00
0.

=3
=

5.2 RETRCCESD ALTOMATICO: 3000 FOTOGN -8 A 1 e

wid [ 5EG.
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15.2.1.- 8000 FOTOEN A5 A Qb T4 | SEG.

1.6~ IEUALIZNCION DE F-ASENES VUS DISPOHIBLES:

1.6.2.- AUTORATICD: PANTALLAS DE CORTE TRANSVERSAL.
VISTAS DUALES Y VISTAS PAHDR ICAS,

1.# LISTA DE TRAZA0; ENTRADA AUTOIATICA DE ST
DEL PAJIENTE,

1E- ALMACERSMIENTD / RECUPERZION DIGITAL;

1.6:1.- EN DISCO DURD, €D, VD DISCO DURD EXTRYSLE
(HASTA 2 T8) Y &N LA RED (F/CS).

1.8-DCGH,

1.0 LICENT]

AMIENTD OE SOFTVLRE.

111 . MODALIDSDES ACHITIDAS: US, LUS. CLASE S0P £
NUSFRAE,

1.12- SISTERA QPERATILO: COIMPATIBLE CON EL EQUIPO,

13- LA DF ENTRADA / SALIDA 10/1 5071000 BASE-T,

| )
118 CONMPATIBLE CON LAS SONDAS OF 1S 1
1.14 1. GUiA DE PRESION, |
1.5~ TRANSDUCTOR DE ROTACION DE 3207, ', N
1.16.- MEDRIA DE CINE,
1,97~ BPRESORA DIGITAL

- SOFTVRE CON BROGAAAAS DE CALCULE PATA
CICal OE DISTANCIAS Y ARERS E INDICES DE RELACION
ENTRE ELLOS.

1.18.- CONTROL DE GALANCIAS,

1.20- VISUALZACION EN TIEMPO REAL DE LA AATOHIA
EMDOLURMiAL DE LOS Y505 ¥ PARA EL EVAMEN DE SUS
PATOLOGIAS.

1.21.- EQUIPO BE COMPUTO QUE BAR.
FROCESAMIENTD DE i

TICE EL

1.21.1 - LA UNIDAD DE PROCESAMIENTC INTEGRA Y
DESPLIEGA LA [MAGEN EN VISTAS TRANSVERSAL O AMALY
LONGITUDIRNSL © EAGITAL.

1.21.2- RECON
GRISES O CAR

TRUCCIC: DE 1i4GENES EN ESCALA DE
040 DE CONVERSIGN 4 COLOR

1.22.- COHFATIBLE CON EL SISTEMA DE ATEROCTOMIA
ROTEODNAL

1.23- ALIMENTACKIN: 110 A 12/V/30 HZ.

2. ACCESORIOS:

2.1.- INCLUYE TRES SONCAS PARA ESTUDIOS
TRAHSESORASICOS ¥ TR NSTORCICDS.

23,1+ LA PIRIERS CON ANCHO DE BXN04 DE 30 /.0 RHZ
¥ LN CARA CE 1/X23 = INDICRDD
CARDIZZDS TRANSTORACICOS, ABDO:

1.5~ 4.6 MHZ Y URA CaR
ESTUDICS SARDINCOS T!
CEREBRD VASCULATES DE ADULTO,

2.0.3.- LA TEACEN SONDA CON UN ANCHO DE BANDA DE
30100 MHZ ¥ UNA TEMPERATURA DE FUNCIOMALIENTO
OEasas2.C,

3.- CONSUMIBLES:

3,1.- LOS NECESARIOS HASTA TER:INAR LA VIGENCIA DEL
CONTRATO

1.- EL FROVEEDOR ADIUDICADO DEBERA REALIZAR EN LA
INSTALACIGN DEL BIEN LO SIGUIENTE:

IV.RESPONSABILIDADES DE

LA EMPRESA

U0 EXcLisivg

L CONVOCANTE)

1.3, TO:iAR EN CUENTA LAS INSTALACIONES DE Ls UNITeD
HOSPITALANA, DERZADO DE SUVISITA SON Las

SIUCTERISTICAS CON LAS QUE SE ENTREGARAN LAS AREAS
DOMDE SE INSTALAR2] LOS EQUIFQS. POR LO QUE AT LA
TNSTALACICH DE LOS MIEMOS EL PRCVEEDIR ADIUDICATO
DESERY HACER LAS ADECUSCIONES NECESATISS EN C850 OF
QUIE 5B REQLIERA, SIN CCSTO PARA LA SECRETARIA

1.2~ REALIZAR EL TRAMSFORTE, DESEMBALAE ENTREGA
INSTALAZION, SIN COSTO PARA LA SECRETARIA PARAEL
COFPECTD FUNCIONAHENTD DEL EQUIFD,

AHLED 14 FICHAS TECRLAS
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1.3 LAS 1MAICIDERAS DE ACARRED MASTA EL LUGAR DE L&
INSTALACIGN, INCLUYENDO ELEWGION CON SFLIA EN €ASO
[DE SER NECESARIO DE LOS BIENES, SERS RESPOWSABILIDAD
DEL PRZVEEDOR ADIUDICADO SIM GENERAR CO5T0
ADICION AL PARA LA SECRETARIA,

1% 5l DURSNTE LAS MAMIDBIRAS DE CARRA, DESCARGA,
ENTREGA RECEPCION, INSTALACION ¥ PUESTA EN
OPERAZION DEL BIEN LA INFRAESTRUCTURA | IOSPITALARIA
SUFRIEFA ALGLN D70 ESTE SERA CUBIERTO POR EL
PRIVEEDOR.

1.5.- PRUEBAS DE CAUIDD DEL EQUIFD CONFOE &
WORMATVIDAD, POSTERICR A LA INSTALACION DEL EQUIFD ¥
PREVIO A SU RECEFCION DEFINITIA.

2= EN EL ACTO D& APERTURA, PUESTA EN MARCHA Y
CAPJ\.':T\QDN DEL BIEN EL PROVEEDOR ADJUDICADO
DEBERA:

273+ ENTREGAR EN ELECTRONICD ¥/O [-PRESD UN JUEGD
DEL MANUAL DE USUARIO ¥/0 DE OPERACION ¥ UN JUEGO
DE LA GUIA RAPIDA EN IDIGI34 ESPARIOL.

2.2- COLOCAR SIN COSTO ADICIONAL PARY LA CON, D0ENTE
LAS ETIQUETAS ESTEBLECIDYS EN EL "ANEXD TECMICO"

1.~ REGISTRO SANITARIO:

/INCULO{COFTA SIMPLE DEL DOCUMENTO)

V. DOCUMENTACION (REGISTRO SANITARIO, CERTIFICACIONES ¥ CAJW DS APOYOD)

NUMERD DE DSCUMENTO”

" viGeNCI”

Cemunaen

1.1« REGETRO SANITARIO VIGENTE EMITIDO POR LA
COFEPRIS. AIERSD Y REVERSO.

1.2 REGISTRO SAITAMNIO NO VIGENTE PRORANEA ¥
COWFACEANTE DE P50 DE DERECHDS.

1.3.-EN CASO DE QUE EL BIEN NO REQUIERA REGISTAD
SANITARID: CARTA DE NO REQUIRI-IENTG EMITIDR POR LA
COFEFRIS O COPIA DE LA PUBLICACION DEL DIARD GFICIAL
DE LA FEDEACION DE FECHA 22 DE DIOEMBRE DE 2014,

e ONALES'ANEXAR ADEMAS:Y
V- CERTIFICADG) DE LIBRE VENTA FOAO CED IS O
EQUIVALENTE SEGUN PAIS DE ORIGEN.

V.- CERTIFICADO [50:13485:201 5.

PARA BIENES NACIONALES ANEXAR ADEMAS:
Wi~ CERTIFICADO DE LA NOM-241-8541-2012. BUELS
PRICTICAS DE FASRICACON EXPEDIDD POR COREPRS.

5.~ CERTIFICADO 1501 3255:201 6,

CARTAIDE APOYO! 8
1.3.1 CARTA DE FABRICANTE

CANTA DE APCYD DEL FABRICANTE, EN PAPEL ME-BANTADG
DEL FABFICANTE

13.2 DISTRIBUIDOR QUE COMPRA DIRECTAMENTE AL
TITULAR DEL REGISTRO SANITARID

CARTA DE APCYO DEL SOLIDATIC EN PAPEL WEHBRETADD
DEL TITULAA DEL REGISTRO SANITARIC

3

CARTA ELABORADA EN PAPEL MENERETADD DEL TITULAR
DEL REGISTRO SiITARIO DOWDE CONSTE QUE ES
DISTRIZUDCR AUTOREZADO DEL FABRICANTE

13.3. DISTRIBUIDOA SECUNDARIO QUE COMPRR
DIRECTAMENTE A UN DISTRIBLIDOR AUTORIZADO

CARTA DE APCYD DEL FABRICANTE. TITULAR DEL REGISTRO
SARITARIO, DISTRIBUICOR PRI-ARD ¥/D SECUNDARID

CARTA ELASDIALN EN BRPEL 8 e TADO FOR EL
DSTRGL D08 A 870 DONDE £CSTE QUE E5
: DOTAUTE N0

2

C2WIE NG B Ln

o

Y A

% CWDAD BE MixiCD
0

SECRITARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MEXICO |

SECHETADIa
BE SALUD

FICHA TECNICA DE EQUIPO MEDICO

SUBDRTOO0N DT TECYD OCls € NGS5

OBTRCGCCROEHCIN |

FOLID DMTI: 094-23

NO. DE PARTICA: 3953

VERSIOHN 1- 2023

|. DATOS DEL OFERENTE

Il. DATQS DE IDENTIFICACICN DEL BIEN

SISTEMA DE ATERECTOMIA ROTACIONAL

\
o

FOUD L 1 G 23

TERDL TS T IO IEI)

ANERD 1,4 FICHAS TECNICAS
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EL ROTABLATGR ES UMA HERR \HIENTA INTE £ u
RESISTENTES A LAS TECHICAS ESTANDAR DE FREPANIIIGN L SCULAR.

I1. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL BIEN _ ]
BT e o ' PAGINA, DEL'; '
3 At AT . G . o .1° CATALOGO,
ESPECIFRCACIONES DEL e : CRIPCION DEL BIEN O i ol MANUAL O
1.1.- DISPLAY.
1.71,1. MONITORZACKIN DE TIEMPD DEL PROCEDIMIENTO

112~ MOMTORZACION DE TIEMPO DEL EVENTD.

1.2 AIUSTE DE LA PRESION,

1.3.- CONECTORES PR EL GAS, FISEA OFTICA Y
ALIFENTACICN ELECTRICA,

1.4~ PIEZA DE a0,

|
[
|
1.5~ CORTE PRECISD CON QLAY DE PUNTA DE Dia5NTE g

1.6~ QUE FLOILITE LA LIBERSZION DEL STENT EN LESIONES |
WO DILATABLES,

1/ COWTROL MECHHTE INFORCION VISUAL, ALDITSA Y
TACTIL

!.8.- ROTACION ESTABLE CON UMA OUNA QUE GIEY
CONCENTRICAMENTE,

1.9 REDUCE LA GOURRENCIA DE PROCEDNENTOS
FALLIDOS O PROLOKGADOS.

1.10- 00N TALQUE ¥ GAS NTROGEND S| REQUIRIERA
2~ ACCESDRIDS: T

2.0 - PEDAL.

2.2.- REGULADOR PA7A EL TANDUE DE NITROGEND,

3.- CONSUMIBLES:

31 .- LD3 NECESARIOS HASTA TERNUR LA VEENCIA DEL
CONTRATO

APL L‘-ELES I‘.L B El~.

£ CONVOCRNTE)

1.~ EL FROVEEDOR ADIUDICADD DEBERA REALTZAR EN LA
INSTALACIEN DEL BIEN LO SIGUIENTE:

1.1, TOI-AR EN CUENTA LAS INSTALAMCIONES DE LA UNIDAD
HOSPITALARA, DERNDO DE SU VSITA SON LAS
CARACTERISTICAS CON LAS QUE SE ENTREGAES LAS AREAS
DONDE SE INSTALAPAN LOS EQUIPOS. POR LO QUE PARL LA
HSTALACICN DE LDS iSH3S EL PRGVEEDCR ADADICATO
DEBERS, HACER LAS ADECLCIONES NECESARIAS EN CASD DE
QUE SE REQUIERA, 5IN COSTO PARA LA SECRETARIA

1.2.- REALIZAR EL TRAHSPORTE, DESEMBALAE, ENTREGA E
INSTALACION, SIN COSTO PARA LA SECRETARIA FARA EL
CORRECTO FUNGIO! AN IENTO DEL EQUIFD.

1.3,- LAS MANIOBN'S DE MCATIE0 HASTA EL LUGARDE LA |

INSTALACION, I1CLUYENDO ELEVACION CON GRS EN CASO |
DOE SER NECESLRIO OF LOS BIENES, SERA RESFONSARILINAD
DEL FRCVEEDDR ADIUDICADD $IN GENER'R COSTO
ADICICHAL PATA LA SECRETARL,

1.4.- S| DUFNTE LAS MA!IOBPAS DE CARGA, DESCAPGA.

ENTREGA, RECEPCION, INSTALACIGN ¥ PUESTA EN
OPER/ZION DEL BIEN LA INFRAESTRUCTURY, HOSPITALATS
SUFRERA ALGUN DATIO ESTE SERA CUBIERTO POREL |
PROVEEDGR,

15 Pw ERS DE CALIDAD DEL EQUIPO CONFORIGE A e
. POSTERIOR A LA TNSTALAZION DEL EQUIPO ¥
ECEPCION DEFINITIVA,

1~ RBEEFRQ 5.'\NiTM.I0'

1.1.- REGISTRO SSNITARIG VIGENTE EMITIDD FOR LA
COFEPRIS, AHVERSD Y REVERSO,

1.2+ REGISTRD SWTARD NO VIGENTE, FRORTOGA ¥
COHFIOBANTE DE PASC DE DERECHOS.

1.3.-EN CASC DE QUE EL BIEN NO AZQUIERA REGISTRD -
SANITARID: CAATA DE RO REQUIRIMIENTQ EialTins PO LA
COFEPRIS O COPA DE L PUBLICACION DEL Divi0 OFICAL
DE LA FEDE 0N DE FECHA 22 OE DICIEHBRE DE 2014

IPARABIENES INTERNACIONALES ANEXAR ADEMASIL 1
V.- CERTIRCADO DE LIBRE VENTA: FCAQ CEQUIS O
EQUNALENTE SEGIUN PAIS DE ORIGEN,

V.- CERTIFICADO 150;13284:2016.

Tde 30
ANTHG LA FCHAS TIERIAS
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1~ CERTIFIGADO O LA NGWm2a1-6541-2012, BUER'S
PRATTICAS CE FABRICACION EXPEDIDS POR COFEPRS

b CERTIRCADD 180:13430:201 6.

CARTA'DE A

1.3.1 CARTA DE FABRICANTE

CARTA DE APCYD DEL FABRICANTE. EN PAPEL MEMBRATADD
DEL FABRICANTE

12.2 DISTRIELIDCR QUE COMPRA DIRECTAMENTE AL
TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO

CARTA DE APGYO DEL SOLIDARIO EN PAPEL MEMBRETADO
DEL TITULAR DEL RSGISTRO SANTARD

Y

CARTA ELABOM*DA EN PAPEL MEMBRETADD DEL TITULAR
DEL REGISTRO SANITAFIO DONDE COHS
DIETRIBVIDOR AJTORIZADO DEL FARRICANTE

133, DISTRIBUIDOR SECUNDARID QUE COMPHRA
DIRECTAMENTE A UN DISTRIBLIDOR AUTOAZADD

(CARTA DE APOVD DEL FRER
SFAITARG, DISTRIBUIDOR

CANTE, TITULAR DEL REGISTRD
10 ¥i0 SECUNDU RIS

FAPEL M8 ALETADO PO EL
DONOE COnSTE NUE £S

ALG
. S et B o EE———— 2 EEEE
Docy T8 DEL ACLIETD0 O COWTTATE
3 . EN

I 0
v GOMILANE 0 LA

w Cnan BE MERED
# o

SECRITARIA
OF SALUD.

SECRETARIA OF SALUD DE LA CIUDAD DE MEXICD

FICHA TECNICA DE EQUIPO MEDICO

FOLIO DMTL: 094-23

ND. DE PARTIDA: 3583

IS;W“CDC.R D TECHCLOCILE NEL*:05

IDENTIFICADOR DE P

VERSIOH 1- 2023

|. DATOS DEL OFERENTE

EMPRESA;

FABRICANTE: |1

| PAIS DE ORIGENT: |

Il. DATOS DE |DENTIEICACION DEL BIEN

ARCOENC

2 EQUIPD TR/\NSPORTASLE [IE R\DOLOGIA ¥ FLUOROSCOPI DHBITAL, PARS REALIZAR ESTUDIOS &8
ESPECIALES DE #-ARENCLOGI

1.~ DESCRIPCION:

1l. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL BIEN

45 HIPERVINCULO (REFERENCIAA
CATALOGOS, MANUALES, O

. CUALQUIER OTRD RECURSO. QUE

N OFERTADO),

ARCHIVO PDF

EVALUIATION (USO EXCLUSV
* DELCONVOCANTE)

1.1~ GENEFLDOR

1.1.1.- DE ALTA FRECUENCA DE 50 HZ ¥ 25 15V DE POTENCIA

2o CON FrDIOGRAFIA DIGITAL OF HASTA 290
MILPERIOS O MO/

HASTA 250 MILIA-PERIOS © M2 OR,

"|
|
|
1.1.3- CON FLUORDSCOP CONTINUA DE 3 MILLAPERICS ¥ |
|
1

1.1.4.- CON FLUCROSCORIA PULSADA DE HASTA 250
FHLE-PERIDS O MAOR

1.1.5.- LOPRIENTE DE DE NADIOGRAFIA DIGITAL O INAGEN
UNICA DE 250 MILWWHPERIOS O MATOR,

116 PXHGD P EN 1OD0 CINE PULSADO O EXPOSICIGN
PULSADA DE 4D A 120 KWP

1.2.- TUBD DE RAVDS X

1.2.1.- CON A0DO ROTATORID.

1.2.2.~ PUNTOS FOCALES NOMINALES: D.INM Y 0,500

1.2.3.» CARACINN S TET 1A DEL ANODD: DE 365050 HU O
Ao

S
1.24- DISIPACION DE ENFRUSIENTO DEL ANORG: /0000
HU O MAroR
- CARAZIDAD DE ALFACENSHIENTO DE 150000
ENES Q) 1uiiOR, -
l‘%{.- CONSOLA DE CONTROL HiML: \ ,-’r

b A v

NN 1.4 PEHAS TECNCAL

4 !Ir ‘:J
/
I
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13,1 DOS FATALLA LCD O TFT PREFERENTEMENTE TACTIL
A0 DE 15° 0 MAVOR O U2 FANTALLA FULL WD
D232 21 [ INDICAR MARCA Y MOCELD DE LO OFERTADG)

1.3.2.- CON RESOLUCION DE 1 K X 1K © MAvOR

1.3.4.- CON UNIDAD DE GRABACION CD-R O WD Y USB

1.4.- LOCALZADGOR DE LUZ LASER INTEGRADD AL EQUIPD

1.5, CON SOPORTE BARA IRAGENES 00 QUE PERIATA
POSIZIGE AR INERTOS STENT

1.6.- REVESTIMIENTO ANTR-ECROBIANO EN ELARCOENC Y
LA CARCASA

1.7~ MEDIOSH 20

1.3~ DETECTOR DIGITAL PLANG:

1.8.1.- FANTALLA PLANS CMOS O SILICIO AO7E0 DE 20 X
Z0CHM O HAORE 30 {M O MATDR,

1.8.2.- MATRIZ DE FisZLES: 1536 ¥ 1420 PlAELES O MAYOR

1.83-D0E DE 757 0 MATOR 0 2 LP/15M O HENOR

1.8.6,- PROKES

NTO OF B-AGENES DE 16 BITS,

1 5. OTOREADD.

181-5I DE10DCM 2165

1.8.2.- FROFUNDIDAD DEL ARCO: DE AL MENDS /3 CM 0
1HATOR

1.93- ROTACON QRBITAL: DE AL MENGS 120° (+/-60°)

1.9.4.4 CON 1!
45CM,

HENTO VERTICAL MOTORIZADD MiNIMO DE

1.85- CON MOVIHENTD HORZONTAL MiNE4D DE 23 CM.

110 HONTOR DE VSUALIEACION:

1.10.1.- DO5 i
OF 327 0 AR,

1,102, ANGULD DE VISION DE 1507 0 11508

1,102 TECNOLOGI: HD @ UMD © ALTO BRILLD COM
CALIDAD DE 10 GEN DIBGNOSTICA,

1,11 - SOFTVIARE PARA ALMACENAR ESTUDIOS, INCLUYENDO
VISOR DICGH ¥ GFABA00R DE MAGENES

1,11.1.- DETECOGN DE WOVIMIENTO CON SUSPENSION DE
PUIDG EN ESTUDIOS: GENERALES. ORTOPEDICOS, COLLIMA,
\SCULAR, SEGUIMIENTS DE BOLO Y CARDIACO,

1.11.2.- AIUSTO AUTCMATICO DE LA 1-3GEN DE ACUERDG A
LA AHIATO! A DEL PACIENTE,

1.11.3. CON CONTROL RMANUAL Y AUTORATICO DIGITAL DE
BALLO Y CONTIRASTE,

1.11.4- 00D NEGATT'D,

1.11.5- SUSTRADCIGN DIGITAL DE ANROGRAEIA [DSA) EN
TIEHPO REAL.

1.11.6- TIPD DE EX/MEN © PROGRAMA OE IMASEN
WUSCULAR PREDEFISIDO,

11/~ MAPAVISCULAR (ROAD 1MAPPING)

1.11.5 1ODD DE CINE DIGITAL PULSACO O EXPOSTIGN
CEEITAL PULSADA,

1.11.8- TIPO DE EXAHEN © PROCS. A DE SEGUIMIENTO DE
BOLO FREDEFMIDD, CUN SUSTRCOCN CON TOLER'NCIA AL
14OLTIENTD [MTS)

1.11.1.- TIFQ DE EX/2HEN O PROG
INTEGRADO,

1.12- CONECTIVDAD:

1.12.1 - INTERFASE O RED ETHERNET 100/ 1000 B4SE T, 0
WA

1.12.2- ESTANDR DE COMUNKCACIAN DICGH CON LAS
SIGUIENTES CLASES DE SERICIO HABILITADAS PARS SU USO,

1,123 DICGH VERIRCATION

1,124 DICOH SEND

\

1125~ DICOI STORAGE

AMFXO LA FOMSS TECKENS

i

-

&
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1126 DS STOREE COMIITMENT

1127 - DICOH WORILST

1128 DICGH PRINT A SGEMENT

1,128, DICCHT MEDIA STORNGE

2.12.1,- DICOR MPES (MODALITY PERFORMED PROCEDURE
STER}

2.~ ACCESORIOS:

2.1~ 005 MANDILES E-PLGIADOS, [IMCLUIR PERCHERG
FORTAMANDIL CON LO NECESARKD PARA FIIAR A PARED)

2.1~ D05 PROTECTORES DE TMOICES.

2.3.2.- 0OS FROTECTORES DE GOMADAS,

2,1.2- DOS LENTES EMPLOIMADOS, PARA PROCEDI-IENTOS
INTERVENCIDNISTAS.

2.1.4.- 005 EUANTES EMPLOMADODS, PAT PROCEDH
[NTERVENCIONISTAS,

HENTOS

2.2+ INTEFFLIPTOR OE FECAL ALASIBRICO

2.3.- CUBIERTA ESTERILIZABLES PARA INTENSIFICADOR, TUBOD
¥ ARCO

Z24.- DISCO5 B3 O MEMORIAS USB 12563 Ml

2.~ CONSUMIBLES

~ 10 APLICA

4 ALIMINTACION: 1 20V, 50/60 HE

'1

APLICABLES AL BIEN,
) RVICD Tt
1.- EL PROVEEDOR ADIUDICADO DEBERA REALEAR EN LA
INSTALACIGN DEL BIEN LO SIGUIENTE:

IV, RESF‘OVS&BILFDADE.S DE U\ ::MP":IESA

XCLUSIVO D21 CONNDCANTE) |

1.1, TOMER EN CUENTA LAS INSTALACIONES O LA UNMIDAD
HOSPTALATA. DERIVADO DE SU VSITA SOM LAS

CARSCTERISTICAS CON LAS QUUE SE ENTREGARLN LAS ANEAS
OCHDE SE INSTALARAN LOS EQUIPDS. POR LO CLE PARA LA
INSTALACICN DE LOS MISHOS EL PRSVEEDOR ADIUDICADD
DEBERA HACER LAS ADECUIACIONES NECESASIAS SN CASD DE
CUIE SE REQLKERA, SIN COSTO PATA LA SECRETARIA,

1.2.- REALIZAR EL TRANSPORTE, DESEIEALAE. ENTREGA E
INSTALACION. SIN COSTO PARA LA SECRETARIA PARA EL
CORTECTD FUNDIC!LAMIENTO DEL EQUIPD.

1.3~ LAS IMAHIOBRAS DE ACAPRED HASTA EL LUGAR DE LA
INSTALACION. INCLUVENDO ELESCION QON GRI'A EN CASO
DE SER NECESARIO DE LOS BENES, SERA RESPONSABILIDAD
DEL PROVEEDOR ADUUDICADD SIN GENENAR COSTO

ADICIONAL PARA LA SECRETATA

1.4.- 51 DUF"NTE LAS MAWIOBRAS DE CARGA, DESCANGA.
ENTREGA, RECEPCION, INSTALACION ¥ PUESTA EN
CPERACIOM DEL BIEN LA INFRIESTRUCTURS HOSPITALARS
SUFRIERA ALGUN 0.170 ESTE SERA QUSIERTG POR EL
PRUVEEDOR

1.5.- PRUEEAS DE CALDAD DEL EQUIFD CONFDRME A
NQTIAATIIOAD, FOSTERIOR A LA INSTALACON DEL EQLSO Y
PREVIC A SU RECEPOON DERINITVA.

FEE...E.'

.ﬂQ LO 5IGU.

1.- REGISTRO SANITARIO:

PERVINCULO (:c?m s"quE DEL :k.cu~1=moa |

'_ 270 D= 3.cu~1ENTo

V. DOCUMENTACION (REGISTRO SANI'I';“.RIO C_RTIFECACIONE hd CARTA DE APOYO)

t : ‘JIG:NCI&

1.1.- REGISTRE SANTTARIO VIGENTE EMITIDD POR LA
COFEPRIS, ARVERSO Y REVERSD,

1.2.- REGISTRD SAGTATD NO VIGENTE: FRORROGA Y
COMPROBANTE DE PAZD DE DERECHOS,

1.3.EN CASO DE QUE EL BIEN NO REQUIERA REGISTRO
SANITARIC: CARTA DE NG REQUIRIHIENTO EMITIDN POR LA
COFERYS O COPIA DE LA PUBLICACION DEL DRI OFICIAL
DE LA FEDEACKIN DE FECHA 22 DE DICIEMBNE DF 2014,

PARABIENES INTERNACIONALES ANEXAR ADEMAS, /%)
- CERTFCADS DF LIBRE VENTA: FDAQ CEQ IS O
EQUIALENTE SEGUN PAlS DE CRIGEN,

V.- CERTIFICADO IS0:134285:2018.
PARA BIENES NACIONALES ANEXAF B

|1 CERTIFICADD DE LA NOR-241-5551-201 2, BUENAS
b |PRACTICAS DE FASRICACION EXPEDIDD PCR COFERRIS,

ANFED 14 REHASTECMERS

FLT

{

%,L



CARTA DE APDYO DEL FABRICANTE, EN PAPEL MEMBRATADO
DEL FABRICANTE

13.2 DISTRIBUDOR QUE COMPRA DIRECTAMENTE AL
TTULAR DEL REGISTRO SANITARIC

CARTA DE APLYD DEL SOLICANIO EN PAPEL MEMBRETADD
DEL TITULAR DEL REGISTRD SANITARI

Y

CARTA ELABDIZAD! EN PAPEL ME-BRETADO DEL TITULAR
DEL REGISTRO SANITARIO DONDE CONSTE QUE ES
CISTRIBLIDOR AUTORZADU DEL FASRICANTE

13.3. DISTRIBUIDOR SECUNDARIC QUE COMPRA
DIRECTAMENTE A UN DISTRIBUIDOR AUTCRIZADO

#ATA DE APC'O DEL FABRICANTE. TITULAR DEL REGISTRO
SASITARID. DISTRIUIDOR PRIMARIO Y0 SECUNDARIO

TADO FOT EL
STECUEES

ENTACC AAOCATE DEL ACLETD0 O CONTRATD
DE LAASS 0N 000 GRTDUDCR Bl o &N
SEATO FOR EL FACGINTE

o
J=s ey 1
gk 247, geeimann e a | soeamania

. °‘A DAD OF MEXICD | DL SALUD
L
§&E\'J\HD\ DE SALUD DE LA CIUDAD DE MEXICD

FICHA TECNICA DE EQUIPO MEDICO

FOLIO DMTl: 05423

ND, DE PARTIOA: 3883

SUBORTCOGH BE TECHILOTIA T INSLFDS

QUE PERLITA LA TGHA DE 1+

LIRENES,

IDENTIFICADOR DE FICHA l VERSION 1- 2023
II. DATOS DE IDENTIFICACION DEL BIEN
HESA BUIRLREICA ELEC ROFIDE LI, ; i
WIESA PAR4 ORUGA CON DIFERENTES POSICIONES ¥ HOVIHIENTOS ELECTROHIDRAILICDS. N

ESPECIFICACIONES DEL BIEN

1.~ DESCRIPCION:

CATALOG! ANUALES, O

+ WACUALQUIER OTRO R
DESCRIBA EL BIEN

T MANUAL O
.FOLLETD DEL
ARCHIVD POF

i3 8 i
EVALUACION (USD
DEL CONVO

1.1+ MEEA QUIRLIRGICA ELECTROHIDR ALICA.

12~ CONTROLADA POR MICROFROCESADOR.

13- QUE SOPORTE UN PESD DE 155 K5 0 MATOR

1.4 CON SSTE!A DE FRENOS

1.5 LONGITUD TOTAL DE 210 i +/- 10 Civ

1.6.- BASE FABRICADA EN FIBRA DE CARRONG, ACERD
INCIDASLE O POLIMERD AESISTENTE AL ALTO iFAZTO.

1./~ COLLIDA FABRICADY, EN FlBr-'.:\ DE CARBOND, ACERD
INGOICABLE D ACERD AL CRCMO MIQUEL

1.8~ PER-IEABLE A LOS RAYOS X

1.8, SUPERFICIE RADIOTANASAARENTE,

110 CON TOMA DE [MASENES 365°

111 - AREA OE TOLIA DE (MAGENES DE AL MENDS 160 CM
+-10CM

1.12- COM SISTEMS DE REDUCTION DE INTERFERENCIAS BN
1" SENES,

113 0L IHENTOS ELECTROHIDRAILICOS CONM COisTROL
REMQTQ ¥ DE MakO ALAMBRICD PAln

1.18.1.- ASCENSD Y DESTENSO QUE CUBRA EL RGO CE 20
A1Z0 04 4/~ 10 O4, CON RESPECTO AL FISO.

1.13.2.- TRENDELENBURG DE O A 15 SEADOS 0 1477TR.

1.13.3.- TRENDELENBURG INVERSD DEQ A 25 GIDOS O

1,434~ INCLINAQICH LATERML IZQUIERDS ¥ DERECHA DE 20°
O ATOR,

\

FOUIO Gt gse 23
530S

T A R ] ok b )

ENEXT 3,4 FEHAL TEEMERS
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1.13.5 - DESPLAZAMIENTO LONGITUDINAL DE 50D CW O
ATOR,

1.15,6.- DESPLAZAMIENTO LATERAL DE 10 €M O 1A7DR.

1,137 FUNCION AUTOIATICA DE RETORNG DE LA MESAA
LA POSICIIN HOPTTONTAL,

1.13.8.- CON PROTECCION DE INTERFERENCISS PRRA EL
HAHDD A DSTARCIA

1.13.9.- SISTEMA DE SEGURIDAD PARS EVITAR CALBIO
ACCIDENTAL DE POSICION Y DESPLAZAMIENTD,

1.4 CON COLCHON SNTIESTATICD

1.14.1 - ESPESOR DE S5 +/- 10 1404

1142 ANTHULCER"S

1.14.3.- RESISTENTE A PRODUCTOS DESINFECTANTES

1.14.4.- CON SISTERA CE CORREAS CE FIACION

1.15,- BATERIS DE RESPALDO CON INDICADOR OF CARGA,

1,16, COMPATIBLE CON AFCO EN T

2. ACCESORICS:

2.1 ACCESORIOS INCLUIDDS PARN CIRUGIA SENERAL
[ACCESORIOS DE LA MIS! 1A MANCA DE LA ESA LAS PARTES
HETALICAS DE LS ACCESORIOS DESEN SER EN 4CERD
INCXIDABLE O ACERD AL CROMO NIQUEL):

217+ ARCD DE ANESTESWA CON FUADORES,

2.1.3.- SOPORTE ACOHNADO PAA BRAZD CON FUADOR (2
PIEZAS],

2.1:4,- SDPORTE PATA HORER0S AC0ANADCS TON
FUADIOZES (2 MEZAS).

2.1 BALHARDLA PORTA CHASISDE 35 K 53 CM [ 14X 1/
PULEACAS),

3.- CONSUMIBLES:

3.1 -NO REQUIERE.

EL PROVEEDOR ADIUDICAZO
INSTALACION DEL BIEN LO SIGUIENTE:

mﬁmm

IV.RESPONSABILIDADES
- - "DESCRIPCION OFL OF

DE LA EMPRESA
g EVALUATION!

1.1, TGHAR EN CUENTA LAS INSTALACIGHES DE LA UNIDAD

HOSPITALARIA, DERLADO DE SUVISITA SDN LAS

CARACTERSTICAS CON LAS QUE SE ENTREGATN LAS AREAS

DONDE SE INSTALARN LOS EQLIPOS. POR LO QUE PARA LA

[NSTALACION DE LOS MiSH05 EL PROVEEDOR ADIIDICAZG

DEBERA HACER LAS ADECUMCIONES NECES/ 145 EN CASD DE
LJE SE REQUIERE, SIN COSTO PARA LA SECRETARIA,

1.2 REALIZAR EL TRYWSPORTE, DESEMBALAE, ENTREGAE
INSTALACICH, SIN COSTO PAZA LA SECRETARS PARAEL
CORRECTO FUNCIONAMIENTC DEL EQUIFG

1.3 LAS FIANIDBRMS DE ACARREQ HASTA EL LUSAR CE LA
INSTALACIGN. INCLUYENDO ELEY ' ZION CON GRIIA EN CASD
DE SER NECESARIO DE LOS BIENES. SERA RESPONSABILIDAD
DEL PROVEEDOR ADIUDICADD SIN GENEM'R COSTOD
ADICIONAL PARA LA SECRETARA

1.4 5 DUR'NTE LAS MANIOBRAS DE CARGA. DEGCATEA,
ENTREGA, RECEPCION, INSTALACION ¥ PUESTAEN
OPEFATION DEL BIEN LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA
SUFRIEEA ALGUN DARD ESTE SERA CUBIERTO POR EL
FRVEEDOR,

/5.~ PAUEENS DE CALIDAD DEL EQLIPO CONFOTE A
NORMATIVIDAD, POSTERIOR A LA INSTALACION DEL EQUIRO ¥
PREVIO A 54 RECEPCIGN DEFINITIL

e PRESENTAR LO SIGUEE
1.~ REGISTRO SANITARIO:

STRO SANITARIO, CERTIFICACIONES Y CARTA DE APOYO)

| VigENCIA

1.1.- REGISTRO SANITARID VIGENTE EMITIDD FOR LA
COFEPRIS, ANVERSD ¥ REVERSO.

|12~ REGISTRO SANITARIO NO VIGENTE FAORADGA ¥
COHPROBNTE DE FAG0 DE DERECHOS,

1.3-EN C+50 DE QUE B BIEN NO REQUIERA REGISTRO
SANITARIO: CARTA DE NO REQUIRL/IENTQ EMITIDS POR LA
COFEPRIS O COPIA DE LA PUBLICACIGH DEL D3RO OFICIAL
CE LA FEDERCION DE FECHA 22 DE DIOEWIRE DE 2014,

TS TATRY

ARSI LA FICHAS TECHICAS
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M- CERTIFICADO DE LISRE VINTA FO£ O CEQIS O
EQUIALENTE SEGUN FAIS DE ORIGEN.

Vo CERTIFICADS 15021 3485:2016.

D0 DE LA NOI-241-5541-201 2. BUENAS
F" CTICAS DE FASRICACION EXPEDIDO POR CORERRIS,

5.~ CERTIACADO 150:1 3185:2016,

1.5.1 CARTA DZ FABRICANTE

CARTA DE APOD DEL PABRICAKTE, BN PAPEL MEFBRATADC
DEL FASRCAITE

13.2 DISTRIBUIDOR QUE COMPRA DIRECTAMENTE AL
TITULAR CEL REGISTRO SANITARIO

CARTA DE 47070 DEL SOLIDARID BN FAPEL MEHBRETADD
DEL TITULAR DEL REGISTRO SAMITAR!

¥

CARTA ELA30RADM EN PAPE BRETADO DEL TITULAR
DEL REGISTAC SANITARID DOHDE CONSTE QUE ES
DISTRIBUIDOR AUTORZADO DEL FABRICANTE

13.3. DISTRIBUIDOR SECUNDARID QUE COMPRA
CIRECTAMENTE A UN DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

CARTA DE APGrd DEL TABRICANTE, TITULAR OEL REGISTRO | S
SANITARID. DISTRIBLIDOR PRIFAPID Y40 SECUNDARID

: oot -
€010 ST im0 P s B
20 FOR B FRETTNTE

! Comlbnn ez La | saceeTasia FOLID O 09423
‘A SUBAD BE HEXICD | OF SALUS —
FICHA TECNICA DE SOFTWARE
NO. DE PARTIDA: 3993
SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUCAD DE MEXISO
SUEOING DE TECHDN 058, FINSLY 105 IDENTIFICADOR DE ACHA: | VERSION 1-2023

|. DATOS DEL OFERENTE

EMPRESA:
FAE;FICANTE
[PAIS DE ORIGEN:

Il. DATOS DE IDENTIFICACION DEL BIEN
SOFTVAIAE DE G238 0N ADMINIS TRATIVA.

SISTE! L% INFORISATICO DE GESTHIN ACHINISTRATS P EL CONTROL DE ESTUDIOS Y0
PROCEDIMIENTOR REALIZADOS, EQUIFDS, INSUROS ¥ PRESUPUESTE,

PASINA DEL -
' CATALOGD; !
MANUAL O

| EVALUAGION (USO.EXCLUSVD
FOLLETO - '..!ELCQN‘UOCMG'EJI G
ARCHIVO PDE 1/ R

1- TIPO DE SISTEMA

1.1 SISTEL A INFORMATICO DE GESTION ADMINISTRATI 1
FAlth EL CONTROL B ESTUDIOS /0 PROCEDI-ENTAS
REALIZADOS, INSLY 108 ¥ PRESUPUESTD.

1.1 EQUIPQS COWSTANTEMENTE ACTUALZADOS, LIBRSS DE

2- SEGURIDAD ¥ ACCESO SPPRIPY | S —

21 EL SISTERA DiE|TAL DESERS SER ADMINISTRAZO EN |'
LInEA, EN LA NUBE CON ACCESO MEDV.NTE DESDE

CLALQUIER PUNTO A TRVES DE UN PORTAL WEB. FOR LO
QUE ES NECESATIN QUE CUENTE CON CONE |
INTERNET, | |

2.2 EL SISTEMA DEBERA CONTAR CON UN CERTIFICADD DE
SEGURICD DE COl-nMICAON CGDEI--C#-D& S5L FORZADD

CON YALIT L DE CIFFNO0 RSA
DE2gss BITS COW EL FN DE ASE [ LA INTEGRIDAD DE
LA INFORLIACON,

23  EL SISTEMA DEBE PERIITIR O RESTRENGIR ACCESO O
FUMTIONES CON EASE A PERFILES DE USUAMIO,

3 ADHINSTRAZION DE USLAPICS

“
3,1 FL SISTE! DEBERY CONTAR COM UN WMODULD DE |
§ |ACHMSTROOM DE ACCESD Y PRIILEGIOS BASADAEN
PERRLES DE USLISFIDS.
SISTENA DEBERA COHSIDERSR EL ACCESRD AT UN | /
10 DE 10 USUATIOS, EXTLUSNOS PARA SEDRSA. | 3 i

iTde M
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DEBERA TENER LA CAPAOIDAD DE GENERMR
USLISBIOS Y ASHEHNR PERFILES DE ACUERDO CON
SEGREGACIUN DE FUNCIONES, CONFORME SU AREA DE
TRARAID €MD ADMINISTRADOR U OPERADORES:

4.~ FURCIORALIDAD DEL SISTERA

4.1 DEBERA TENER LA CAPRCIDAD DE ACHINISTRAR EL
REGISTRQ DE FAZIENTES PROGR.IADGS ¥ DE URGENCIA.

4.2 DEBERA TENER LA CARSCIDED DE ADMINISTRAR UND O
#1\8 ESTUDIOS /0 PROCECH-ENTCS POR FACIENTE.

4,3 DEBERY, LLEV/R EL CONTROL ADHINISTRATRD DEL
HUMERD DE ESTUDNOS Y70 PROCEDI-ENTOS REALIZADOS.

4.4 DEBERA CONTAR CON CONTROL DE INSUMOS FOR CADS
FAOCEDUSIENTO DE MANERA DISRA Y SISTERATRADS CON
SCCESD EN LINEA DE LA INFORIAACION, PERMITIENDD VER
EN TIEMPO REAL ESTADISTICA POR ATES DE SERCIO Y LA
URIDAD HOSPITALARA. AST €030 COSTO POR

| FROCECHSIENTD

4.5 DEBERA TENER LA CAPSZIDAD DE LA ADRINISTR ZION
AUTOWATIZADA DE FLUICS DE TRNEA0.

+.5 EL OFERENTE QUE RESULTE ADIUDICADD IMPLEHENTARA
EL AZCESD PATA CONSULTA DE LOS DATOS & DETALLE OE
LOS ESTUDIOS ¥/0 FROCEDE-IENTOS REALIZADDS POR
HEDIQ DE UN PERFIL OPERATIVO.

4./ DEBERA TENER LA CAPACICAD DE ALMACERAR INFOMES
¥/0 DOCUMENTOS DIGITALES FOR CADA ESTUDIO

¥/ PROCEDIMIENTO, €00 EXPEIENTE DIGTAL CON
ACCESO EN LINEA A DICHA INFORZO0N,

4.8 DEBERA CONTAR CON UN #IGDULD BARA EL COMTROL
'E H0S ¥ DISRIELICION QUE DEMUESTRE LA
0% UTILIZADOS DESDE LA
ETR CION EN EL PATIENTE A
1"F‘.‘.'.'ES CE UN CODIGO UKICO LIBADO A UNA ETIOUETA
UNICA POR PRODUCTO. EL SOFT:.RE DEBE UTILZAR EL
SBTE-A PEPS ¥ PCPS EN APEGD A LO ESTASLECIOD POR LA
LEY GENERAL DE SALUD,

4.9 DEBERA CONTAR CON LA ACHINISTRASION DE SSUMGS
FEDITE IDENTIFICACION POR RADSFRECLIERCIA (REID)
UHF DE 202 A D23 MHZ PARA UMY RAPIDA IDENTIRICACION
DURVIITE LOS PROCECEMIENTOS EN CADA UMICAD MEDICA Y
REGISTRO EN LINEA, PARS COMSULTA EN TIEMPO REAL,

4140 CADA REGISTRO DE FROCEDIFIENTO DEBE CONTAR
COMD MINIAD CON LOS SIGLIENTES DATOS:

£.10.1. FOLIO SERV.CIO

%302, FECHA DEL ESTUDIO Y/Q FROCED-IENTD

4103, OLAE

#.30.4. NOHBRE CONPLETO DEL PAZIENTE

4105, FECHA DE NACIMIENTO DEL PACIENTE

4,105, SEXD DEL PACIENTE

4.10.7. MEDICO TRATANTE

£.10.4, N0 BRE DEL ESTUDIO Y/0 PRDCEDN4IENTO

2,109, DU ENDSTICO

41010, EN CASQ DE PROCECH-IENTOS, POR CADA BIEN DE
COWEUMO REQUERIDD;

£.10.11, CL*E DEL BIEN DE CONSUMO REQUERIDD DEL
PROCEDEIENTC CODIGO DE ETIQUETA ARD

210,12, DESCRIPCION DE BIEN DE CONSUMD REQUERIDO
DEL PROCEDEIENTQ

4.10.1 3. GAeTiDAD DE BIEN DE CONSUMD REQUERIDO CEL
PROCESEENTO

210,14, COSTO DEL PROCEDNIENTD

%.11CCNTAR CON REPORTES DE PROCEDIMIENTDS. BN
PERIODOS DE TIEHPO DETEMAINADOS POR EL USU2510 CoN
FECHA DE INICIO Y FIN, ASE COIHOD SEGHENTACION POR
CGRTFATD Y SUS POSISLES EXTENSIONES

£.12. EL SISTEMA PCORA VISUALFAR ORDENES DE SER.I00

#.12. DEBERA PERIITIR HACER SOLICITUDES DF PERSONAL
TECNICD PATA PROCEDIWIENTCS FUERA DEL HORARIC
CONRVENCKIAL,

4

ho- INTERFAZ GRAFICS

REELT LR
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5.0 EL SSTERA DESERA CONTAR CON INTERFASE EN LINEA

E
FCION OMENTADO A OBIETOS, COWO FINTHON
0 PHP, AQHOC Y CON ACCESO A INTERNET, PARA USO EN
DISPOSITIVOS MUVILES COMO TELEFONOS O TABLETAS, POR
LO (YJE DEBEPA CONTAR CON DISERD RESPONSIVD QUE
PERI-ITA CONSULTAR Y EN EL CAZO DE PERFILES

OPEMATIVGS MOBIRCAR INFO i EN TIEMPD REAL.
QUERN EXTLADOS LOS SISTEMAS ERP (ENTERPRSE
RESQURCMG PLANING) PLANIFICACION OE RECURSQS
EMPASSARSLES, EL DISERD HODLLAR DE ESTAS
PLATAFON!'AS RESLILTA COMPLEID EN LA IPLEMENTACION
¥ CAPACITACION PATA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION, LA
INTERCION ES QUE EL FLUIQ DE TRARANO NO SEA AFECTADO.

&, BASE DE DATOS

5,1 DEBER CONTAR CON UN OTOR DE BASE DF DATOS
RELACINAL ADMINISTRADA POR EL PRESTADOR DE SER.OC0

4+ ADINSTILCION DE CATALOGOS

7.1 DEBEFY, PERIHTIR LA EDICION Y ACTUALIZACIGN DEL
CONTENICO DE LS CATALOGOS.

12 !?EE *h CONTAR CON LA CAPACIDAD DE GENERAR
CATALOGOS CONFORSE A LOS REQUE! NTOS DE SEDESA
Y LA UMIDD MEDICA.

7.3 COMO MinliniD DEBERA CONTAR CON LOS SIBUENTES
CATALOGDS:

£.3.4 TIPO DE PROCECH-1IENTOS
7.3.2 NS08, CONFORME AL SHEXD 15

/A3, INVENTARIO

#3.5 PERFILES DE PERSOML

5. INFOTMES

5.1 GENEF'R CONSULTAS EN LINEA A TR®ES DE PORTAL
“EB ¥ REFORTES FORMATD "POF ¥ EXCEL, DE LA
FRODUCTIVIDAD POR CADA AREA DE ESPECIALIDAD. POR LA
UNIDATY HOSPITALARL: Y POR EL TOTAL DEL CONTRATO. CON
UN HINIAC DE LA SIELIENTE INFOR 20N

£1.1. COXEUMO POR UNIDAD HOSPITALAT S

5.1.2. VOLUMENES DE PROCEDRJIENTOS REALEADDS

313, VOLUMENES DE INSUIIDS 1AS UTILIZADCS

B34, TR0 DE PROCEDIMIENTOS

81.5, NO. DE INSUIOS UTILEZASOS

£.1.6, MEDIQD TRATAHTE

5.2 DEBERA CONTAR CSia UN FiuIEL WEB CON ACCESQ BN
TIEMPO REAL DESDE CUALRUIER PUNTC CON INTERNET A
LOS INDICADGRES DE RENDIHAIENTO ¥ PRESUPUESTO DE
SEDESA DE LA UNIDAD HOSPTALARA Y QUE CUENTE CON LA
SIGUIENTE INFORACION,

&.2.%. PRESUPUESTO CONSUMIDQ EIERCIDO EN EL
CONTTATO

82.2. PH.EWPUE’?'TO HENSLIAL EIERCIDD POR UNICAD
HOSMTALARIA ¥ AREA DE SERGCID

£.2.3. VOLUMENES DE PROCEDIIENTOS.

8.2.4, VILUMENES ¥ ESTADISTICA DE INSUHCS CON #1708
COSUMT.

8.2,5. GRAFICAS CON TENDENCIAS DE CONSIAD.

5.2 DEBEN PROPORCION. R AL USUARID UNA PANTALLA
{GRARICA CON INFORMES, TABLAS £ INDICADORES EN TIEMPO
REAL COM LAS TENDENCIAS MENSUALES,

5.4 DEBERS T-PORTAR TODA LA INFORMATGN A UMA HOM
DE CALOULD EXCEL

9= LICENCIARIENTD

9.1 DEBERA CONTAR COW LICENCIA-IENTD DE SISTEMA
OPERATID, OFFICE, TRUS Y DEL PROGRN-A OFERTARG,

10.- HARDUUAE

10.1. EL OFERENTE QUE RESULTE ADIUDICADO DEEERA
INSTALAR EL HARDE.VRE NECESATIO PATS LA GPERACION
CEL SISTEMA, € INDICAR EN LA PROPUESTA TECNICA DE QUE
CONSTA EL HARDIARE QUE SE ENTREGAPA A LA UNIDAD
HOSPITALARIA COMO MINI1Q:

10,1, COWPUTADORA DE ESCRITORIO [CPU, HONITOR,
TECLADO ¥ 1MOUSE] COMD wili-id CON LAS SIGUIENTES
CARVCTERISTIAS

. UN TERA DE ALSCERAIENTD

QCHO GB DE 71

CON LECTOR DE DSCOS

PLERTO USS ¥ USE-C

1012 LECTORES Y ANTENAS DE RADIOFRECUENCIA
COMPATIBLES CON EPC GEN 2 UHF

16:1.3 ETIQUETAS UHF RFID EPC GEN 2 FPEA LOS INSUH!

AR b B

ARFED 1,8 FICHAS TECNICAS
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10.2 WO BREAX COM SUPRESCR DE PICCS

10.3 ESCRITOMD

10.4 ROUTER

11~ CONSUIMIBLES:

11.1 CO=PATIBLES CON EL EQUIPO Y A DEMANCA

EDOR ADLDICADO DEBERS DTCT'.@‘R |
CAPAZITAMOCN AL PERSORAL USUARIO BN CADA TURLO DE |

1.~ EL PAOVEEDOR ADIUDICADO DEBERA REALZAR EN LA
INSTALACIGN DEL BIEN LO SIGUIENTE:

* DESCRIPCION:DEL OFERENTE

“DESCRIPCION. DEL-OFEREN

IV.RESPONSABILICADES DE LA EMF‘HESJK

O (US0 EXCLUSVO DEL CONVOCANTE)

1% EVRLUACICN (LSO EXCLUSIVO CEL CONVOCANTE) !

1.1, TGIAR EN CUENTA LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD
HOSPTALAA, DERNY.DO DE SU VSITA SON LAS
CAFACTERISTICAS CON LAS QUE SE ENTREGANAN LAS -'-RE;\S
DONDE 52 INSTALARN LOS EQUIPDS. FOR LD QUE FARA
INSTALAZION DE LOS MISHOS EL PROVEEDOR. .'\D}LIDIC-'\DD
DEBERA HACER LAS -D.DE\'.'L'"IONES NECES?

1.2~ REALIZAR EL T7.NSPORTE, DESE-BALAIE, ENTREGA E
INSTALEION. SIN PASA LA SECRETARA PR3 EL
COFAECTD FUNCID! WIENTD DEL EQUIPS,

13- LAS ~iI0BRS DE ACARRED HASTAEL LUGARDE LA |

INSTALAOION, INCLUYENDIO ELEVZION CON GRUA EN CASD |

DE SER NECESATIC DE LOS BIENES, SERA RESPONSABILIDED

DEL PRCVEEDOR ADIUCICADO SIN GENERAR COSTO
ADICIONAL PATA LA SECRETARIN

1.4 51 DURANTE LAS 1720I0BRAS DE CANGA, DESCARGA.
ENTREGS, RECEPCION, MSTALAZION ¥ PUESTA BN
COPERAZION DEL BIEN LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA
SUFRIERS ALGUN 050 ESTE SERA CUBIERTO POR EL
PEOVEEDOR,

U PRESENTAR 1O SI6
Icm'ra DE APOYO 13

CARTA DE APGYD DEL F FICANTE, TITULAR DEL ASGISTRO
SAITARIC, DISTRIBUIDOR PRIVARED Y/0 SECUNDMTD

NCULO (c0ﬂ|.

1 DQC].II".IEMTO\ NOMERD

00

V DOCU""IENTAGON (REGISTRO SANITARID, CERTIFICACIONES ¥ CARTA DE APOYO)

CUMENTO

EVALUACION DE'L&

CONVOCANTE

515176 00

AT BF1 O FRINTT. ARCOPN D0 D IETRISFNTAATT 1 TRy

REem o

MIE

ENERG LA FOHAS TECRTAS
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L0900, Cludnd da il

gl

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MEXICO

SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MEXICO
SUBSECRETARIA DE PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS E INSUMOS
DIRECCION DE MEDICAMENTDS, TECNOLOGIA E INSUMOS
SUBDIRECCION DE TECNOLOGIA E INSUMOS

ANEXQ 1.5

FICHAS TECNICAS DE INSUMOS

;\ANExo 1, “ANEXO TECNICO”.

USAR EL ANEXO 1.5 FICHA TECNICA DE
INSUMOS DE GESTION EN EXCEL EDITABLE,
PROPORCIONADA POR LA CONVOCANTE
RESPETANDO EL FORMATO.

PARA LA ELABORACION DE SU PROPUESTA
DE LA FICHA TECNICA, DEBERA USAR EL
MISMO ARCHIVO ENTREGADO A SU
REPRESENTADA.

DEBERA ATENDER LO SOLICITADO EN EL

n

\

§

N

5.1 HEMOGINAMIA
OMTI-058-2023
o
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By, Insure
Alcaldia C
R132795!

M GOBIERNO DE LA

.'-/ F74Y

Servicio Integral de
Nombre del curse
Nombre del Capacitador

CIUDAD DE MEXICO

SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MEXICO

SUBSECRETARIA DE PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS E INSUMOS

DIRECCIGN DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGIA E INSUMOS
SUBDIRECCION DE TECNOLOGIA £ INSUMOS

ANEXO 1.6

FORMATO PARA CAPACITACION

=2 2023
;(.A"’.';-/F‘mnimxu

Ay YiEA

Horas del curso
Lugary Fecha

Consecutivo

Nombre Completo [1ler Apellido, 2do
Apellido, Nombre(s)]

Cargo/flornada

Hospital

Firma |

W00 |~ [onfun i ke

=
(=]

a
e

oy
[

[y
w

-
»

[
W

[y
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=
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=
=-]

Tés Mot 423, Colonia Manoalos
e, CF. 06300, Cludad da 8sien. 22

5.1 HEMODIRARTIA
OrTI094-2023




—_— AREA PARA RESGUARDQ DE EQUIPQS E INSUMOS

o SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MEXICO
Q SUBSECRETARIA DE PRESTACION BE SERVICIOS MEDICOS £ INSUMOS
o o GOBIERNO DE LA

A DlRECClcN DE MEDICHMENTOS,TECNOLOGI‘AE'INSLMOS
CIUDAD DE MEXICO SUBD|RECC|0N DE TECNGLDGiAElNSUMOS
77RN (e zom,
o ALy VPR
ANEXO 1.7

CONSTANCIA DE VISITA A LA UNIDAD MEDICA
CON MOTIVO DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICION DEL SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA

Nota. Este formato deberd ser impreso por el participante y presentaric en original con la Propuesta Técnica debidamente firmado v sellado por la Unidad
Médica

FECHA(3):

UNIDAD HOSPITALARIA (b):

EMPRESA PARTICIPANTE (c):

g NOMBRE DEL REPRESENTANTE (d): FIRMA (e)

CARACTERISTICAS NECESARIAS DEL AREA DONDE SE UBICARAN LOS EQUIPOS:

AREA PARA EVALUAR
CONCEPTO SITUACION DE CADA AREA ()

SALA DE HEMODINAMIA

ELECTRICIDAD

OBSERVACIONES(g):

OTROS (CANTIDAD DE PERSONAL QUE LABORA, MIATERIALES DEL INMUEBLE, ESPACIO QUE OCUPAN EL MOBILIARIO EXISTENTE) (h):

Vo. Bo.(i)

NOMEBERE DEL RESPONSABLE CARGO FIRMA

— SELLO DE LA UNIDAD HOSPITALARIA (j)
Instrucciones de lienado:

a) Poner fecha en formato DD/MM/AAAA

b) Poner nombre de fa Unidad Hospitalaria que se visita

c) Poner nombre de la empresa OFERENTE que visita

d) Poner nombre completo del empleado de la empresa participante que visita

e} Poner firma del empleado de la empresa participante que visita

f) Describir situacién de cada drea que se visita: por ejemplo, drea de 9m clibicos, en buenas condiciones y funcional

g) Escribir en observaciones si existiera una observacién General o detallar alguna situacion en particular

h) Eseribir en Otros si existiera algo que detecte el Participante que considere relevante, como cantidad de personas que trabajan, alturs de
piso a techo o algin dato extra que influya en el Servicio Integral de Hemodinamiz

i) Escribir en Vo.Bo. el Nombre, cargo y firma autdgrafa del jefe del Servicio de Hemodinamia, y/o Subdirector Administrativo, y/o Subdirector
Medico, y/o Director de la Unidad Hospitalaria que se visita (21 menos una personalidad).

J) Poner un sello de la Unidad Hospitalaria que se visita, puede ser de Direccion, Subdireccion o Area de Hemodinamia.

\

\

B133VI50 et 1372
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S0 HEMODINANMIA
DMT094-2073
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flraldia Cusut
T SIR71750 =04 1372

NOMBRE DEL OFERENTE, APODERADO O REPRESENTANTE
LEGAL
\ FIRMA
\ RF C DEL OFERENTE:
gentes Morte 423, Colonia o it SRR

(o] SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MEXICO

0 SUBSECRETARIA DE PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS E INSUMDS
GOBIERNO DE LA DIRECCION DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGIA E INSUMOS
o - ! >
Jé CIUDAD DE MEXICO SUBDIRECCION DE TECNOLOGIA E INSUMOS o s
ANEXO 1.8

ENTREGA Y EVALUACION DE MUESTRAS

EL OFERENTE DEBERA PRESENTAR MUESTRAS FISICAS UTILES DEL 100% DE LOS RENGLONES ENLISTADOS, PARA LO CUAL DEBERA
CONSIDERAR LO SIGUIENTE:
IDENTIFICADAS CON UNA ETIQUETA INDICANDO:

¥" NOMBRE DE LA EMPRESA. )

¥ NUMERO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION.,

¥ NUMERO DE RENGLON Y DESCRIPCION MARCA Y LUGAR DE PROCEDENCIA DEL INSUMO.
LA ETIQUETA DEBERA ESTAR PERFECTAMENTE ADHERIDA A LA MUESTRA, DERIVADD QUE EL AREA USUARIA NO SE HARA
RESPONSABLE S| EN LA EVALUACIGN NO SE ENCUENTRA IDENTIFICADA.
CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR QUE LAS MUESTRAS CUMPLAN CON LAS CARACTERISTICAS TECNICAS SOLICITADAS, DICHAS
MUESTRAS DEBERAN INDICAR EN EL EMPAQUE PRIMARIO Y/O SECUNDARIO LAS CARACTERISTICAS CON LA FINALIDAD DE NO TENER
QUE ABRIR LOS MISMOS.

EL NO PRESENTAR MUESTRAS O PRESENTAR MUESTRAS QUE NO CUMPLAN CON LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS, &
PRESENTARLAS FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO SERA MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE LAS PROPUESTAS.

MUESTRAS
UNIDAD
NO. DESCRIPCION DE CANT
MEDIDA
1 | INTRODUCTORES LARGOS DE 23 A90 CM. DE DIVERSOS TIPOS Y MATERIALES. PARA USO PIEZA 3
RADIAL O FEMORAL
" CATETER DE SOPORTE COMPATIBLE CON SISTEMA 0.035". 0.018” Y 0.014". LONG DE —_— i
TRABAJO DE S0V 150CM. TRES MARCAS RADIOPACAS DISTALES DE PLATIND CADASCM
3 MICRO CATETERES DE DIVERSOS TAMANOS Y FORMAS VARIADAS PIEZA 1
EQUIPO RECUPERADOR INTRAVASCULAR DE ASA, CONSTA DE CATETER TIPC SNARE O
4 | CANASTILLAY GUIAMETALICA CON PUNTA EN ASA LONGITUD TOTAL DEL SISTEMA 120 PIEZA 1

CM CALIBRE DEL CATETER 4 FRY LA PUNTA EN ASA DE 10MM ESTERIL Y DESECHABLE

5 CATETER BALON PARA INTERVENCION PERIFERICA, DIVERSOS TAM#_&ITSOS DE DIAMETRO A "
Y LONGITUDES

OCLUSOR PARA EL CIERRE DE LA COMUNICAC!ON INTER AURICULAR CON DOBLE DISCO

DE MALLA DE ALAMBRE DE NITINOL CON SISTEMA DE LIBERACION TIPO FORCEPS Y

6 | PARCHES INTERNOS DE POLIESTER. MEDIDA DE 26MM NOMINAL CON CAMISA PIEZA 1
LIBERADORA DE 12 FR E INTRODUCTOR 12 FR (OCLUSOR PARA CIERRE PERCUTANED DE
ClA)
7 | SOFTWARE DE GESTION SOFTWARE 1
8 | MUESTRAS DE ETIQUETAS UNA DE CADA UNA PIEZA 1

FIRMAS DELOS EVALUADORES

NOMBRE DEL PERSONAL DE LA DGPSMU NOMBRE DEL PERSONAL DE LA DMT]

FIRMA FIRMA
ACEPTO LAS PRUEBAS QUE SE REALIZARAN COMQ PARTE DE LA EVALUACION TECNICA

érace, C.0. 06500, Cludad d 0
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o o GOBIERNO DE LA DIRECCION DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGIA £ INSUMOS
y’ CIUDAD DE MEXICO SUBDIRECCION DE TECNOLOGIA E INSUMOS (g} shas
o) T "v?f.u.’i“’

ANEXO 1.9

FORMATO DE ENTREGA, RECEPCIGN,APERTURA E INSTALACION
FECHA:
UNIDAD HOSPITALARIA:
NUMERO DE CONTRATO:
NOMERE DEL EQUIPO: MARCA:
MODELD: NUMERO DE SERIE:
AREA EN LA QUE SE INSTALA:

TRABAJOS QUE EFECTUAR DURANTE LA INSTALACION:

OBSERVACIONES:

ESTATUS DEL EQUIPO (FUNCIONAL/FUERA DE SERVICIO):

NOTA: EN ESTE ACTO EL OFERENTE ADJUDICADOD DEBE COLOCAR AL EQUIPO PARA EL ACTO DE ENTREGA—RECEPCI(_'?N, APERTURA Y PUESTA EN
MARCHA DE EQUIPO EN PRESTAMO:

. UNA ETIQUETA COLOR BLANCA PLASTIFICADA CON CODIGO QR QUE DEBERA DESGLOSAR MiNIMO LOS SIGUIENTES DATOS:

e UNIDAD HOSPITALARIA
% NUMERG DE PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION
B NUMERQ DEL CONTRATO
4, NOMBRE DEL OFERENTE,
B DESCRIPCION DEL BIEN (DEBE SER IGUAL AL NOMBRE CORRESPONDIENTE DEL ANEXO 1.3)
6. MARCA
T MODELO
a. SERIE
=) ANO DE FABRICACION
10. FECHA DE INSTALACION
1L, OBSERVACIONES
12, NUMERQ TELEFONICO PARA REPORTES DE SERVICIOS
- UNA ETIQUETA COLOR VERDE, PLASTIFICADA QUE DEBERA DESGLOSAR LOS SIGUIENTES DATOS:
1 FECHA DE ULTIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2 FECHA DE PROXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO
DEBERA CONTENER LOS NUMEROS TELEFONICOS DISPONIBLES LAS 24 HORAS DE LOS 365 DIAS DEL ANO, A LOS QUE SE REPORTARAN LAS
EVENTUALIDADES QUE PUEDAN SUSCITARSE.
ASISTENTES:
NOMBRE DEL DIRECTOR . FIRMA
NOMBRE DEL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO FIRMA
NOMBRE DEL JEFE DEL SERVICIO FIRMA
NOMBRE DEL PERSONAL ADSCRITO A LA COMPARIA DFERENTE FIRMA
%
Sello de la Unidad Hospitalaria \ ‘
\ ) &
2. Insurgantes Moo 423, Colenia Honsalon s ity e b ) : 7%-
Alealdia Cusutémue, TP, 06300, Cludad da Lixicn. Y i

TORIAPIIEN s 125
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el g o GOBIERNO DE LA DIRECCION DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGIA £ INSUMOS
age g CIUDAD DE MEXICO SUBDIRECCION DE TECNOLOGIA E INSUMOS :
, - (té_: 202
Wan e it ‘,’/ Frunci:eo
gasd o Ay Y
ANEXO 1,10

SEGUIMIENTO A REPORTE DE INSUMOS PARA LA SALUD

DATOS DEL PROVEEDOR
PROVEEDOR: (1) '
FOLIO DE REPORTE: (2)
FECHA: (3)
TIEMPO ESTIMADO DE RESPUESTA (4)
DATOS DEL FABRICANTE

MARCA: (5)
DESCRIPCION: (6)
MODELO, PRESENTACION Y/O CODIGO: (7)
LOTE O NUMERO DE SERIE: (8)

RESPUESTA MEDIANTE: (9)

DICTAMEN TECNICO: ( ) | ALERTA SANITARIA:( ) | OTRO:
RESULTADO DE LA INVESTIGACION: (10)
USO INDEBIDO: () IPS DANADO: [ ) IPS NO CUMPLE CON ESPECIFICACIONES DE
CALIDAD ( )
ACCIONES APLICADAS (11)
PREVENTIVA: CORRECTIVA:

() CAPACITACION | ( ) ASESORIA CONSTANTE | ( ) CAMBIO FiSICO | ( ) CAMBIO DE MARCA
COMENTARIOS:

DESTINO FINAL DEL INSUMO PARA LA SALUD (12)

RETIRO( ) CANJE( )
OBSERVACIONES:
FECHA DE INICIO DE REPORTE: (13) ‘ FECHA DE CONCLUSION: (14) J DIAS TOTALES: (15)
(16) (17)
NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE DE LA DIRECCION
DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGIA E INSUMOS
A Insurgante s Norte 423, Colonia Nonealos s.;;imn;;;m TS R
Mral

Tin Cusutémee, 0P ORS00, Ciudad da o
T RIRFVHRD =0t 137

axicn. 2




SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MEXICO

‘. @ SUBSECRETARIA DE PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS E INSUMOS
ai GOBIERNQ DE LA DIRECCION DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGIA E INSUMOS
° CIUDAD DE MEXICO SUBDIRECCION DE TECNOLOGIA E INSUMOS (’c :
\:“‘_ _/ Fronciscs
INSTRUCTIVO PARA EL CORRECTO LLENADO DEL FORMATO “SEGUIMIENTO A REPORTE DE INSUMOS PARA LA SALUD™ EL CUAL FUE
ELABORADO CON EL FIN DE DAR CONTINUIDAD A LOS INSUMOS REPORTADOS POR MALA CALIDAD, PERMITIENDO LA CONTINUIDAD
SEGUIMIENTO DEL REPORTE HASTA LA RESOLUCION DE LA PROBLEMATICA ¥ POR CONSIGUIENTE LA CONCLUSION DEL REPORTE
INICIAL.
“SEGUIMIENTO A REPORTE DE INSUMOS PARA LA SALUD”
1. NOMBRE COMPLETQ DE LA EMPRESA PROVEEDORA DEL INSUMO PARA LA SALUD,
2. NUMERO DE FOLIO ASIGNADO AL REPORTE
3. FECHADERECEPCION DEL REPORTE
4. TIEMPO ESTIMADO DE RESPUESTA INDICADO POR EL PROVEEDOR
5 MARCA DEL INSUMO PARA LA SALUD
6. DESCRIPCION TAL CUAL SE INDICA EN SAICA
5 MODELQ, PRESENTACION Y CODIGQ DEL INSUMO PARA LA SALUD
8. LOTEOQNUMERO DE SERIE DEL IPS
3. INDICAREL TIPC DE RESPUESTA EMITIDA POR EL PROVEEDOR ¥/O FABRICANTE
10. INDICAR EL RESULTADO DE LA INVESTIGACION LLEVADA A CARO POR EL FABRICANTE DEL IPS.
11. INDICAR QUE ACCIONES SE APLICARAN A LA PROBLEMATICA PRESENTADA POREL IPS.
12. DESTINO FINAL DEL IPS INDICADO POR EL FABRICANTE Y/O PROVEEDOR.
13. FECHAEN QUE SE INICIO EL REPORTE
14. FECHA DE CONCLUSION DEL REFORTE
15. ANOTAR EL NUMERO DE DIAS TOTALES PARA CONCIL UIR EL REPORTE
16. NOMBREY FIRMA DEL PROVEEDOR
17. NOMBREY FORMA DEL REPRESENTANTE DE LA DMTI
S Inguigaates Horre 423, Colonia Nonealoo b SEb e ¥
Alcaldia Cugutemec, ©.0, G900, Ciudad da i ExY

T RIRZ1IAR0 et 1372
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A v SUBSECRETARIA DE PRESTACION DE SERVICIOS MEDICTS E INSUMOS
[ o GOBIERNO DE LA DIRECCION DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGIA £ INSUMOS
LeiFReRlE y CIUDAD DE MEXICO SUBDIRECCION DE TECNOLOGIA E INSUMODS a0
st P
ANEXO 19

PRESENTACION DE LA PROPUESTA TECNICA DEL SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA

USAR EL ANEXO 13 PROPUESTA TECNICA
DEL SERVICIO INTEGRAL EN EXCEL
EDITABLE, PROPORCIONADA POR LA
CONVOCANTE RESPETANDO EL FORMATO.

PARA LA ELABORACION DE SU PROPUESTA
DE LA FICHA TECNICA, DEBERA USAR EL

MISMO ARCHIVO ENTREGADO A SU

REPRESENTADA.

DEBERA ATENDER LO SOLICITADO EN EL
\ ANEXO 1, “ANEXO TECNICO?”.

5.1 HERODIRAMIA N T T 1 ——
v ‘ TR PRI DRATI-094-2073 .
reawin Cuauténge, CRGHI00, Cludad da 1 8iees, b2

T RIRVIVG0 &2 1772

A, Insursentes Morte 423, Colonia Honoalon




L Ike

VUNITLVIS DS BT 04NN

FROZAOLLAS
LEvE AT OIS

OLYHINGS 730

WD LSIZV BOLIZANI 13 KOD 38UVAR0D 050 0705
TINEVHIISIO TNHALSI FLSVHINGD 30 0103 A 12T NQIIVELSINIA

WIINIUA VI 3INTENS vid W1 VEVE NOISIHA VTV 30 ETEIEN0D L VNITYS NHINTCS 30 ¥310
SWILYEIIIN 5V | WHYG ¥OIGSE 3TEVENIE KOISTH 30 HOLINOSNVEL HO3 I T6IYERD:
WHV NI5IU 50 TA0T NGD COVZIVKDLOY 01CH1HYA 30 S.
! T OVHINOD TR } o
1 NITIA YT 3INYEAD - H0OT V2IRVNIOCKHIH VeV KOISIHA VITY 30 NOISNIDG,
St ey DT VEEWIH YOIYS K0T GIS3RA0 CAIHIXT A SWIAE 26 GI04NVA:
OLVHINGS 120 i
VIZHIDIA Y INYERD VEzld TDE5 30 A TA03T 50 CHNGT O SI5VELNDD 20 0ICIn 30 0I5VEd o
SWINVSIITN 5V i
olyHNGa e e T —
WIZNIOWA ¥ FINYHAT v TIVHOREE 0 TNOVH CSA VEVE STV
) citmmrRit o A SO SOSEIAIN 30 W3 05 ¥ £2 33 S05KY STUILINGOUING
OIYEINGT 136 =0T
VINIOIA VT 3LNVEAC V234 ¥ 5§ 30 DHIIWYIC WD B2 ¥ WO TT 30 SNO' vINYINZEIAVINTEL £
SYIHVSIIN 57 EGd WHTAZS '0SONSA D THIIEY BI131VD 30 E0LINC0HINI
4 DLYHINGD 133
! VIGNIA ¥ FINTHND Nt SLIITEOUIH B4 ¥ 5 30 WD 62V RITT 20 218VIHYA o
ettt i SN0 VANPINIEIAVIINGEL B0 TWIIVE H 21310 3¢ BOLIN00YIN
OLYHINGT 128 914 BE00V 5N ZEFT 2
VISNESIA ¥ SENVEND vl IN0 WEVE BT W2 W3 £ SHOT CIHOT 1358 A VOVDT20 03kvd viSd. VT
SYIHVEIIIN 5V V05 YN 3G SD50K A A STTVIMILEY SOSYA 20 AITHNG 30 ¥TNOY
= = = SWIZVHEOINYNONOD
; : O1VEINE2 133 VIV OW0D SOSYEVIEVA YHYd OLNVL CIIHQI0HSH
| WIRIZN VT IINVENS vzzid "OVQITYI VST 20 K35 360 3N SN D105 NN 30 A 3I8VHIESE0, £
: SWIHYSEIIN 5S¢ SAZNO0Nd SYNVEVS A SYTIVGL 'S TNILSS 504KV 'CIVETYD 38N’
,s)an__u VHVD VeI VAV E SSANTSNI N0 YIIgHD THICD Y OY 30 I
1 ndIncE YSINYHIH YIISENHIND qmmv.. s
1 oding2 Sk EE: i
T SHUMEOS | VALYUISINIATY 1130 30 mmgﬁnm o
H adinn3 TUNOIGVICY Vi 0L03HELY 30 s.n..;w_ &
; T edino: [STIAI} UYNOHODYHIMI OGINGSYALIIN 13 VHYA 710SN2T. 8
c odinod SCRHO00TRYHL SOSVEYIHYIN m.u SANINA, L
T osnGa  SENOIIVAIEEC 3200 30 TUNVILLTK Eéoo_uvdu,.Eum._m_ 7
1 ading3 AUSYHIKDD F0 SCI05+ 30 HOLIINI ¢
1 odinnz Ty 1EGd O4VESHIGHY D003 2
1 _ 1 0zinoi TWHINED 350 30 VIBAEII0UIZET3 30 OVOING, E
1 ;e i
| ; 1 ©OdIADE | y2a01mI0uYa NJITVITdY NOSYIC] VIGNFEINeT 30 Viyuaanan z
L3 i
; t

(3INVI0ANOD
« 130 OMSNIX3
asn) _..E_u_q__._.uﬁm._..m

4_uzm_zuumm
300NN

zwm__mo m_n mhﬁn c d14vd 34

WNN/090717Lva
Aa°HON:

0avi¥a4o -
019d1¥9S30

SYOVLYIA0:SYIILSIUTLOVHY D

“vayLios:
ayaiNva

adinea

NOIIWSINGVEINGD 30 KOTVE 1T vivd «J_umzn.u_ 1

mhzmmmuc LELY mou.{n l

EZ0Z - 1°NOISHIA

FABE TIVISANGNSAHE VOILEV

EZ-Y401LWO 01104

SARNSKI 3 VIS0TOND3L 30 MII3HI380S

DI 30 O¥0NI3 ¥ 30 0NIWS 30 V]UYIIHI35




Em 5 i srgrfioesfis
VI VEENADYS 6L @R . BEDELAD O

si0e

HOLSNOSNVHL W VAN ¥ 30 VIONV.SI0 20 KIZ 'DEYNavdS

N\ i DIVHINGS 130 E b B
sl . 0314PISITIL LIVHS 30 WIOT ZHIDT ¥IDNINITE TYNDIZVICH
. bt ¥ UE1INTSNYRLL S2NOHIIA BE 30 NOISMOS3N VaIHDUGH hASIT
: 30 30063 30 1M H45 DAINOSWHLN WHV Yariag YaR's 30 YONOS
— o - WHOP ¥ WIE 30 STONIENDTA Wit & ¥ 0 30 506130
owvLs0zEl “[SAMLD SNMMOEIAS SAATONYLOZ 'SNATIO S TNV Ta)
VIONIOWN VT INVENG . VZEI SCINTAVIICTA STINTHAI0 50 VINTIENIIY YN HI ON VSINGSWr D B
SYYSIOAN 511 W24OENT VNIV NI OVIEBYS 30 3TELGSEV ON 0 TISICHOSEY
E CEIH[0d NG DL ERT STHOITVITY SVSHIAD 0IHYNCEDS INFIS
) - : Q141803 130
WONZOIM VT ZINVERG  va3d 7 A DE 30 WILKOY NOIIWS INVEINDD 36 Ngve BE
SYINYSIIIN SV
; Sunwww_.w.n_. wh.ﬂue:a vasid SIORUCKOTASCULIAYIG  pp
_ et SHINIH 10 'SOCISN O STTENT N SONC.IYELY NCI NJWWE
ERNESSNENE SE SR TESS, (SPRAeE e . PER— s : =
! LA L L 5ISUSNIC SOINAYIIIZN mnmgm‘wﬂn_ﬂc;uum“.ﬂwu H%.__dm e
¥ SYNWSIIAN 5V et 3| il
CIWHINGD T30 SOHMLINYIG 2110 F0AADE VLSVH
VIONISIAVISINVEND ,  VESid WG 20550 SICNUSNGTTNOS A WIDS YISYH WRIT03OSSINVAVA B
SVIEVSIIZN SV 200 SOYISRYI SILNINI0 VIEVNCHTD VISV ITIENY Vivd NGIVE
= S— T o SYIINIHD,
Euﬂﬁdmwﬁ#g b 531102 SINOISATII0 OdiL SYrTT4r0D ASINTADI SYUSYI0IENY: o
i pvihidlstes G VHYd WIICE - W3 0T OO YTO0 KVIC SYIVIHVA SYINAL,
ASALHIA05 SOSHIAG VIMYNCHD T VIZSYTA0IGNY Wi ¥]N0 VaKana
i N Ngis3YE
OLYHINGD T30 VIIW N 1EDGGS SN0 ASTdIL SFANTHSAIT 32 A NI YILYISORTH 3Av17
VINEAYISYEND  vERd W16 33 EO1HESNI 3 3ROMIL 30 OALISOSID WOLY.SONIHVIATYA €8
SVIHYSIIAN SV “REV 02 JINEISTEONTS HOOIDSH A S20F 30 VUSVIEEIONY
NETVE 30 BCOVTASNI 30 3ISNE3 IND Vi1SYIE0ISNY 30 11y
SRR e i o CLYHINGD 136
VIONITA VI IINVEND VIS SYCYIUVA SYRHOS A SONVIVE SCSHIND 30 S3H3ANICEIR. 28
) SWIEYSZAIN 5V
| ey : / BIYHINGD T30
! - VIJNIDWYI AlvEND vadid SIIWHIY SYIHILNY 30 NQEVTEY VEV4 ¥3LAID 18
1 SYIEYSIIIN 5V

: SLVHINGD 130 SIONUONDTACHIZRYIB 0 e

H VIINIOA VT ZINVENG vz . s :
SYINVSIIIN 5¥ SCNVRYL 0 'VIIHEIAd NG 1N VHY ROTVE E3L2IYD
qwuﬂmﬂnﬁwﬁmﬁu viild VANYIINNDIIENS g
SYIEYS193H 5¥1 30 VAIISIS NOD SIHVNDWING SOERDYE 30 MpIZIVELXE 30 ¥3L30v3
. R ; QLVHINGD T30 W3S YOV DMLYl 30S3TVISIa
1 ! VIDNTOM VT 3UNVEND ¥z SYIVABI0VE SYIUYA S3UL WI0ST A Us 30 O VEVHL 3C INCT 14
; i SYIYSIIEN ST WHROUALBTTTEE0 VATISIS NOD ITBIYSACT 280405 30 VAN
i - i . OLYH.NOD 150 )
i VIBNFBIA VT IINVEND LTER] SOIEVNONOT SORKOEE 36 NQI2VEIESY YEYE HI131YS 4
A SYIHYSIIEN 5V
o - OLVEINGD 73D
v VIINSA W 2IRYERT e “HHE ¥ U45 30 CEITAYI0 SONISI0 A SYANND SYSEIAT v
L Sy ey 3T
; SYlHYSITaMN S (WHOASS G WIGVE NEIDNIAEILN VeV GOVH0IVE ¥iNg H3LEIVE
i i b T e o s : AWHINGD T30
VIINISIAVIZINYENG w3 4334 0 0DV IIONY BH7 A H25 TIVL 81 CdIL OTUSPNGVIO EILZLVD s
i SYIHYSI0IN 5V ;
B e et ey e e s s e SR TE R  UB - —
i um_uwﬁaw hﬁ_«:n i o ) ) UOHALY 45 3 OUIEHYID v
; SVYSIIAN SV SOS1LASYAYNT SYSHIAND TYIOVH O TWHOWI DJHSIHEYID 22131V
e o ot ipn
: OLVHINGD T3D ! : ;
; : WISNESIA VI ZINVEAD | visld EEOO VISV FM00 30 RVID VAR o
» i ; . ) 1
. SYIIYSIIIN ST | O VEYINENY VNG KOD H3LILVI YEvd VIIPE060H VNS YaraNng,
] ; f OIVUING2 130 HIOIZADST 'INOT,
] y i i VIONIGAVTIINGNND  WEd 8600 ¥ .ETO0 30 WYID WIE 200, N 0 VIOIE VINNd NDD BaLAvD)
1 ¢ ' SYIRYSITIN 5¥1 YUV DNI111I0N0NTIVHISN0TE 30 VIHAIENI3Y ¥Na YOH3ND;
L= e e e AR S = e e NS S £
‘ _ : : 14T 1513V HOLIZAN| VIWAUSIS 11 KO TIELTHDD|
| TG¥HITSI0 05T 0105 NI NHIIST HIO) HIN) DIMOLVEE,
: i ; OIvHiNo2 TR A OWIHLNT NOZ HQISIE VLT 30 SYAE 2030010 4 SOAIMLE.
i WIZNIBIA VI 3LRVERD Ve SOEWY NI HIMT SAH0IIIN0D A ONHSNGT 5 HOLE T 30 NEiS3Yd it
SYIHYSIIIN 5V VLW 30 NOISNALKINZIEA VL 2UVTIN 'HOGYH2H0 130 WANYA;

] : NQISIH V1V STTSISNIS SOBIHY WNITVE KOIJNT0S 30 A 31SYulN0D,
20 SINGLOA KO OINLYANIN TVOMNYN HOOWTOINED 20 1

_ L




s40F

VIR QLW eCNE STOXINY

LELET SR
SIS ILNG N0

; i 14 & HOOWHIE VISZISIS NOJ WHSE OSN30 ‘U7 30 H0avES61"
V3155 T30 VEINYD NOI S3T1SIVROD WASE U1 30 SORLTRYID
I, SIHOSMIZ0 16D 51 30 IAVAS OINIHIIS KD . N3 WINDG &
WINSOAYT 3enn vz 80005 CITV 30 VWISIS GNUONGT S0 W00 X DD OIERVOUIN.
b b el et 3TJA9 DTUNHOLCHIN 30 LOOVHIEN VAIISIS TWISK & IWaioEd
i = SYDVOICVE SYIEYR NOD 02510 31000 30 HILSEN0 30 WNEIIN
L VLSIIENT A TONILN 35 ¥ 1R 36 BOSII30 NaD {odd) 3Evaned
: i WA KaKVH S 130 OINVAAIEI 3ULED 1 VBV VRIISS
¢ i olvHINDITED | SORVAYL SOSHIAL
VIINISIA VI3INVEND | V23 TIGNALES 30 VTV 30 S0MISAYI0 SCSUINT OSOMEINY 0LIN0K0D 98
; SYIVSIINSYT | 13 VIINZISISHES 30 DINYLNTHAD IHHHIS 13 VEVS YATISIS
o owdwgaTEn B
) VISKIDAWTIINVERD - WeEd SIS SOSKIAD BV NOMA O TYEDHIS YAV FNSA B0 0BLWE. 5§
: ! SYINYSITEANEYT
— sivamoaiaa
WIGNZEIA Y 3INVERG v WOIPE 300, HE VAN 56D 0 30 245 MILNS LIV VNG 58
SVIEVSIIZN SV
[ Rt TR s e o PN, = A
i mmsﬁ m_.._z.mm%u Vo W3 BT 30 ¥28 V9 50 OKIOYIA0 20 WREIY o
ittt KIS 30 THHEID VEVE CINLYIS0K=H CALISCSIC 50 Y231
. o OI¥EINGD 120 =5
1 WISNISM Y JInvend wead IvISvY NQISIEEHOT 30 VINVE 28
” SVIHYEIZIN BV
TR X : 2iyuNGD 133
! VIINISW VI 3INVENG VS 34 50 SYLOOVEVEDNT IS
; SYIHVSITIN SV
i f BivERGE G ATWVHIZEI0 A NEILIST WRIT 20 VSV NI YIND,
VISNFEWA VI SNVNAD  yzmia  VIARS 7 HEISIVD 130 JHEMVO KD 021 VAEISIS 130 WOLORISNDY 4
il atibe ¥S¥ N2 VINDE KOS VIrYLIW VIO A VTILSYRY 0 JHVRS SdiL
{ E3150v) 20 VISNOS 'VSY 30 BVINIEVAVEINI HOOVH3ENI3Y 04003
T & ' o civilNga13n A
| i i VISHIOW VT IINVENG | YZ3ld VI3NrIE0 30 IWNEIT vEvd STHOSMISE: b
] SVIMVS3IEN SV
. © (0350 03RVANDEId SHEI D VEVA BOSNTO0) ¥4 21 E013NGORIN
L DIVHINGD 120 | 7 ¥ 21 30 VHOTYEIEN YSIWVD NOD TYNGADN RA%E 30 vaIDaA
i VISNISIAVIIINVEND | VZEid B2U53r10d 30 SONEILN S8V A 5d3T804 0L NGIDVEZEN 87
] SVIHVSIIZNEYT . 30 VALLSIS NOD ICNILN 30 3EEWYTY 30 Y11 30 63510 31607 N6
i : ; . EVINDENY B3N NQIIVIINAKDD ¥ 30 JUEIIT 13 ViV B0STI00
P — ho | — " : B O
! ! omNgIEg | SYSHING CHd HOGYTEBLIS50
; s ' VISKISINVTIINGENG | WZ3ld . NISC EOTVTINESSEQ NOJ TVHZWVIIEL 0 TUBWVIIE 0 WHIRVIND: L7
! 1 SNV ) | ) OVIOHYD NOIIWZINORINIS3H YUV Vidveil 30 (MUSO510
; : . | WIHENOWR
i i civepasisn ! VIONVNOSTH 30 NEIVAI NOT ZTBILVAR0D "SINTITVAVEID
; VINIZAVTIINVING §  VE3i SIUNZHIA OSVAYOBVIE 3T SINCIONNS KOD SVIVICHVD SWRLEEY 37
: x § SYLUSIIENSYT | 30 CINFIWVLYAL 73 VEV TIBVINY 1A DALINIED DILYATANY
! HOSHIACHIEY D IWHIWYIIE 0 TWHRYIING OOV HEE53T
I, ; S ene s e s S s
: VIENGYA
CIVHINGT 120
) i Sy e L e VITNYNOSIH 30 NIDVAI NOD STTBUVAR0D SIOALSNDTSYSHIMT ¢y
I ¢ SYNYSIINSYT | 20 WAS¥ A VALLDY NOIZYITd 30 S000EIDTTI NOD S3NGITVRVETDEG,
s ! i S3ILI0A “IWHINY S0 0 THREWYIIND GSVAVIHYR
! . : ; . oo e = n
! ! ' WIDNIDIA VT IINVEND | Y3l DIHOUSNYHL O5YdVINYA 05318V 77
] . s i SYIMYsIaIN ST | :
o i ' T o oiveivoa g | : =3
. 3 ] VIINIOA Y E%..ES [ VWSO OVAIN Y 30 OIS g
: : : SVIMVSIIINSVT | ¥ 003 NOJ 5021431830 SOAADYL 30 NDIITVHLEE 50 YONCS
a ] i : OLVHINGD 130 i
1 | i VISNZDAVIAINVENG | vESld QOYNDIDIVYS DIHVHOHGD Ord 30 NQINO3W vevd vones;  EY
! ' | syivsagaNevl | :
re S T = R |} _ _ . g e
. ¥ “
i . 1 (OINN AMIVET I Y FORMD IATT3H0 0JEERVTVN 1308,
: QIVHINGI TEO . FHUA VAIISIS IINVIOIH IrYEVEL IND & VLY vHEE 2NVIOTH
i | | VIONISAWTIINVENG | ¥Z3d . Y35 300A Y LT 30 OHLERYID NN 3053710 KIEEL Ja OnlaNSY. 1Y
! i ! SYIMVSIIANSYT ! : FHIND3H 35 VLD VIDAIUIHOD 30 VIIVHOOHOL INvIEIN
i | : SIITYWI IO NGIAISINOOY ¥ ¥V ViIHYNOHO D VE LN VONGS,




FEAZITELIALS

i 5 1 X AN e
\ WINIJL WISINS0u L ET OXINY - ) M B EELLAGTIIDY
o - ”
. o —
Vi h\Y s T T AWNbISI40ud 6.1 G/ 9RO 3CH VINga0 I}
A | |32NE 3% 30 SCH3IN 20N S0 30 KNA uesﬁ
£ % T e O INONINE D IH o e =S o T ETREN > = 6| 3AN35-13d 534V11IXAY SOMNITL50T 30 VIINI (HISKITLL

01914835 20 5343040 3

SVADTIAIT 0 SO0V IIEIHIDE
“WROISISONS BINEN OfA TENTI53GH

QI0ANIG 30 50B3INZENI 5013 u!_._

[0TNANAEIIH A R L TR A T

< 5 S 0lalAYas Ha SOHINAONI 507 304 SN 1L

BANIIL CHENY T NCD COUSNTY 30

TI¥OIT FINVINISINAIH NS VOVAHMIY VIHYD BYINIS TN YEI030 3INIEI4073 1
£ 1 E = NOIOYLSYdEO S0 =

2 CHIWNN 0.YHINDI 136 _..Eﬁmm.

NDIZVIIZ V153 30 CIE(B0 2 mﬁm:_ N OLVEINDD 7
T CHIraN DIVHNGS 130 NOIWONIRCTIE 35 VIEYD €

WOIDVIIIIT VIS 30 DIETED T CHIANN DIVEINGD 2

£ DININABIH = A = z ¢! o

FIHVEIHDWE KRN 3L

.

R S ¥53HdI VI 3d VISNAIEEdX :
WHIEYA HI vISTd

_ ANTITVIVISHE YT 30 NQITVLNEI I T W YHYD SIOVOIA LIV 30 VAYHI0ONOED T

“OIRNDAL DXENY T3 N0 D0EE50V 30

01 1INANIdIH;
0 IN|AH3IH =
L0'1{ SH|AHdIH <.

01NN ABIIH
-0 ININALIDIH

QINANAEIH S =

“IWOET 2UINVINZS IHAZH NS «.n_(: w_u szu m«.._zumuxn_ ?mmwn mp?.mm.un_q ._u 7

nﬂ..._uw_. OXANY 13 K0T 00E3NGY 30
.gwwmol.i. mT

TINO3T ZINY.

8__Zuw. axuz«_ 72 KO 003NV 30
Twadt m_.zc.-z 353ud3H _._w «.Da.‘}:_m (._.zqo zqnzmmnmn_ ﬂzmmwn IINIHEA073 T

NQIIVIIEEYS 30 VHIZE V1 3TVIES 35 300 T NI HIK0 20 00KIEILHID T

CNENL HOd T 0N ¢

DIMIEL

Y QYLHTAC PR
- VOVINIAO oo ayiuio vionaLsisy 1 vavaiaos
“30ayainn ...mnazﬂ_ﬁ::cmm:uum ..aqn:..z”{ﬁ ; A :

- i o : B 3 DI3IABES g 30 Vidv¥3L L
i — s u UGS __vemNaviwanvevs, 1L |

I i v GIANES 9 HYNOA10d 00U2eYEEL B2

e e 5 CIIANES i OiH3dIE3d OOUN3aVE. b9

&t © o OisAuEs (SCSWAEASDSVA, 4o

ZGSVAT TIRIFNONG D YUSY T 0ISNY) GIMYNOROD 0303 VH3EL

— s i i == B T gy DolNIdvESL 4
: WIAYNIDDAIH,
' i SinH 30 03UNICVHIL A DAISINAVIA 30 ¢ ouasoue,
e T | [ e S e : s oomEss OAILNEED SOSVAVIEVR, 51
SR e oniness WyNOw < 00LUGgNEVID ¥
T ! i S W34iead 02USgNENT: B4
= T = oIALES ) DidvNOE0D COUSgNING. 26

{ILNYIDANCD
130 OAISNN2X3
050) NOIDYOIVAS

oRAYIs

VOV Sl
vaiaawW - ~0aviya40 0INaIW(03004d
daavding - L S .

qvalvas .39::

CLYHINGD 150
VIZNIOA VT IINVEND vi3d
SVIEVSIIEN SV |

03ILHOV OTUSGNSVIT

SPINYLAIEI SILEOY SR 07

|
i olvMsodTEG i i i
: VIINIOIA VT BINVEND | Y23l V4 g
: i pidrAlil ool ASCRVRYL SURHDI A SENOIVATY SOSUZAI0 30 SISTLCEAOCNT,
e ——  — -——— — —_——— — 1 ——r T
| Y407 30 HDOVHIET
' VNSISIS WIS 1 0 SAVIS QUNINSIS NOD .M N3 YINA A K005
i y SIVEINGD 120 . OFWY 30052 ¥ SE0' 30 DIEAVINILNI 30 V110 011 INEDIOIA 30!
VIINZCIVIIINVEND | 23 HOOVIEET YWSI515 TVISIO A TPRIKOYd SYIVADIVH SYIMVA NGD BS
SYIYS3034 SV ALNVHINED DLAY 02510 31800 30 ¥ILS310d 30 YNLILNI VINIIENI-

ATTONILN 30 VTIVA 20 HOSNT20 KO3 (BVINI50W AID) HYININIINIA
WALKI NQLIYIINTRDT ¥ 30 OINYANIEId IHYIID 13 VHV V315




VHNIL VIRINAOES BT OXIRY

TRNTEER0E04E

Vit

T
W03 SLNVINZ5386EE O COVEI0OdY "TINIHAS0 150 IHEATY

EIDATOILERS
EFs AT ONGE

GININIAEIH
~ 01N INIAYIdIN
011K AN 3N

D3N A 2dIH

NAN]ADAIH -

SOTRIMAHISIH r

S DANSNAEIdIH

BOINTZL OX3WV 13 HO3 DOWINT /n_
“WETT FINVINESIHIIM NG VOVALIS VIEVD YVINGS I ?mmum ELUECEE

+150K{nsH) 30 0YQI YD ¥1 30 SOIS R :
UINTFL ONERY
NG GUMNIY 30 CSIAY 133 3TdHIS VId0D HYINTS 3 YHZEI0 ANZH40 93T
% BLR3(HYNDIIHNA 30 OSIAY dE M
AINIFL OEKY
73 N03 GQ¥SNIY 20 OLNIIKIO300H4 13 EVINE5 3 Y¥EE20 3IR3ET0T3 T

IIEYENCESIH
/8 OVQING V1 30 V1TV 30 3705 VId03 BYINGSIEd YH3H30 JINGHIA0 3T

.ou_zuu_— L] zdn_u zau uou D.J. 34|
“I¢037 ANVLHSSTHATH (5 VAVREIS VIEYD EVINTSTHd YHIE30 JINIUSID T

.nn_..uJ._.wm ACOYADIS TIWNIDING K3 V02N ZO—US._.:_SN
PLT nxmzﬁ,._m_ HY _.dzmmmn m.:.fmmm¢u 11

.nnj.mm _—ODErn__m :Ez_mama NS m«z—..»ln_:}
INT 9T ORENV 13 BV e yu3830 a3t

“CIUNIFL OXINY 13 NOD CAMENIV 30
.._aéw._ quthwmmmms.a z_z_s_.}ﬁ_u WVIHYD EVINISING ﬁEmm_u mt/umi..u 131

DINIFL OKINY .—w Ho3 numw:uc_ wa
0T FINVINISIUAIY NS VAVRRI VIHYD BYINISIU FHIBIT NIYIIO I T

YOy NHOH YIIOENEIND Y53 1TE

INIOSUVALE

TYNBITVIOH VK D1J3HALY 30 VHEISIS AE

[SNAN QIEYNEEOIYEINI DTINDSVELTN 13 Yivd VIO5K05 §E

SOCLISHYEL SOSVAYIHVA 20 531N30d LE

S3INQIIYNIEIT F30C 3T TRV LA OAVEIDICHYIINIZINE I

3LSYHINGD 30 501034 3T HOLIZMN 58

11 K04 GAVHIQIOHYIDS E

WH3NI0 050 30 VENHIGHLIII13 30 OV EE

YAQ0IHOHYI NG T4V KO IVIILDQ VITNIHIHOD 30 Y WHOHOLTE]

NISYSINdVHINGT 30 NpTVE 13 vevd YI05NI0 T £

‘scdino3 s013a Hd OLNEL W E0 YNINY E

S00¥IH340 5041103 507
50001 DONINTIANI DAUNIAIEY OLNTIHINZANYI 30 OHVANITVAE

SonaNhEadIH

‘B2INIIL OXINV T3 NOD 00HINIY 3T
r.quu._ FINYINIGIHIIN 05 VI q...m_u VIRV zd._.Zwmwau yH3aean u_zwmuma ._m 1

n_usw.mwmum.. aM1 507 20 :_._._9u_¢¢:u 1

OININMEIH

|34V 0S 30 §3H0 0V TI0EHYS 0 60730 VIS HZdE 81
SYAOTAE O SOUVDAUNITE

-




ANEXO 2

(COSTOS)



RO PIULIDN L PR E__c_Ea iyl
_»..S.d.u 03X 0SOLT dD ..:uq E_Eeu_,_w. ‘CAIIND OINI0) 0D 59 ON DIR3NG 3P AU A ) AP WS OIS DALY

TWHOW34 ‘OSONIA O 1¥IHI L8y
¥313LYD 30 HOLONAOYINI
. SO21)304alH
¥4 £ VU4 530 ‘WD EZ
OWNYIL ¥ IAD TT 30 319VI¥YA GNLIONOT £
‘YINY.LNDY3d VIINDIL ¥Od
VIAYH ¥3131VD 30 HOLINAOULNI
OdlL ‘91nd
BEO'0 YV '9TNd ZE0°'0 30 VIND VHvd
2 ; I ot s 8T "% ‘IND £ "ONOT O1¥02 1319
£9'S72% £9'STTS L . vZ3d %08 - w3 waa AVAY91IA ATV VZI1d VI0S
VNN 30 SOSON3A A STTVINILYY
. SOSYA 30 NOIINNd 30 VINSY
’ : I SV]4YHOOMYNOHOD YHYd
; OWO0D SOSYdWIUYIN VHVd OLNVL
‘00180404aIH "aYaNy ¥YNaNg 3a
H3S 3NV ANIIL'OSN O10S NN 30 A
00°'891'ES 00'891°€S ! vZ3ld %05 VN QIWLXIN 318VHDI5I0 012NA0Yd ‘SYNVEYS L
A SYTIVOL ‘ST11YI153 SOdNYD
'0avZIvD 348N ‘V|ONHID
VYYd VdOd "v.Lva :JANTINI
N0 VIIDHNYIND VdOY 34 LiX

; ; . ASOdIL SOSYIAIQ 30 WD 06
80°9£L'8$ ma L'ss P . vZald . %05 RAE oWnYIL PR 0BT SO AR g /
U : Y4 0T V ¥4 S 30 OY13AYIO N\
. WD €2V IND TT 30°ANLISNOT
LV'6L6S LV'6L6$ ! vZald 406 v . waa ~ VANYLNDY2d ¥DINDIL HOd ¥

8T LVY'TS BU'LPYTS L vZild %05 N3

AVIONIU A3 valgaw NOQIDVHOALNI NA9JH0 s
IVLOL OldY.LINN 0123 d avalLNyD 30 avaiNn 30 0avyo 30 S)vd YoV NOID4iI830 OLda0NOD

€202/1£82/v202-6T0"DIY/INIDANT/INYS/SYINEA/4VOA/XINADSS OHINNN OIDI40 TV NQIDNILY N3

SATVIYILYN 30 T0ULNOD A SVIdINOD 3 TVLNIWYLYYAIA AVAINN V1 3d _qu._.,qmm_. N1V

o »L_,.ivzr‘ ......... s el 2 ..
17 ‘3LNIS3Yd
e =t SYZNVNED A NORDWVULSINIANGY 34 TYHANED vHOLI3HIA
mmﬁm N £ Z3HYNIZ3do1 ZN1 VINING “YYLA
'€202 30 FHENIID1a 3d €T V ODIXIIA 3d dvanid w Y

EEE050L-0Z O
ALVRTATLUHED




qoampaayy et || T oo

WD O OE0RT o2 HOBRLL iIna)y ‘04308 oot o3 §9 0

N DIPOI 3P RN A D 3P Y S (OIpay a1y

0Z'GEL'ES

026ET'ES

vZild

%045

RALE wag

0 YaVINONV VINNd NOD ¥3131vD
YyVd ¥211d0¥dIH VIND vau3Ind

00'5IB'ES

00'STR'ES

YZ3id

%08

v AVIVLA

W2 092 ¥V OST ANLIDNOT W8E0°0 WV
#8100 30 OYLINYIC "W € 30,1,
N3 0 V123¥ VINNd NOD ¥3131%D
YHYd ONITLI0HONT4VY LA110Td
30 VIHIIANDTY VNS Ya¥and

oL

e

¥B'685'CS

v2'6852S

YZ3ld

5608

W'na waa

IAD 15125V HOLDIANI YINILSIS

13 NOD 381LVdINGD ‘318YH23s3a
©'0SN 0105 NN 1143153

207 HINT CIYOLVHID OWIHLXT
NO2 NOISIUd YLV 3d S¥|A

€30 IAVT] A SOWIHLIXT SOENY
N3 HIMT STHOLIINCD A ANLIONCT
30 WD LE'T 30 NQIS3Hd Y1V

10 NOQISNILXI NIIEAVL JANTINI
'HOaVY340 130 IVNNYIN NOISIHd
V1 ¥ S319ISNIS SO8INY “YNITVS
NQIDNTOS 30 A 3ISYHINGD

30 5INOLO8 NOD ODILYINNIN
TVINVIA HOGVI0UINOD 30 L

78'685'Z5

P8'685'Cs

vZ3ld

%08

¥ini waa

IAD 1SI25Y

YOLI3ANI 13 NOD 3181LVdINOD
‘0SN 0105 NN “319VHIISIA
“113.153 “2USVYLNOD 30 OIgIaw
Jad ZO_u_qx._.w_z_Ecﬁ{._ vuvd
NOISTHd Y11 30 HOL2INOD A
YNITYS NQIDNT0S 30 ¥S104 VHYd
V¥O[d53 ‘319v5N3IY NOISIYd 30
HOLONASNVY.L NOD 31811YdW0D
NOISIHd 30 oWoa No2
OAVZILYINOLNY AT10FINVIAN 3 LY

96'T6VS

96'T6VS

VZild

%05

vl Vovay

WD 00T VIIWYNIQOWIH Ydvd
NOISIHd VU1V 30 NOISNILXI NOD
YHEWIH Yanvs NOD 0153Nd0
OW3YLKT A SYIA € 30 A10JINVIN

8894’95

880095

VZ3ild

%085

HAAVEY

TWO00S 30 A TWO0O0T 3d O2INQI ON
J1SVHINOD 30 O1Q3N 30 ODSWYd

VLol

OIIVLINA OIOAYd

AVIONIYI 43
avarLNy?

vaiaaw
30 avaIiNn

NOIOYVHOALNI
Jd cavyo

NIDHO

30 Svd Vouvn

TvHOW3d
OIVIaVY OSN YUvd SATVIHALYIN

NQIOdI¥Os3a

‘OLdIINOD

“

Ly FOOL-0E "Ob
AVDIATIINED

YiborToND3IL VWLITY Fd

ot R (N S

VNI I W

!

AD YA WS .M quvma&m“g w. v A




NUP(OYPAUIALLY PNA I SPEINUINGY

W) ONXIN DSOLY o 2 HUuiulL BIOI|Y “DIAND OYa1I6L (0] §9 ‘0N DI3IG I 2and A 3 2P "V S [OAPSIY 231 -1H

Al \

SHLNIYAAIC ‘A NI WIILYISOWIH
IAYTVIND 30 YOLYISNI

1 3INDY0L 3d OAILISOdSIa

‘ " PP AN LYVIH ‘WDILYLSOW3H YINATYA A
8E'998'} BRRIE S ' L s P / JINOYLGIW W1v 0 m_._.zw.ummmozﬁ xDD_MwE
AJD 07 30 V]1SY1dO0IONY

30 NQVE 30 HOAY13NSNI 30
JISNOD 3NV V] LSYIJOIONY 30 LIX

Le

m— p gt s SYAVIUVA SYINYOL A SONYNYL
00'7L6'255 002625 3 YZ3id %08 v NOLSOd . SOSHIAID 30 STHILILVIOHIIN

STIVNIY SYIHILHY

00'SZL'0TLS op'szL'ores b vZ3ld %05 vl 2INOLaAN 30 NOIZVIEY VIV H3131V) 61

SIANLIDNOT A SOH13NYIO

p—— L - Ly 30 SONVIWVL SOSYIAID
09950 mw.w 09'950'8¢$ L VZ3ld %609 vna3 aann VIIN4183d NOIDNIAYILNI
) VHVd NOTVE 43131v0

8l

WIINYOIW NQIDINS 3D VINILSIS
YZ3id %05 Nl aaaan NQD SFHVYNOWING SOEWOH L Ll

00°0ZL LTTS 00°0ZLLTTS I
30 NOI2OVHIX3 30 H3131vD

W3S vayd

ONILY1d 30 S31VLSIA SYIvdOlavy
7 2 i SYIUVIA SFHL WD OST A
00'ELP LTS 00 ELY'TLS ! vZ3ld %0S A waa 06 OIVEYYL 30 NLISNOT T00 at
Aw8T0°0°,SE0°0 30 YT LSIS NOD
3191 LYdINOD 31H0d0S 30 HI131VD

SOIYVNOYOD SoaiNoY.L

00°0bL'STS 00°0vL'52$ ] vz3ld %05 N3 OWNYIL 30 NODVHIdSY VHva H3L31¥D 51
¥4 £ VU4 S 30 OULINYIG "SONISIa
. e o A SYANND SYSHIAID “TVHOWIA

00°€v6'2S 00°€¥6'T$ L v23ld %05 w3 IVIVLIA 5 DIV KORSAZIN pi
YUVd 00YdOIaVY VIND ¥3LILYD
RYRED]

L H0'TS LEBRO'TS I vzild %05 VN NOLSO8 0 OaVINONY ¥4 9 A 44 § TIVL £l
91d Od1L 0JILSONOVIA ¥ILILYD
¥4 2 V ¥4 5 30 OYLIAYIA 'SOdIL

75°€981¢ 7S'EBB'TS b VZ4id %09 N3 AVIVLIA A SYAYND SYSHIAAIQ “TVIavYd O él
. IWHOW3d OJ1LSONDYIA ¥3LILYD
L8E0°0 VISVH
.810°0 3G O¥LINYIQ “V1DTY

WLOL OIMYLINA OID3¥d ._ﬁwu_mﬁ_ﬂu_wx mwm_mm_ﬂ n zm%MMmez_ .uww__ﬂw VOouVI NOIDdINOSAA ‘0L4IINOD
EMTULOL0E 0N ————— —_ — -
FAVITILLUAD vIioo T TOoONIITL VLY a4 vVaNI§Ia21agiw

YAl

A3 VS ﬁ\u%ﬁﬂma A .m._.\.,\“ <5
2 3 & = U : 7

‘DVIHWIYD
AR R R

—
o




Xfoagpanizapiy Yolahd I opopIuILo;}

WINOD OIXAN OGOPT oD WeaiDiL DIpindjy 'DUENG Ojf3HEG] 10D §9 ON LIPaid 3P JANG A D 3P VS jDAPaY I3l

op'vyTe'Tes

U HIT'ToS

WA

Ob ¥ AN 8 3a S3ANLIDNOT A WIN
S ¥ 0'7 30 SOMLINYIQ {SOHL0
SNNITOYAAT "SNINITOYVILOZ
SNIAITO™IS TIXYLINDY1d}

. SOLNIWVIIAIIN STLNIYTHIA 30
¥ wos LALE IINOHLAIN. | ) w3902y “WINIHO ON "VSINOAVI
0 VAd0¥N3 ‘VNVIIHINY
NQIDWDINEY4 30 31819HOSAY
ON O 319184059V CYIANJ10d
NOD 01¥319N2 SINCIIVITV
SYSHIAIO "OIYYNOHOD INILS

L2

9b'€60°2ES

9F'E60'TES

O AOE 30 Y2ILHOV

wedld o Vi N0V NOQDVSINdYHLNGD 3d NOTVE e

00'00£°675

CO'00L'6ES

SIANLIONOT A SCH1INYIG
YZ3ld %08 w3 waa 53IN3YILIA "SOaI2)d O S31491X371d ke
SOWOLOYILY NOD NOTVE

LI BEQ'EES

LY'B6EI'EES

SIANLIDNOT A SOHLINYIA
vZald %05 o3 d1D¥ SOSHIAIA "'SOLNTNWIIQIIN v
SOSHIAIQ NOD OAVOIAIW NOTYE

09°E0E"STS

09'E0€'STS

NN 08

YISVH WIN 8 3dS530 SAANLIDNOT
. NOD A A 0° VASVH NI
N L i 4L 0T°0 30 NVAVA 300 SOULIAYIO
SALNIYILA "VIHVNOYOD
YILSYT1dOIDNY vHVd NOTVE

£2

a0'ove’ss

00'0V6'SS

SYDINQYD SITVIOL

SANOISMTIO OdIL SYTI1dW0D
ASINNINOD SY|LSYIdOIONY Vivd
vZzild %0S LA DINCHLAAN WD 00€-WD 08T ANLIONOT ‘#1000 44
' 10 OYLINYIA ‘SYAYINVA SYLNNd
AS31HOdOS SOSHIAIQ YIHYNOUOD
V[1SYTdOIONY ¥Y8Yd V)ND Ya¥Ino

VLOL

OIdVYLINA 01038 d

IVIONIHTATY
QvdalLNYD

NOQISIHd
VIV NILHOdOS 3ND A SOdIL

valaaw NOIDVHOILNI NI92IO ;
30 avaiNn a0 0avH9 30 8)vd VIuvi NQIOdINOSsaa 01lddINOD

EVFFUNOLOZ TR
ALV
51

TJ1LUHD

VIiIDDoOTONIDIL V4TV T4 VNIDIGIW

‘ADFA V'S .‘N QQMQME

2 = &

| g
)

0 -

~




NUHDIIPAWII A MMM I OPOHIINGD

KIAID 02X OSOPT ' Wodfo] | Ofp[oafy ‘0i1ang OJaL0L 03 §9 0N DIP3id Y AUANG A I 3P 'Y 'S [DIAPAN I3L-iH

'y \

30 SANCIDNND NOD SYIV]aUYD
SYINLIMHY 30 OLNIIAVLIVYL
00'808° 9] $ I YZ3ld %08 W3 JINCYLOIWN 13 Vvd 318VINYIdINI ye
_ OAILINIZIa ODILLYWOLNY
YOSYIAOIAYYD "TVHIAYDID

0 TWHIWYIINN HOAV11Ya (4530

/ ! SILNIFYIHIA ‘OSVdVIUYIA

00°808V9TS

VIILINDVIN VIDNYNOSIY

30 NIOVINI NOD SIT18LLYdINDD
SIONLIONOT SYSHIAID 3A YAISYd
NOI1508 AVAILDY NQIDYIS 30 SOQ0Y.1D313 £
NOD SINOIDVINVYHEO0Y
STTAILTNW “TWHINYIIE

O TYHIWYDINN OSYdVIHYIN

ST'0TE'SSS SZ0T6'SSS 3 VZ3ld %08 vna

SOOLISNVYL

81'78Z'8% 81°¢8¢'8% L ¥Z3ld %05 v MOYYY SOSVAVIHYIAL 30 S8 43

YIHYIVLIASOH avaiNn
o B s ¥130 anLi2nos v odindi
SLERSDSTS SLTE65°0STS L vZild %0S vni NOoLscd NOD SO21¥34143d SOHNOYL
30 NQIDOVH1X3 30 YANOS

e

srsee ‘peet g OdVNOIJOVYd OlVNOUOD
00°bSE'EES 00'VSE'EES 12 vZild %08 vl waa O3 30 NODIC I ViiYd VANOS oe

(0dINDA A ¥2VETINd ViYd VANN3
JANTONI) OMEWYTVNI X208
JHIM YINILSIS TLNVIGIN ITvavL
3NV A VII1dO VHE I TINVIOIW
— — o VIS IN0 A Y4 £°Z 30 OYLINYIA NN
08 ¥IV'ars 05'¥Th'9ps ! ¥Z3ld %08 N ANIT LYVIH 30 SN0 WD SET 30 ANLIONOT
JHIINDIY 3S VIILJO VIDNIYIHOD
30 Vj4v490NO0L JLNYIQIW
SINIOYIAIL 30 NOIDISINDAY

V1 Vi VIYYNOUOIVYLNI YONOS

6Z

HOLINASHWYL

TV VANM Y1 30 VIDNYLSIO 30 D
¢ '0avNavys 021dQISITAL LIVHS
30 WD 0T ZHWOY ¥ONIND3IYS

1 L66'9TS L1 L66'92S I vZ3id %05 N3 NOiSog “IWNOIDV.LOY HOLDNASNYYL 8z
‘SINOHDIIA 8€ 30 NOIDNI0STY
“Y2I1J404aIH ‘WIN S0°T 30 32NHD
30 114¥3d ¥4 5 'OAINOSYHLIN
VHVd ¥II140 vHdld 30 VANOS
IVIONIUTITY valaaw NOIDVHOILNI NIDIO i g
1YLOL OI¥YLINN 0123Hd aVaiLNYS S0 QN 3 Gavie 30 §)vd VIMYW NOIDdINOSHa 0LdIONOD
LAVTUN0IOE TON
.._.q.<.:__.2hzu._ VIiDOTONDIL vYiLlv Ja vyt ora 3l

A0 (WPNW‘”VNQ%
g @ -




surgoaypossaysaons [ so00iuo;

KNG OINPIN “0SOUT 'd°D WOCIOLL DIPIDINY DIIEND OaLIOL 10 59 "ON DIPaLd A 3JUaNg A 3 3P Y 'S IOIPARY ALK

o

NS
00098855

y

00'098'855 !

vZ3ld

%05

vni

LVIVLIA

SON3SIA SOSYIAID HYINONA
O TVHOW3d VAYD YNIA 30 OY.L1d

ek

SL'PEL'ITS

mﬁ.quhmH%\ L

VZ3id

%05

w3

waa

WD 09¢ 30 uf, N3 VINNd ,SEQD
30 4411S HIdNS ZLY 14NV YIND

44

08'V65'0TS

08'165'0TS b

vZild

%05

LA

LVIVLIA

WD ET 30448V 930

ONIOYT0D 3a TVIMILYY NOIDNNd
30 3YY310 Yivd ODILYLSOWIH
OAlLISOdSIA 30 VZ3ld

ST'6ZRTS

ST6LY'TS !

vZ3ld

508

V'3

OWnyIL

1VIOVH NOISTH4IWGD 30 VONYE

op

rZ100'hS

YT T00'WS L

VZ3ld

%05

RALE

JINCHLdIW

131d 30 SYHOAVdYHONI

GE

BE'LPE'SES

8ELPE'SES 3

vZ3id

%05

VN3

JINOYLIAIW

F18YHIISIT A TIYILST WKW 0T 3a
VSV NI WINNd V1A YT b HILILYD
T30 JHEIVI WD 02T YIWILSIS 134
WLOLANLIONGT VSY NI VINNd
NOD VONVLIW VINS A TITLSYNYD
O JYYNS OdIL ¥3131YD 30
YISNOD VSV 30 YYINISYAVHINI
HOAVHAdND34 OdIND3

ae

pO TEL'90TS

PO'TEL'90TS L

vZ3ld

%0S

AL

wda

SY1aInmyo
30 JHY3ID YHVd S3H0SN100

LE

67°G8L'E0ES

62°G8LE0ES L

VZ3ld

%08

LAl

waa

(V2 30 03INY.LNDY¥Id IHHIID YHVd
HOSN100) ¥4 2T YOLINUOYLNI
144 2T 30 VHoavyd gl

VSIWYD NOD TVNIWON

NN 9 30 YaIa3IW “¥31S310d

30 SONY3LNI STHIHYd A SdIDH04
OdIL NQI2YYIEN 30 YINILSIS
NOD TONLLIN 30 J4aWY

30 YTIVIA 30 03510 31800 NOD
HYINDIHNYHALNI NQIDVIINNINDD
130 YYD 13 Vlvd HOSN1D0

8

EV'GOE'BECS

EP'GOE'BETS 12

Y¥Z31d

%0S

vna

2INCHLOIN

‘SVSYIAIA SINOIDVINYHOOUd
"HOAVTIHEIASIA NIS O
HOAVIH814$30 NOD TVHIAWYDIYL
O TVHIWYDIB O TVHINYIINN
YIVIQUYD NOIDYZINOYINISIY
YHVd YIdvH3L 30 OALLISOdSId

GE

avLoL

Ol4YLINN Ol23Yd

AVIONSYa43Y
AVAILNYD

vaiaaw
20 avainn

NOIDVHOILN!
3d oavye

NADIHO
30 s|vd

VOdVYIN

YIILINOVIA
VIDNVNOSIY 30 NIDVININOD
FIELLVAINGD 'SINOIDVINVEDOH

NOIadI¥OS3aa

'0Ld3INOD

Zi-roio Nz oy
FALVINATLUAD

R EER

vialv 3g vaNitLDi

ADIa .,R,u....wrw w\u&ﬁm

!

a
!

2]

1w




X0 BT MM I opOINtto)

4

KNG 02X 0SOVT d') "UUMOLL DJP{O2AY BAI20D 021101 (0D §9 ON DI2Id 3 SIS A D 3P VS (0PN IaL-AH

~
8T 61L 155

8C6VL'TSS L

VZ3ld

%0S

w3

JHUNDS
NO1S0g

“WORIJHIYId NQIDNIAYILNI VHVd
‘SOSHIAIO SOULINYIA A SOSHIAIT
SONVINYL SYINUO4 A STNOIDVITY

SOSYHIAID 30 S153.L0UdOaN3

Ly

5T'E90°02es

S1'290'02ZS L

VZ3ild

V'

waa

¥4 0T 30 ¥OavH3Ia YINILSIS

WD ST 30 IAVNS OLNIWDIS NOD
ol N3 VNN A J1HOHOS 011V 30
‘IND 092 X ,SE0°0 3 OIFNYIHILNI
30 VN9 "OTIINYOLOYDIN

10 HOAvHIa VINILSIS "1VLSId
ATVINIXOY SYOVdOIawYy SYIoUVIN
NO2 ALNVYINID 01NV 02SIa
31900 30 H31SAN0d 30 ¥NHALINI
YLHA19NI A TONLLIN 30 V1TvYIN

3d ¥OSN120 NOD (Yv1NdSnN
A2} UYINDIYLNIAYILN
NQIDVYIINNWOD

¥1 30 CINY.LNDY3d

JHH3ID 13 Vivd VINILSIS

ap

0'TEL'902S

#0'TEL'90CS I

VZ3ld

%605

vl

waa

¥ 6 HOAvY3an

VINTLSIS NOD WIN SE HOSM20

H4 8 10 H0dYH3911 YINILSIS 130
VSIWYD NOD ST181LYdINOD WA
SZ 81 30 SOYLIWYIA S3YOSNTI0
WD ST 30 3IAYNS OLNIWDIS NOD
ol N3 VINNd A 31HO4OS 0LV

30 YWNALSIS "anLI9NOT 30 WD 092
X «SE0'0 QIAWVIYILNI 30 VIND
‘OTINYOLOYDIW 3a HOavH3al]
VWA LSIS TVLSIO A TVINIXOY
SY2VdOIavY SYOHYIN NOD ‘03SId
37800 34 H31531704d 30 ¥NYILNI
VLHAEND ATONILIN 30 ¥1TV¥IN 3a
HOSN120 NOD (O4d) 318vINYId
TYAD NIWYHOA 130 OINYLNDYId
Jd4312 13 Vvd YINALSIS

St

S9'8EE'6TTS

vLoL

OIYdVLINN O103dd

SOBEEGITS I

IVIONZYA43Y
avalLNyd

vZ3ild

vaaaw
A0 avaiNn

%04

NOIDVHOILNI
30 0avyo

V'3

NIDIHO
aa s|vd

wad

vouvin

SONWINIVL SOSHIAID “TONILIN

10 YTIYW 30 ‘SOYLINYIa
SOSHIAID "OSOYILHY OLDNANDD
130 VIDN3LSISY3d 30 OINYLNDY3d
JHHIID 13 Vdvd YINILSIS

NQIDd1¥2830

v

‘OL4IINOD

Zh1-F0eoL-0z oy
FIVIIAITIHAD

WiD TN Il

rLIY Fa

w21 a3 W

A3V UNS ICT S A

) - e T




XL RIrpa S MM I 'opojinio]y

CIXPN OSOPT 0D ULT[OLL BIPJOINY DIIIND Of[3U0L (0D §O ON BIPIG P NG 7 "D AP "V °§ (DAY 2aL-IH

‘01224, owI29Q c._m.._ﬂE BAU|T |2 U 0JuUaLLURpUN) U0I ‘S3[elialelA ap |043U0) A seadwio) ap [euawieliedaq pepiun ap eaf ‘UetolA e31UNZ aul[@ssor
BUBIIE] O[] ‘S@|eLf@1BAl SOSINJaY Bp el01dalpyns ‘Zaullle| euljol Aduep 217 ‘soIAIas A sojualwidalseqy ‘sa|elldlely sosinaay ap 10308.|d
‘zapugulaH sasayidn 0[818s 'aI7 ‘sezueuly A UQIDR.ISIUIWPY 9P [B12US9 B103234|Q ‘Zaienf zado] zn ewwd "BIIA Sedl|qnd seloplAlas seuosiad
se| U0D S012033U ap 0 Jejjjwey ‘|esoge| ‘|evoisajold ‘jeuosiad UQIOE|DL ‘OYE OWIN [ US OP|US) Uy O OYE 2JUdINSIS [ UD J3UI} B UBA OU ‘Udual]
ou ‘saJe|iwis O sedyqnd SUOITR|AS ‘UQIDRZ||RI2IDWO0D ‘SeIUAA ap sosedold sns ap [euostad sewispA soles|wWod ‘salopelisiuiwpe ‘sejsiuoldoe
'SOAI102|p ‘SOI20S SO| ‘sasatalul ap 0191|juod ap uoldeindijuod e| Jeyna A Jlussaid esed anb peplaA Jjoap op VISILOYd Ofvd O1sayiuely ¢
' ,so|dpIuniy o seal}elaPa4 SapepIul se| ap soulalgon so| ap sajusladwod sapeplioine sejod U ‘[elapa4
RI1|GNd UQIDRIISIUIWIPY €| 8P BI]|GNd UQIIUN B[ ap BLL12.09S el Jod ‘03X 3P PEpNID | 2P [BI8UDD BlI0jElIu0) £ J0d BpRUOIdURS O BpRlI|Igeyul
‘so|eda| ojuswipadiul ap solsandns so| Ua ‘BJIUBNIUB BS OU ‘OWSIWISY *,0XIA 3P PepNID e| dp SeAjjelisiulWpy sapepl|igesuodsay ap
Aa1, B19p £9 A 65 ‘61 S0|N2JIe SOf Ud ope|dwa1uod o] u2 ododwe) owod jse ‘, |e1apad eidisid |2 eed sauopisinbpy ap Aa7, e| 8p GE O|ndJe |3
ao9|qeisa anb ojuswipadul ap soisandns so| 9p ounduju U2 eI3uanJuad as ou epejuasaldal W anb ‘pep.ian 1129p ap Y1SIL0Yd Ofvg OIsaljluey ¢
‘@1uaWEeAIlB1IIUEND A BAJJRYI[END
ope112ij0s 0| ap pepi|e10] e uod Jjjdwnd gupod opedipnipe 18s ap 0Sed U3 OWaD [Se ‘UDPRYIAU| @3uasald e| ap Sadued(e sns A 001U29) OXaue [ap
seapispaloeled A sojusjwiianbal so| SOpO] U0D BPEINJUIA BIIUSNIUD 3S UQ{IeZ|30D ajuasald e| ‘anb ‘pepan 110ap ap V1S3 L0Yd Orve olsaliueA|

TYNOIDVN %00T :OIDIAYAS 130 NOIDVHOILNI 30 OavyD -
INVIANI O2IXIA 3a avania ¥131a anvs 3d VIYY.LI¥IIS V1 IaN0A N3 YIVZITV3IY 3S -VOIHLNT 3d ¥von1 -
"NOIDV2IaNTay NS 3a YlLuvd v S1I8VH SVId 0T ‘WD3IYLNT 30 OdWAIL -

SOQV2IANIAaY SOWY.LINSIY IS « 0L0NA0Yd 30 VOIYLNI NI IFNVI VLYV NOD / SISIIN ZT “OINNSNI13d dvaldnavd -
S3S3W 8T 'VILNVHYD 30 040Id3d -

YIAISIN VT 30 NOIDVLNISIYd 3Q VHOI4 V1 3A YILYVd ¥ #20T 30 34gW3IDIQ 30 TE TV YIONIDIA VNN INIIL VOIWONODII V1SINdOYd V1S3 -
", 02IX3IW 30 avanid ¥13a anvs 3d VIYy13ud3s, Y0d 0412378VLS3 OLNIINIQID0Yd A OZV1d ¥ INHOANOD ‘09Vd 30 SINOIDIANOD SYT NV.LIIDV 3S -

IR — I0I0IANIS
£5°122'699'e% 130 WL0L
£LG89'CESH WA
08'5£6°5£€'e8 MvioLans

i sl SYINYLNOYI

€10 100 23ld 05 ; 8t

ZT'STO'V6SS ET'STO'v6SS I VZ3l % ¥'n3 SQuvAal SY2LLIOY SYINATYA
. IVIONIYTATY vaiaaw NQIOVHOIALNI NIDIMO .
IVLOL QIMVLINN O[03¥d AvAILNYD 20 avaiNn 30 0avH9 20 svd YIuVYIN NOIDdINDS3a 01d3ONOD

TH0E01-0F "o
HTAVILALLHAD VIDOTONDIL VLAV 30 vYNIDIOQIW

7939V YN ICTH N
31 - ! Y

2




XU TOPBUIIaNY M I opmnutioy

KNGO OIXPIN OSOLL 0 2 ool w03y DANG Ofjapal 100 §9 ON DIP3Id 3P 2JUANG A ) 3 'y 'S 10PN 2ap-iH

1

\\.\\hn..!/\
# 7z
¥4y

8dd-v0£020-31)

N
“Q‘NQ@ &._. i \.m._

4 i
" 7
‘.-\J‘aa@mm%hzmﬁé&xxtom:@ VOILHO 13241 AINNIHVA
7)1 0MvSIDIN .G 015310Yd

e,

"O3[XRIAI BP PEPNLD B 9P BII|GNd UPIIRASIUILPY B| 3P SBII|(Nd SeIopIAIaS seuosiad se|
p 08D & $358.19]U1 3 01241jU0D OU 3P UQIdE]S3JIURW A SBsBIAIUL AP UQIOR.IR|IBP Bp UPILIUSSaId B| eled sOjuRIWEaU| SOf ap (B 0SDUL || uoloe.ly

ZEPOO0L-UZ Of -
ALVOLILLEED VIDOTOND2IL VLIV 3d VNIDIDIW

081 A Rt




